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CATALOGUE DE "1900 


G. CREUZAN 

47, corns de lIntendance, BORDEAUX 

Certified des Sciences Physiques, Chimiques et Naturelles 



Trdusseen maroquin a deux pliants, Utoeur lavable 


■Ras'oir a face plane. 

Ciseaux droits forts. 

Ciseaux droits fins. 

Une aiguille a dissocier pointuc 
Deux aiguilles a dissocier lanceolecs. 

(Ces aiguilles sont montees sur des manches 
metal nickel^.) 


I Pince a dissequer. 

Deux pinces brucelles. 

Un grand scalpel. 

Un scalpel fin. 

Une pipette compte-gouttes. 
Six lamelles. 

Quatre lames. 
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TROUSSE POUR TRAVAUX PRATIQUES DE PHARMACIE (Modele que nous foumissons 
a l’Ecole de Same navale). . 

Ciseaux fins. 

Deux aiguilles a dissocier, manche mdtal. 

Rasoir. 

TROUSSE COMPLETE POUR LES TRAVAUX PRATIQUES de P. C. N. et l’ANATOMIE 
p r ; x .19 francs. 

La mime avec scalpels et rasoir 

Rasoir a face plane. 

Ciseaux droits forts. 

Ciseaux droits fins. 

Pince a dissdquer. 

Deux pinces brucelles. 

Six lamelles. 

Quatre lames. 

Tons les instruments de ces Trousses sont nickeles ., 

Pour le prix de chaque objet, voir ctux Instruments d’Anatomie. 


manche mdtal.- 23 francs, 

Une aiguille a dissocier pointue, manche m£tal. 
Deux aiguilles a dissocier lancdoldes, manche 
. metal. 

Quatre grands scalpels. 

Deux scalpels fins. 

Une pipette compte-gouttes. 

Une 6rigne a chaine. 


Pince fine. 

Pince de Rambaud. 
Scalpel fin. 



Cuvettes rondes a dissection en verre, avec fond en liege (fig. 2) : 

Diametre ext£rieur : 15 centimetres. 

_ 20 — .. .. 


2 » 
2.50 


Cuvettes rectangulaires en verre (fig. 3) : 

Dimension : 11 X ^ • • • 

_ 15 X 21 • • • 

- 20 X *5'. • • 

_ 29 X 35 . ■ • 


2 

3 

5 

12 


50 
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Cuvettes en verre a forme allongee : 

Dimension : 11 X 20. 

—' 12 X 27. 

— 15 X 30. 

- 15 X 35 . 

- 20 X i0 . 

— 25 X 50 . 

Les dimensions indiquees sont celles du fond. 


3 50 

4 » 

4 50 

5 50 
7 50 

18 » 


LAMES ET LAMELLES POUR MICROSCOPE 



Lames porte-objets, 76 X 26. 

Lames porte-objets, 76 X 40 . 

Lamelles couvre-objets, 


Microtome ordinaire (fig. 4). 

Microtome avec vis de precision (fig. 5) . 

Moelle de sureau, 1 er choix.le paquet 

a bout de platine. 

.. . . . le morceau 

de Cornet pour saisir les preparations 

Spatule pour lever les coupes. .. 

Boites rectangulaires en verre rnoule avec c 

pour lames porte-objets, long. 8 centim 
larg. 35 millim. .. 


3 50 
» 50 

4 50 
» 50 
4 » 
4 » 
» 50 


5 » 
» 50 
5 » 
» 75 
2 » 
1 50 


» 75 



Fig. 5. 
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ANATOMIE 


Instruments de Dissection. 



BOITE-TROUSSE N» 1 (fig. 6). Module Creuzan. — Prix : 17 francs, 

La ineme. avec scalpels et rasoir manche metal.20 — 

Trbusse en maroquin a deux pliant's, intdrieur lavable, contenant 


Six scalpels. 
f: Ciseaux droits ordinaires’ nickelds. 

Ciseaux droits fins nickeDs. - ’ 

Deux aiguilles a dissocier, manche nickel. 


Pince a dissdquer de Rambaud (fig. ,7). 
Pince fine nickekfe. 

Erigne it chaine. 

Rasoir pour coupes. 


BOiTE N" i —Prix : 14 francs. 
■Boite eivvernis noir, contenant 
Six scalpels varids de formes. 

Uhe paire ciseaux droits. 

Pince a dissfequer. 


— La mme avec scalpels manche mdtal. 

| Erigne a chaine. 

Pince fine a dissiquer. 
Ciseaux droits fins. 


17 francs. 


























BOITE No 3. — Prix : 15 francs (Modele que nous fournissons a rEcoie. de Santd navale). 
Boite en noyer,. contenant : 

Six scalpels varies de formes. I Erigne a chaine. 

Une paire ciseaux droits. Rasoir a face plane. 

Pince a dissequer. | Sonde cannelee. 

BOITE TRES COMPLETE No 4 - Prix : 45 francs. 

Boite en noyer, sans garniture interieure, renfermant 
Pince a dissdquer ordinaire. 

Pince it dissequer fine. 

Erigne a chaine. 

.. Six scalpels varies, maiiche metal. 

Deux aiguilles a. dissocier, manche metal. 

Ciseaux droits forts. 

'Ciseaux droits fins. 


Rasoir plan, mancne meuu. . . 

Ciseau-burin. 

Petite scie a dos mobile,mjanche metal. 
Stylet. - 

Sonde canneRe. 

Insufflateur. 


Instruments divers pour Anatomie et Autopsie. 


Scalpels ordinaires de toutes formes et de 

toutes grandeurs.F. 1 

Forts scalpels pour autopsie. 3 

Couteaux a cerveau.de 4 a 6 

Pince a dissequer ordinaire. 1 

Pince it dissequer de Rambaud (fig. 7) . 1 J 

Erigne it chaine .. * 

Erignes a manches de divers modeles, de 2 it 3 
Ciseaux droits ou courbes pour dissection. 2 
Ciseaux droits ou courbes fins. 2 


50 

50 

75 

25 


Ciseaux enterotomes , . . . . 
Ciseau rachitome a ipaulement. 

Ciseau-burin. 

Gouge.. . . . 

Costotome.. . . . 

Rachitome a manche . . . . . 

Marteaux a crochet., 

Sonde cannelde en. acier. . . . 

La mime trbs forte. 

Rugines de divers, modeles. . . 


6 » 
3 50 

1 50 

2 » 
7 » 


1 50 
3 » 
3 » 



N° 1. 28 centimetres, manche bois. » » 

No 2. 33 , - — 9 » 

No 3. 36 - - • )<> » 

Scie rachitome simple, manche metal . ... 

Scie rachitome double — .. 

Scie a autopsie de Farabeuf, manche bois. ... • 


Seies a dos mobile, (fig. 8) 


Manche metal. 0 » 


12 » 
10 »' 
.30 » 

14 » 
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Pince a dissequer. 
Couteau a cartilage. 

Fort scalpel. 

Deux scalpels ordinaires. 


BOITE D’AUTOPSIE. — Prix : 50 francs. 


Ciseaux droits. 

Ciseau rachitotne. 

Marteau a crochet. 

Grande scie a dos mobile. 


Deux aiguilles pour recoudre le 
sujet. 

Ciseaux enterotomes. 

Boite en chene. 


Sering-ues en cuivre pour Injections anatomiques. 


No 1, contenance 15 grammes . . . . F. 6 

No 2, — 30 — . 8 

No 3, — 60 — .12 

N». 4, — 120 — 15 

No 5, — 180 — 18- 


No 6, contenance 300 grammes. . .F. 30 

No 7, — 500 — .... 35 

N o 8, - 700 - .... 40 

N» 9, — 1000 — .... 50 


Accessoires de 


Robinet a frottement.5 » 

Petit robinet a vis.2 50 

Poignees a vis (la paire). 5 » 

Canules droites ou courbes variees .... 3 » 


ces seringues : 

Canules fines coniques. 

Seringiie de Ranvier, en metal nickele . 
La meme, grand modele. 


Seringues de Farabeuf a double enveloppe : 

No 1, contenance 60 grammes . . 22 » | N° 2, contenance 180 grammes. . . . 

Appareil de Sappey pour injections fines au mercure, avec six tubes fins coniques en acier 

et vingt-quatre tubes en verre.. 

Le meme avec reservoir en dbonite... .... 


1 50 


50 » 


Anatomie microscopique. 

Microtome du Prof. Ranvier (fig. 9) 4 » I Microtome, grand modele, nickels. 14 » 
Le meme avec vis deprecision(fig. 5) 5 » | Microtome a plaque en glace . . 16 ». 



Fig. 9. Fig- i°- 


RASOIRS POUR HISTOLOGIE (fig. 10). 

Petit modele.. 2 SO I Grand modele. 

Modele moyen.• . . 4 » | Cuir special pour ces rasoirs . . 

Pierres pour affiler, premiere qualite : Prix suivant les dimensions. 
Ciseaux droits fins (fig. 11). 2 » I Ciseaux courbes fins. 



Fig. 11. 


8 » 
3 50 

2 


50 
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Aiguilles a dissocier pointues ordinaires, manche dbene 

— lanceolees ordinaires, manche ebtae . . . . 

— a dissocier pointues forgoes, manche dbene . 

— lanceolees forgees, manche dbene. 



Fig. 12. 



Fig. 13. Fi ®' 14 ‘ 


2 » 

1 50 

2 » 


BOITE POUR EMBAUMEMENT. — Prix : 260 francs. 

Deux seringues de 700 grammes. 

Deux robinets, quatre canules. 

Aiguille courbe pour ligatures. 

Ciseaux droits. 

Deux pinces a pression continue. 


Deux pinces a dissequer. 
Erigne a chaine. 

Huit scalpels varies. 
Douze aiguilles a suture. 
Boite en noyer. 


Aiguilles a dissocier pointues ou lanceolees (fig. 12), 

manche mdtal. ^ 50 

Scalpel fin (fig. 13).. 1 » 


Pince fine (fig. 14). 

Spatule pour lever les coupes . . 
Pince pour saisir les preparations . 


PHYSIOLOGIE 

Nous fournissons par commission les instruments et appareils de precision des divers 
auteurs, et nous construisons sur indications tons les instruments necessaires cl cet 
enseignement. 

MICROGRAPHIE 


Lames porte-objets, bords non rodes, 76 X ^6 . . 
La mimes .76 X « . . 

Lamelles carries couvre-objets . . . 18 X-. 1 ® ■ ■ 

_ _ — ... 20 X 20 . . 

_ _ — ... 22 X 22 . . 

Lamelles rondes et ovales, prix suivant la dimension 

Ballons de Pasteur. 

Ballons de Pasteur a deux tubulures. 
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Capsules en porcelaine a bee et a fond rond : 

Diametre. 63 

Contenance. 20 

Prix.F. 0.70 


110 163 220 300 millimetres. 

120 523 1 litre 3!750 grammes. 

1.25 2.75 4.50 8.50 


Capsules en t61e emaillee avec anses : 


Diametre. 80 

Prix.F. 1-20 

Capsules en nickel pur a fond rond : ' 

Diametre. 30 

Avec anses . . . F. 1.50 

Sans anses .... 1.25 

Capsules en nickel a fond plat et a manche : 

Diametre. 50 

Prix.F. 2.50 


140 220 300 400 millimetres. 

2.50 4.50 10 » 20 » 

50 70 100 160 200 millimetres. 

1.75 2 » 3 » 6 » 11 » 

1.50 1.75' 2.50 5.50 10 » 

70 100 160 200 millimetres. 

3 » 4.50 7 » 12 » 


Entonnoirs en verre : 


Diametre.de 30 a 120 millimetres. 

Prix ..F. 0.25 a 0.75 


Entonnoirs a boule de 0.60 a 1 franc. 

Entonnoirs en t6le emaillee. 

Boites en verre a bords non rodds, forme rectangulaire : 


Dimension. 90 X « 75 X SO 

Prix .F. 0.75 0.50 

Boites rondes en verre a bords rodes et a couvercle plat : 

Diametre. 20 60 80 100 130 millimetres. 

p r ; x .F. 1 » 1.25 1.75 2.50 3 » 

Boites en cristal fin avec plaque en glace a rainure, fermant bermetiquement : 

Diametre. 40 50 60 80 100 130 millimetres. 

Prix.F. 1 » 1.20 1.50 2 » 2.50 3 » 


Chambre humide du Docteur Malassez, cloche et plateau de verre, Stagere nickelee a barreaux 

de verre, pour vingt-quatre preparations.. 

La meme, pour douze preparations.. 

Cloches de verre a bouton : . 


Diametre. 50 70 90 120 150 millimetres. 

Prix. F 0.40 0.50 0.70 1 » 2 » 

Cloches pour microscopes, de 8 a 12 francs. 

Cristallisoirs : 

Diametre. 30 40 70 95 125 150 160 millimetres. 

Pri x .F. 0.30 0.40 0.60 0.75 1 » 1.25 1.50 
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Cuvettes a dissection : 

Diametre. 

Prix... 

— avec fond en liege. 

13X11 20X'I4 18X24 21X27 24X30 27X33 30><36 31X* 4 
1 » 2.50 3 » 3.50 4.50 5.50 7 » 10 >■ 

» 3.50 4.50 5 » » 

1 » 1.50 2 » 3 » 3 50 

Les dimensions donnees sont celles du fond. 


Cuvettes a photographie 
Porcelaine. . . .F. 

Verre. .. 

Tole emaillee . . . 


20 centimetres. 
1.75 
2.50 


4.50 


Eprouvettes a pied : 
Contenance . . 

'Non graduees.F 
Graduees 


Flacons bouchds a l’ei 


15s r 
0.50 


60s r 

0.70 

2.25 


125§ r 250gr 

0.75 1 » 


500gr 

1.50 


1 litre. 
2.50 


1.80 2 » 2.25 » 3.50 5 

:ri, a etroite ouverture. (Prix suivant les dimensions.) 
Flacons touches a l’emeri, a large ouverture, dits Pobans : 

Contenance de 15 grammes a 1 litre Va, de 0.50 centimes a 3 francs. 
Flacons a reactifs bouches a l’emeri avec bouchons a pointes : 

Contenance. 

Prix. F - 

Flacons a baume du Canada, 30 grammes. 

Ntoessaires a reactifs de Ranvier. 

Chaque flacon seul. 

Flacons compte-gouttes a bout de caoutchouc : 

Contenance. 

Prix. F - 

Godets en porcelaine s’emboitant par serie de six avec co' 

Diametre. 


45 60 90 grammes. 

1.10 1.25 1.50 


1.10 1.25 1.50 


Prix . 


Lampe a alcool eri verre avec capuchon rode. r ‘- 1 * 

Larnpe a alcool avec chalumeau metallique fonctionnant a l’aide d’une forte soufflene : 

La lampe et son chalumeau.F. 6 » 

La soufflerie. 10 » 


Pipettes en verre 
Pipettes divisees a 


0.15 0.20 0.25 


1/5 % : 

. 2 P/ c 

1.50 


5 ||| 

1.75 
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Pipettes a culture de Chamberland. 

10 25 50 100% 

1/10 1/10 1/10 .1/5 

3 .*• 4 » 6 » 7.50 
5.50 6.50 8.50 10 » 

5 » 

Plaque de verre pour culture.' 

Plaques de glace et d’opaline de toutes epaisseurs, a bords rodes et polls, pour tables de laboratoire. 
Prix suivant les dimensions. 


Burettes de Mohr graduees : 

Contenance. 

Divisees par. 

• Avecpince. . . 
Avec robinet en 


Plaques de marbre. 

Etageres en verre avec supports en metal nicltele. 

Tables en metal nickele et emaille avec plaques de verre et d’opaline. 
Porte-flacons, prix suivant les dimensions et la quantite des flaeons. 

Porte-tubes en bois de hetre non poli: 

Nombre de tubes. 


8 12 
2.75 4.50 


Porte-tubes en metal 6tame : 

Nombre de tubes ... 

Prix. 

Tubes a essais .. 

Le cent.. 

La piece. 

Tubes Strangles pour culture de pomme de terre, 1 franc. 
Verres a experiences, gradues et non gradues. 

Verres de montre, diametre 60 millimetres, 0.15 centimes. 


6 8 12 
2.50 3 i 3.50 

150/15 180/18 

8 » 10 » 

» 10 » 15 


Reactifs et Colorants. 


Nous nous chargeons de fournir aux tneilleures conditions les reactifs necessaires a la 
micrographie et ci la bacteriologie. 

Boites a preparations de divers modeles. 

Bouchons en caoutchouc pleins et perces de un ou plusieurs trous. 

Loupes a main de differents diametres et foyers. 
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BACTERIOLOGIE 


Nous nous chargeons defournir aux meilleures conditions ■tout le materiel de verrerie, 
porcelaine, gris et ustensiles divers, necessaires aux laboratoires de baderiologie, qui ne 
sont pas de notre fabrication. Les prix sont envoyes sur demande, pour ne pas comphquer < 
outre mesure ce Catalogue. 

Nous pouvons done faire toute Vinstallation d’un laboratoire et prendre a notre charge, 
et sous notre responsabilite, tons les travaux accessoires de plombene, d’eau et de gag, 
installations eledriques, etc. Nos clients ont dejd apprecie ce precede qui les md en garde 
contre la mauvaise installation des appareils qui sont quelquefois detenores par des ouvners 
inexpdrimentes. 

Chauffag'e. 


Bee Bunsen avec support.F. 4 50 

Le mime, sans support. 2 50 

Le support seul. I 80 


Bee Bunsen perfection^ a veilleuse. .F. 8 » 
Bee Bunsen cintrS avec robinet d’air. . . 3 50 
Groupe de trois bees Bunsen accouples 

ayant chacun un robinet independant. . 15 » 



Couronnes de bees Bunsen pour chauffage de bas- 
sines, bains-marie, autoclaves, montes sur socle 
en cuivre (fig. 15) : 

Deux bees .. 9 80 

Trois bees (un allumage).LI » 

Trois bees (deux alluraages).12 50 


Couronnes de bees Bunsen a deux cercles 
et deux allumages : 


Sept bees . 
Neuf bees. 
Douze bees 


15 50 
18 » 
21 » 


Couronnes de bees Bunsen inontees sur pieds 
(fig. 16) : 

Quatre bees (un allumage). 9 » 

Cinq bees - . ' I 50 

Six bees - . 113 . » 

Rampes a gaz rondes ou ovales montees 
sur socle en fonte, avec robinet d’air 
permettant d’avoir a volonte une damme 
blanche ou bleue (fig. 17) : 

Diametre : 10 centimetres.. 7 50 


Construction d’appareils de chauffage de toutes formes et de toutes dispositions. 






















Appareils pour dessecher. 

Etuve-dessiccateur de Soulard a couraut d'air surchauffe (fig! 18).- Cet appareil rendra les plus grands , 
Lie" da-ns les laboratoires en dessechant d’une fa,on parfaite et a basse temperature tous les corps 
qui y seront places. . 

DESCRIPTION 

l’Etuve a dessiccation et sterilisation 

de M. Soulard, 



I’harmc, 


I Hdpitaux 


Fig. 18. 


I.C grand nombre dc modules d'ctuves k dessica- 
lio,, employees dans-les laboratoires soffit 4 nton- 
trer que la perfection est difficile a atteindre dans 
la construction de ces appareils: On leurdemandc, 
en efl'et, dc remplir des qualites en apparcnce 
antiiyonistos : line prompte dessiccation a une 
temperature peu elevee; un echauffcmcnt rapidc; 
une temperature uniforme et constante. 

I.a physique nous apprend que la rapiditc de la S 
dessiccation depend : i“ de la temperature; 2° du 
f J c „ r y de- saturation de l’atmosphcre ambiantc; 
du renouvellement de cette atmosphere; 4 0 de 
la surface d’evaporation. Pour une temperature et 
• une surface depuration donnees, la dessiccation est d’autant plus rapide que 1’atmosph.re est plus eloignee de 

deTpeurs, eUmoins de depasser notablement le point 
d’ebullition du liquide, l’evaporation s’aj-rete ou se ralentit con 
rablement. D’autresetuves. portent une coverture a la partie infe- 
rieure, et une a la partie superieure. Un courant d’air s’etablit de la 
premiere a la seconde, mais l’air penetrant a la temperature exterieure 
produit sur son passage un certain refroidissement; de plus 11 ne 
parcourt pas.toutes les parties de l’enceinte, d’ou inegalim de tem¬ 
perature. Dans certains systemes (etuves Coulter, par exemple), 
les gaz produits par la source de chaleur traversent 1 etuve, mats 
comme ces gaz renferment deja une grande quantile de vapeur d eau, 
l’evaporation est retardee, et merne, lorsque l’on commence s 
chauffer, une buee se depose dans tout l’apparetl, humectant ainsi 

les objets. que l’on y place. 

L’etuve represents (fig. 19), en'coupe trausversale, realise 
les conditions exigees d’un bon appareil a dessiccation. Ell* 
se compose d’une caisse en cuivre rouge ABCD dont la partu 
inferieure AB' est chauffee directement par une rampe di 
vaz ou une autre source de chaleur (lampe a alcool, a petrole, etc.), 
et pofte 4 sa partie anterieure iune longue ouverture recta 
gulaire de,-urr centimetre de largeur. Cette ouverture est de 
tinee a faire penetrer l’air exterieur qui arrive par des orifices repi 
sentesenO et pouvantse fermer.par un registre. La partie supeneu 
de l’etuve porte en son milieu une petite cheminee H, munie eg.- - 
lement d’un registre. La pOrte P est a double paroi et ferme aussi 
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hermetiquenrent que possible. A un centimetre environ de In paroi AB se trouve unc plaque EF disposee do fa ? on 
a forcer Fair tenant de Fexterieur a lecher AB et s’cchauffer i.son contact. Cette plaque empeche egalement k 
ravonnement de la paroi cliaude AB vers les etageres. Ces etageres L sont pleines, mobiles et disposees en chicane, 
ainsi que le represente la figure,, afin de permcttre le renouvellement de Fair dans .to.utes les parties de1 appareil. 
•Une dernibre plaque M se place en avant ou en arriere, dans le memo but, suivant da disposition de la demiere 
etagerc. Les fieches indiquent tres nettement la circulation de Fair, qui s etabl.t des que 1 on commence a chauffer. 

Pour rendre la temperature aussi uniforme que possible dans toutcs les parties de cette etuve, empe 

cher le refroidissement exterieur, la porte est a double paroi, et les autres colds sont entoures d une secon c enve 
loppe 1JK dans laquelle circulent les produits de la combustion, qui ferment ainsi un matelas de gar chauds 
Fetuve et Fair exterieur. Ces gar s’echappe,,, autour de la cheminee H. Des ouvertures sont disposees pour recevo.r 
des thermometres ou regulators de temperature. L’une d'elles est placee lateralement de faqon a pouvoir prendre 
la temperature exacte de la partie centrale de Fetuve. Nous avons pu nous assurer de 1 umformite de la temperature 
a differents points, lorsque Fetuve est reglee. . . ... ... 

Get appareil perme. une dessiccation rapide a une temperature inferieure au point d ebullition du hquide a 
vaporiser. Sa temperature pent atteindre et meme depasser 200 degres, ce qui en fait une excellente etute pour 
. sterilisation des instruments de chirurgie, de bacteriologic, et des objets de vefrerte. II a meme une grande sup - 
riorite sur les etuves seches generalement employees a cet effet, e’est d’dviter la formation de laches de louille a . 
surface des instruments en acier lorsque ceux-ci n’ont pas ete au prealable essuyes avec beaucoup de soin Les 
instruments etant disposes dans Fetuve, il suffit de chauffer a i 7 o»-i8o», en maintena.it les registres ouverts pendant 
un quart d’heure pour chasser Fhumidite, pujs de supprimer la circulation de 1 air tout en maintenant la meme 
temperature pendant une heure. On obtient de cette faqon une sterilisation parfaite. I 

Cette etuve fonctionne au laboratoire de sterilisation de Fhdpital Saint-Andre, ou elle sort pr.ncipalement a la 
dessiccation du catgut, et dans quelques laboratoires de la Faculte de Medecine et de Chirurgie. 

Cet appareil peut se faire de toutes dimensions. Les grandeurs ci-dessous se trouvent toujours 
en magasin. 

Prix des Etuves, systeme Soulard (sans regulateur ni thermometre) 

| X<> l bis No 2 No 3 No i N« 5 

Larseur • 0.20 0.30 0.30 0.40 0.50 0.50 

Hauteur . 0.15 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 

Profondeu..- 0,15 0.15 0.20 0.25 0.30 0.38 

■ Prix . f. 80 » 100 » 145 »- 175 » 210 » 275 » 

Armoire it dessiccation du Dr Dupre, portes yitrees, etageres cuiyre nickeli, recipients a 
acide sulfurique a grande surface, sur deux plans. 

75 » 

’ La mSine, a un seiil plan.. 

Dessiccateur d’Esbach, compose de cinq disques glace pouvant s’dlever ou s’abaisser sur leurs 

tringles, ayec cloche rodee sur glace depolie. * 

Dessiccateur simple, compctse d’uhe cloche a bouton, d’un disque glace et d un vase pour 
Facide : 

Avec .cloche de 20 centimetres . . v .F. 9 » 

Avec cloche de 25 centimetres. 15 » 
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Bains-marie. 

Bains-marie cuivre rouge, forme bassine (fig. 20), months sur 
trSpied en fer avec poignees, rondelles concentriques et une 
percee de trous : nWeau Sans niveau 

Diamitre : 20 centimetres. . .F. 27 » 23 » 

_ 30 — .... 38 » 33 » 

Bains-marie en cuivre rouge, forme conique, avec rondelles concen¬ 
triques et une percie de trous, avec niveau constant metallique 
ou niveau constant forme par une iprouvette tubulee suppoitant 
un ballon-riservoir : 




Fig. 20. 


Diametre : 20 centimetres 


Les appareils de chauffage sontcomptes en phis. 

BAINS-MARIE DE TOUTES FORMES, DE TGTJTES GRANDEURS ET DE TOUTES DISPOSITIONS. 

Entonnoirs pour filtrations chaudes, double paroi de verre, monies sur pieds, avec tub 
digagement de vapeur et appendice latiral : Fer-blanc Cur 

Diametre : 10 centimetres. t 


Entonnoirs pour filtrations chaudes, mentis sur support a 
teur riglable, avec bruleur a gaz : 

Diamitre : 10 centimetres.F. 1 

- <5 - . ; 

• — 20 — . - 

Entonnoirs pour filtrations chaudes, montis sur pieds, chai 
a la vapeur, avec chaudiere en cuivre rouge brasi, 4 r 
constant et bruleur a gaz : 

Diamitre : 10 centimetres ..F. : 



15 

20 


Sterilisateurs et Etuves. 


Etuves pour fermentation et cultures, en cuivre rouge, a double 
paroi, monties sur pieds, bruleur a gaz et rigulateur (fig. 21): 

Dimensions interieures : 1 k centimitres carris.. 

— 16 — .. 

- .18 — . 

Les mimes avec porte a double vitrage. — Dimension : 18 centimitres carris. 

























Etuve du Dr Coulier a air chaud, en t61e etamee, avec lampe a p^trole.F. 

La mime, sans lampe. 

fituve de Thierry & air chaud, en t61e; diametre, 18 centimetres; hauteur, 40 centimetres, avee- 

bruleur. 

La mime, diametre, 22 centimetres; hauteur, 4S centimetres. 


200 » 
350 >' 
500 » 


150 » 
200 » 
375 » 
450 » 


Fig. 22. 


fituve a incubation, forme carree (fig. 22). 

Sterilisateur a air chaud pour’la verrerie, en tdle a double 
gaz et support : ... 

Hauteur, 30 centimetres; largeur, 20 centimetres; profondeur, 18 centimetres. 
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La suppression du bruleur et du support fait u 
modele, et de 15 francs pour le grand. 

Ictuves en t61e galvauisee, grand modele, systeme Soulard, chauffees dune fa^on 

reguliere dans toutes leurs parties par circulation d’air, montees sur pieds avec rampe a gaz, 
plateaux interieurs,. porte a double paroi (Modele Creuzak) 

Dimensions int&ieures: Larg., 40 centimet.; haut., 80 centimet.; prof., 30 centimet. 
_ _ 50 — — 90 — — 40 — 

_ — 70 — — 1 metre — 50 — 

On peut ajouter a ces etuves un regulateur; mais vu leur construction, le reglage 
s’obtient facilement, et une fois pour toutes, au moyen d’une pince a vis placee sur le tube 
d’arrivee du gaz. 

Etuve de Gay-Lussac en cuivre rouge brase,^ a double paroi, avec deux portes, bruleur a gaz : 

Hauteur, 18 centimetres; largeur, 20 centimetres; profondeur, 17 centimetres .. . . 
Etuve du D r Schribaux, avec adaptation du systeme Soulard pour la regulation inteneure de 
la temperature d’une facon constante et uniforme. Ext£rieuren bois, double paroi interieure 
en cuivre rouge,-portes a double verre a deux vantaux pour le grand modele; porte a un 
seul vantail pour les autres grandeurs : 

Dimensions interieures : Haut., 50 centimet.; larg., 30 centimet.; prof., 20 centimet. 

40 — — 30 — 














20 


G. CREUZAN 


Etuve du Dr Gautier, en bois, a double paroi vitree, deux portes a double verre, r^gulateur 
m£tallique : - 

Hauteur, 1^20; largeur, 1 ">40; profondeur, 50 centimetres. R 

Cette etuve pent se faire de toute grandeur. 



Etuve du Dr d’Arsonvab (fig. 24) pour cultures, avec rdgulateur sensible a 4/10 de degre : 

Grand modele.Diametre, 21 centimetres; hauteur, 30 centimetres. , 


Petit modele 


- f 10 


15 


;t chemin^es : 


Etuve du Dr d’Arsonval, avec porte a double v 

Grand modele. ...... Diametre, 50 centimetres; hauteur, 60 centimetres. . 

Moyen modele. —35 — ~ ^ 

Petit modele. 28 — 

Sterilisateur a vapeur en cuivre rouge, a double paroi, avec couvercle, niveau d’eau et bruleur 


Diametre, 20 centimetres; hauteur, 40 centimetres . 
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Autoclaves du D' Chamberland (Modele Creuzan), pour sterilisation soil dans la vapeur a 100 degrds, 
soil dans la vapeur sous pression de 120 a 134 degris, en cuivre rouge brase, couverde mobile en 
bronze, fermeture 
avec vis a trois 
oreilles, mano- 
metre, soupape de 
surety, panierintd- 
rieur en toile m£- 
tallique, fourneau 
en cuivre et bru- 
leur a gaz (fig. 25 
et 26). 


i Nous avons apporte a 
ces appareils aujo'urd’hui 
si repandus, plusieurs 
ameliorations dont la 

laquelle nous rddamons 

la modification du mode 

En effet, dans les an- 
ciens modeles, l’oreille 
de serrageA etaitcomme 

libre dans sa partie infe- 
rieure. II en resultait 
que le serrage des bou- 
lons faisait fausser cette 
5dreilld qui arrivait i em- 
pecher de faire le joint. 
Un autre inconvenient 
provenaitdu brasage de 
la bride sur-le corps 'de 

le montre la figure 28, 
dispose l’oreille pour 
qu’elle fasse corps avec 
un collier B i| 1 tiinii ,i 
venons river sur 'le 
corps de la cliaudiire 
au lieu de le braser. 
Cette modification a 
l’avantage de. ne pas 
affaiblir et de ne pas 
recuire le corps de la 
chaudidre qui conserve 
partout la meme resis- 


Fig. 27. 


Un autre changement, qui est fort apprdcie de 
en effet, la tole est difficile a entretenir propre, s< 


; clientele, estcelui du fourneau que nous faisonsett cuivre; 
rille rapidement et est ;d’un fort vilain aspect; le fourneau 
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en cuivre avec socle est d’autant plus joli qu’il est mieux entretenu. Laisse sans 
agrdable a l’ceil. 

Enfin, pour eviter de repandre dans un laboratoire souvent fermd dans 1 hi 
nous avons place au sommet .du fourneau Wtuyau qui permet de conduire par ur 
gaz brulds au dehors. 

•PRIX DES- AUTOCLAVES CHAMBERLAND 


tretien, il prdrid une patine 

des vapeurs de gaz brules, 
analisation peu cofiteuse les 


Diametre int&ieur : '12 centimetres. 

. — 20 — 

i 1 _ , ; 23 — 

— 34 — 

.. • _ 43 — 


415 » 
210 » 
290 » 
375 » 
525 » 



Autoclaves a porte lattede, module Creuzan (fig. 29) : 


L’autoclave Chamberland, tel qu’il est' 
employ d aujourd’hui dans beaucoup de labora- 
toires et de pharmacies, presente un dispositif 
de fenrieture peu commode. 

En effet, si apres avoir deboulonne le 
couverde, on veut l’enlever, on est oblige de 
placer cette pidce lourde et.brillante sur un siege 
que l’on a pas toujours & la portee de la main. 

L’autoclave reprdsente par la figure 28 
remedie a ces inconvenients. Comme disposition 
generale, il ne differe pas des rmfdeles connus : il 
se compose d’une envelpppe exterieure i laquelle 
nous avons ajoute un socle qui est plus elegant 
et plus stable que les quatre pieds des anciens 
modifies'. Cette enveloppe supporte l’appareil de 
chauffage et la' chaudidre qui est terminee par 
un dome fixe portant les appareils de contr61e . 
et de securitd. 

La porte se frouve en avant et le dessin 
en montre clairement la disposition; en effet, 
maintenuepar un certain nombre de serre-jomts, 
il suffit, pour l’ouyrir, apres avoir desserrd les 
dcrous, de la. faire pivoter autqur ,de son axe. 
Une poignee isolante facilite cette nianoeuvre 

sans danger de se bruler. ■ 

L’appareil prdsente l’avantage que les 
■ obj'ets places pour etre sterilises split it la portee 
de la main etpeiRtdnt etre facilement placds .et 
‘ retires. • . .' 


6 flacons de 1 litre 


475 


Fig. 29. 


Modele n° 3, contenant 6 flacons de 1 litre 500 grammes. 



,F. 550 
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Evacuateur-dessiccateur de Soulard pour autoclaves.— Brevet^ S. G. D. G., marque ddpos^e (fig. 30 et 31). 



d£s que la sterilisation des objets qui y 

in tube de cuivre A B plongeant au fond de l’autoclave et traversant sa 
mique d’autre part avec un serpentin D place dans un refrigerant E. 

Le fonctionnement de l’appareil est tres simple. Le 
robinet B etant fermd, l’autoclave est mis sous'pression. 
Lorsque le temps necessaire a la sterilisation est ecoule, 
eteindre le gaz, faire circuler l’eau froide dans le refrige¬ 
rant E, puis ouvrir le robinet B. Sous l’influence de 
la pression interieure, l’eau contenue dans la chau- 


i° iconomie de temps. — Lorsqu’un auto¬ 
clave est sous pression, il est necessaire, ' Fig _ 31 _ 

avant de deboulonner le couvercle, d’atten- 

dre que le manometre soit revenu & zero, ce qui est une perte de temps assez considerable, surtout lorsqu’on doit 
faire plusieurs operations successives. Qnelquefois,' pour aller plus vite, on laisse echapper lavapeur dans la piece, 
ce qui est un autre inconvenient. Avec l’evacuateur, au contraire, la pression* peut etre ramenee a zero en rnoins 
d’une demi-minute et l’autoclave peut etre ouvert et recharge immediatement. 


diere s'echappe rapidement par le tube' A B, 
se re'froidit dans, le serpentin et est resue 
en G dans un recipient quelconque, sans 
qu’il se ddgage de vapeur dans l’atmosphere. 
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2° Bessiccation des objets sterilises. — II est souvent necessaire de dessecher les objets qui viennent d’etre 
sounds a la sterilisation. Pour cela, il suffit, apres l’evacuation de l’eau, d’ouvrir l’autodave et de laisser une faible 
flamme sous l’appareil; l’humidite disparait au bout de peu de temps. 

II est preferable encore, si l’on dispose d’un appareil aspirateur (trompe ou machine), de laisser le couvercle 
de l’autodave, de reunir son tube de ddgagement avec l’aspirateur et, l’eau etant dvacuee, de laisser ouvert le 
robinet B. Le couraut d’air qui circule entraihe la vapeur d’eau. En fermant, au contraire, le robinet B, on peut 
faire le vide dans l’autoclave. De cette fa?on, on obtient, en peu de temps, une dessiccation parfaite. 

PRIX DES AUTOCLAVES CHAMBERLAND AVEC L’EVACUATEUR SOULARD 

Diametre int6rieur : 25 centimetres 

— 34 — 

— 43 — 

Pour tons les accessoires allant avec les Autoclaves, tels que boites pour les pansements, Voltes pour I’eau, etc. 
Voir a l’article Sterilisation. 


540 » 
700 » 


Filtres. 


Filtre Chamberland, systeme Pasteur, pour eau sous pression.F. 

Bougie de rechange.. 

Filtre simple pour sterilisation des liquides .d froid, avec manometre, pied en fer et pornpe 

foulante. 

Nouveau filtre simple de M. Chamberland pour steriliser a froid. 

Filtre d’Arsonval pour filtrage a froid des liquides organiques. 


480'-» 


45 » 
25 » 


Microscopes et Microtomes. 

Nous nous chargeons, moyennant une tris faible commission, de la fourniture des microscopes 
et des microtomes de tons les auteurs et de tons les fabricants. 
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CLINIQUE MEDICALE 

Thermometres. 

Tliermometre clinique a maxima (fig. 32), 
modele que nous fournissons aux 

h&pitaux.F. 2 SO 

Thermometre de trousse, etui nickele 

(fig. 33). . . .. 3 » 



Thermometre pour temperature locale.F-. 10 » 

Thermometre de Bloch (de Geneve)... 13 » 

Feuilles a temperature.le cent. S » 

Cartes a temperature. — S » 


Thermometres adherents de Constantin Paul pour les temperatures 
locales" superficielles. 


Ces thermometres se fixent sur la region a observer par 
le meme procedb que les stethoscopes du meme auteur : 

Thermometre horizontal simple.F ■ 18 » 

Le mime, a maxima. 20 » 

Thermometre vertical simple. 22 » 

Le mime , a maxima. 25 » 

Thermometre circulaire. 35 » 


Stethoscopes. 

Stethoscopes ordinaires, varies de longueur (fig. 34). 1 50 

k Les mimes, avec pavilion se ddvissant. 2 » 

' Stethoscope de Budin ou de Depaul. 2 50 

Stethoscope en metal nickele fixe. 5 » 

Flg ' 34 ' Le mime, a pavilion pliant. 8 » 

Stethoscopes en aluminium (fig. 35) : 

Petit modele. . . 8 » | Modele moyen. . . 9 » | Grand modele. 




























Fig.. 38. 

Stethoscope ampliateur a membrane 
d’ebonite du D r Boudet (fig. 38). . . 15 » 


Phonendoscope de Bianchi (fig. 39) . . 22 » 
Splanchnometre de Capitan-Verdin. . . 25 » 


Fig. 37. 

Stethoscope de Constantin Paul, 
avec oreillettes a res-- 
sort (fig. 37). . .F. 22 » 


Stethoscope de Constantin Paul, bi-auri- 

culaire (fig. 36).F. 10 » 

Le meme, mono-auriculaire. 9 ,» 

Stethoscope de Giraud. 3 » 

Plessimetre de Piorry en ivoire .... 3 50 

Plessigraphe de Peter. 4 » 

Sabliers de 15 ou 30 secondes. 3 50 


Fig. 39. 
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Appareils microphoniques pour Y Auscultation. 


Sphygmophone pour l’auscultation 
des bruits physidlogiques et patho- 
. logiqucs de l'artfcre radiale. 90 » 
Micro-stethoscope, ayantpour 
V? jtut d’eviter les. bruits pro- 
duits par les mouvements 
mecaniques, au moyen de 
la transmission par Fair a. 
un recepteur microphoni- 
que (fig. 40). 80 » 



Fig. 40. 


Dynamometrie. 



Fig. 44. 


Hematolog'ie. 


Hematoscope d’Henocque. .F. 15 » 

HCmatospectroscope d’HCnocque (mo-' 

dele clinique). 60 » 

HCmatospectroscope, graiid modele . . 210 » 

Hematospectroscope double, a fente uni¬ 
que, d’Henocque.110 » 

Hematimetre de Hayem et Nachet. . . 50 » 


Chromometre de Hayem, compost d’une 
double cellule, dont l’une est remplie 
de sang dilue et l’autre d’eau pure, se 
plagant sur une .teinte etalon, prise 
comme comparison. 15 » 


Dynamometre a ur 

Dynamometre a 
deux aiguilles . 

; Dynamographe a 
transmission par 

MyOgraphe des 
muscles (fig. 42) 

Dynamometre 
universel d’Axen- 
feld ..... 

Dynamometre du 
D r Burq, com- 
plet. 

Le dynamometre 


: aiguille (fig. 41) F. 
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Esthesiometres. — Spirometres. 



Esthesiometre du Prof. Brown-Sequard 
Esthesiometre-dynamombtre (fig. 43) . 

Esthesiometre de Weber. 

Cyrtometre de Woillez. 

Cyrtometre en plomb. 

Sabliers de 15 a 30 secondes. 

Spirometre de Ch. Verdin (fig. 44). . 

Spirometre du Dr Boudin. 

Spirometre de Mathieu. 

Sphygmomanometre de Potain . . . 


10 » 


5 » 
3 SO 
90 » 
16 » 
60 » 
65 » 


Sphygmographes et Gardiog-raphes. 



Sphygmographe direct 
du Prof. Marey 
(fig. 45) . . 130 » 


Fig. 45. 
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Fig. 46. 


Sphygmographe di¬ 
rect du D r Dud¬ 
geons (fig. 46). 


Prix .F. 70 » 


Sphygmographe a 
transmission, mo- 
dele ordinaire 
(fig. 47) . 60 * 



Sphygmographe a 
transmission, mo- 
difid par Verdin 


Explorateur des battements du cceur, de Marey . . . .F. 
Explorateur des battements du coeur, modifie par Verdin 
(fig- 49). 25 » 

Explorateur de la respiration. 60 » **“ 

Explorateur des muscles, du Prof. Marey . 60 » mm 

Tambour a levier recepteur pour les explora- 

teurs ci-dessus (fig. 50). 40 » ^1 


Fig. SO. 
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Fig- 51. 

Petit enregistreur pour les appareils ci-dessus (fig. 51).F. 200 » 

Cet appareil peut avoir trois vitesses differentes : 

1 tour en 30 secondes 

1 tour en 15 secondes 

1 tour en 5 secondes 

Deux tambours recepteurs accouples pour prendre en meme temps deux observations ... 130 » 

Deux soupapes, tube de caoutchoud, papier et cuvette a vemir. 20 » 

Prix total . 350 francs. 

Appareils electro-physiolog-iques. 

(Pour les Generateurs d’eledricite, voir l’article special.) 
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Analyse des urines. 


Pince en bois pour chauffer les 

tubes.F. 

Tubes a essais de calibres varies, 
0.15 centimes . . . le cent. 

Lampe a alcool. 

Albuminimetre du Dr Esbach 

(fig-S3). 

Ureometre du Prof. Blarez. . 
Ureometre du D r Deniges . . 
Densimetre pour urines . . . 


Appareil de Limousin pour le 

dosage du sucre.F. 

Boite complete pour les ana- 

( lyses d’urines.. 

Ureometre du Prof. Esbach. . 
Vases a experiences, coniques, 
graduis, avec bees de diffe- 

rentes dimensions. 

. Agitateurs en verre. 



Fig. 54. 

Urinoscope de poche du Dr Mareschal (fig. 54). 


INSTRUMENTS NICKELES POUR TROUSSES 


Bistouri aseptique fermant, modele Creuzan (fig. 55). 

Nous faisons ce bistouri avecmanche en metal nickele o» e.i alu„**i*.„n. 
Bistouri droit ..Manche nickel ou aluminium 

— droit etroit. 

— convexe . 

— boutonne ou mousse .. — 

— herniotome. 

— tracheotome. 

— fort et long. — 

— double. 

Tenotomes doubles. 

Aiguille a seton. 

Tenaculum. 

Aiguille de Cooper. 

Aiguille tubulde. ~ 

Rasoir. “ 
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tout d£montant 
. , . .F. 4 » 



Fig. 36. 


Aiguille de Reverdin fermante (fig. 57) . . . .F. 14 » 

Ciseaux droits a tenon . .. 2 50 

Ciseaux courbes a tenon. 3 » 

Trocart a quatre pieces, renfermi dans un etui en 

metal (modele Creuzan). 18 * 

Trocart explorateur. 2 50 

Trocart a quatre pieces, manche mdtal (fig. 58) . . 18 » 

Sonde de femme, en argent. 3 » 

lime,, en nickel. 1 50 

Sonde pour homme et femme, en argent .... 10 » 

'lime, en nickel. 5 SO 

Sonde de Belloc, en argent. 8 » 

<iime, en nickel. S » 

Pince a pansement ordinaire. 2 50 

Pince a pansement & point d’arret. 3 » 

Pince hemostatique de Pean (fig. 59). 3 » 

S .Pince a torsion et a verrou. 6 * 

“ Pince a dents de sOuris. 2 50 



Pinces a griffes (fig. 60) 
Pince a dissection de Ram 
baud (fig. 61). . . . 
Pince a diss6quer delicate 
Sonde cannelee en acier 


3 » 

1 50 

2 50 
1 50 


Fig. 61. 
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Sonde cannelte eu 
argent. . . .F. 

Stylets en acier 
(aiguille, canned 
ou porte-mdche). 

Lesmemes,e n argent 

Spatule en acier, a 
levier . . 

La mime, t n argent. 

Spatule 4 curette, 


Seringue de Pravaz stdrilisable (fig. 62) 
Thermometre a maxima, etui nickel 
(fig. 63). . . 

Plaque porte-fil 


n metal. 


Fig. 63. 

Petite curette de Leroy d’Etiolles . . . 

Porte-nitrate en buffie, pince en argent. 

■ Le mime, avec pince en platine .... 

Porte-nitrate en argent. . . de 12 » a 

TROUSSES (Tons les instruments sont nickeles) 

TROUSSE D’IcLftVE N° 1 (fig. 61) (Modble que nous fournissons a l’Ecole de Santi navale et colomale). 
Prix. 16 francs. 



Bistouri droit aseptique. i 
Ciseaux droits a tenon. ) 


Pince hemostatique. 
Trois stylets. 


Fig. 64. 

| Pince a dissiquer. 
I Sonde cannelie. 


I Porte-nitrate. 

I Trousse en maroquin. 
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TROUSSE D’fiLfiVE No 2 (fig. 65). — Prix : 25 francs. 



Bistouri droit aseptique. 
Bistouri convexe aseptique. 
Ciseaux droits a tenon. 
Ciseaux courbes a tenon. 
Pince h£mostatique. 


Trois stylets. 
Pince & dissequer. 
Porte-pierre. 
Sonde cannelee. 
Spatule. 


Rasoir manche metal. 

Une 'lancette. 

Trousse en maroquin a 2 pliants. 
La meme, avec sonde homme 
et femme. . . .F. 30 » 


L’inttrieur de ces trousses est en peau glade qui pent se lamer. 


TROUSSE D’HOPITAL .N 0 2 Ws sterilisable (Meme composition que'la figure 65). . 30 francs 

Cette trousse se compose d’une envcloppe exterieure cn maroquin dans laquelle se fixe au mojien de quatre boutons A ressort une 
pochette en toile avec passette pour les instruments. C’est cette pochette que Ton met avec les instruments a Vetuve ou 
A Vautoclave. 


TROUSSE N° 3. — Prix : 55 fr. 50. 


Porte-pierre . ... . .. .E. 

Spatule. 

Ciseaux courbes a .tenon. 

Ciseaux, droits a tenon. 

Deux stylets en argent. 

Sonde homme et femme, argent . . . 
Pince a dissequer. 


2 » 
4 50 


2 50 

3 » 
40 » 


Sonde cannelte..E. 

Bistouri droit aseptique ....... 

Bistouri convexe aseptique ...... 

Pince hdmostatique. 

Rasoir manche metal. 

Trousse en maroquin, interieur en 
velours. 
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TRGUSSE N° 4. 


Lancette.F. \ » 

Porte-pierre. 2 25 

Pince a verrou. 6 » 

Tenaculum manche nickel. 3 50 

Ciseaux courbes. 3 » 

Rasoir manche nickel. 3 50 

Trois stylets. -1 50 

Pince a dissequer. I 50 

Bistouri boutonnd, manche nickel ... 4 » 

Ciseaux droits. 2 50 


Prix : 62 fr. 25. 


Sonde cannetee.F. I 50 

Sonde homrne ei femme, en maille- 

chort. 5 50 

Spatule. 1 50 

Pince hemostatique. 3 » 

Sonde de Belloc, en maillechort.... 5 » 

Bistouri droit, manche nickel. 4 » 

Bistouri convexe, manche nickel'. . . . 4 » 

Trousse en maroquin, a trois pliants . . 9 » 



Pince a verrou . . . . 
Ciseaux droits . . . .. 

Porte-pierre. 

Bistouri droit aseptique 
Stylet aiguille .... 


TROUSSE No 5. — Prix : 38 fr. 75. 



Pince hemostatique . 
Sonde cannelie. . . 
Thermomfetre . . . 
Trousse-portefeuille . 
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-TROUSSE N° 6 (petit modele). — Prix : 52 francs. 


Petite trousses portefeuille (0 m, 10), cuir 

de Russie.F. 18 » 

Ciseaux droits. 2 50 

Bistouri droit aseptique. 4 » 

Stylet en argent. 1 50 


Pi nee a griffes.F. 3 

Pince hdmostatique. 3 

Porte-pierre argent, a vis., • 12 

Thermometre. 4 

Sonde cannelee argent. 4 


TROUSSE No 7 (fig. 66). — Prix : 29 francs. 


Bistouri double aseptique. 8 » 

Sonde cannelde en acier. 1 50 

Pince hemostatique. 3 » 

Ciseaux droits & tenon. 2 50 


Stylet aiguille. * 50 

Pince a dissequer. I 50 

Trousse en maroquin anglais a fermoir . 12 » 

Cette trousse se fait de o m i 2 et o m 14 


Trousse sterilisable. 



N° 8 (fig. 67). — Prix : 65 fr. 50. 


Cette trousse 

l’ituve ou a l’eau bouillante. 

Bistouri manche m£tal . . 

Sonde cannelee en argent . 

Spatule. . ". 

Deux stylets en argent . . 

Pince hemostatique. . . . 

Lancette manche metal. 1 


Porte-pierre en argent.12 » 

Deux paires ciseaux.. . 5 » 

Pince a dissequer. 1 50 

Pince a griffes. 2 50 

Pince a verrou. 6 » 

Trousse.22 » 


n forme de porte-cigares est entieremerit en mdtal trfes leger; elle peut 

















































■ 



Porte-pierre. . 
Deux stylets. . . 
Lancette . . . . 
Poche a fermoir 


Bistouri droit . . . 
Ciseaux droits. . . 
Pince hemostatique. 
Pince a griffes. . . 
Sonde cannelee . . 


Boites en metal pour la poche 


Module A. 


Ces boites peuvent se faire sur toutes dimensions, merae pour une seule pidce. Elies n’ont pas de 
compartiments intdrieurs, les instruments se placent simplement cates avee de l’ouate. 


Poche-trousse a plateau interieur. 

N° 9 (fig. 68). - Prix : 22 francs. 


No 10. — Boites vides en metal nickele, a-vec enveloppe en peau de chamois, a fermoir (fig. 69) : 

























metal. 


No 13. — Boite dc petite 
chirurgie, contenant les 
instruments suivants, y 
compris un plateau en md- 
tal pour les immerger 
(fig. 71) : 


Plateau avee cheya- 
lets ddmontables. '15 

Curette deVolkmann 8 
Deux dcarteurs de 
Farabeuf .... T 
Aiguille de Reverdin \ 4 
Six pinces hbtnos- 

. tatiques. 

Sonde cannelee . . 

bistouris fixes 
a dissdquer. . 
Pince a griffes. . . 


Ces trousses peuvent Otre 
faites de toutes compositions; 

en indiquons deux a titre 
de renseignement: 


— Boite en mdtal 

chevalets in- 
tdrieurs (fig. 70) . 12 » 

Enveloppe a fermoir 
en peau de cha- 


flacon de soie 
stdrilisde .... 
Une pairc de ciseaux 
Une sonde cannelee 
Un bistouri manche 

metal. 

Pince a dissdquer. . 
Quatre aiguilles a 


\0 I i.— Boitc en metal nickcle; % coins arrondis, 
Enveloppe a fermoir en peau de chamois. 
Trois pinces hi 
Une paire de 
Une sonde 

Trois bistouris manche metal 
Une aiguille dc Reverdin 
Deux ecarteurs. 

Pince a dissdquer 
Pince a griffes. 

Prix. 


Prix. 
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Trousse reglementaire des chirurglens de la marine. 



N« '14 (fig- 72). — Prix : 86 francs. 


Rasoir manche- metal. . . 
Bistouri droit, manche metal. 
Bistouri convexe — 

Bistouri mousse — 

Ciseaux droits a tenon . . 
Ciseaux courbes a tenon . 
Pince himostatique. . . . 

Pince a verrou.. 

Six' aiguilles a suture . . . 
Sonde cannelde eri acier. . 


3 » Spatule en acier..1 

4 » ' Sonde homme et femme, en argent. . 

4 s* 1 ' Trois stylets en acier. 

4 » Porte-nitrate en caoutchouc durci. . . 

2 50 Seringue de Pravaz. 

3 » Quatre lancettes. 

3 », Plaque de soie. 

6 » Epingles. 

3 » , Trousse'fferme nouvelle'!. 

'4 50 .. 


1 50 
10 » 
1 50 
6 >> 
10 » 
4 » 


15 » 


Trousse reglementaire de l'armee. 

y ' -No 15. — Prix : 76 francs'. 

DERNIER ^ODfel.?'DU MINISTERE DE LA GUERRfi 


Rasoir manche mdtal. 3 

Bistouri droit, manche metal. 4 

Bistouri droit etroit, manche metal .... 4 

Bistouri convexe, manche mdtal. 4 

'Ciseaux courbes a tenon. 3 

Ciseaux droits petits. 3 

Pince hSmostatique. .. 3 

Pince a verrou. 

Seringue hypodermique sterilisable ... 8 


Etui nickele, renfermant : quatre aiguilles 
a suture, quinze metres de soie et vingt- 

cinq epingles. 6 » 

litui nickeld, renfermant : porte-mfeche, 
sonde canneliie en argent, deux stylets 
en acier, un trocart explorateur.... 10 » 

Porte-nitrate en caoutchouc durci, dans un 

dtui. 8 » 

Deux lancettes manche mital. 2 » 

Trousse avec tracd lineaire des instruments. 12 » 
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Trousse tres complete a deux pliants 

No 46. — Prix : 424 fr. 50. 


Bistouri droit et convexe.F. 8 » 

Bistouri herniotome avec tenaculum . . 8 » 

Bistouri etroit et mousse. 8 » 

Bistouri trachtotome. 4 50 

Six pinces himostatiques.48 » 

Pince a griffes.. 3 » 

Rasoir manche metal. 3 » 

Sonde cannelee en argent. 4 50 

Trois stylets en argent. 4 50 

Seringue de Pravaz sterilisable. 8 » 


Thermometre.F. 3 >> 

Aiguille de Reverdin.4 4 » 

Spatule a curette. 2 50 

Pince a verrou.. 6 » 

Deux lancettes manche mdtal. 2 » 

Porte-pierre. 2 » 

Ciseaux courbes a tenon. 3 » 

Ciseaux droits a tenon. 2 50 

Trousse interieur velours.20 » 


Trousse nouvelle. 

: No 47. — Prix : 89 fr. 25. 


Ciseaux droits a tenon . . .. 2 50 

Ciseaux courbes a tenon . 3 » 

Spatule a curette. 2 50 

Sonde cannelee en argent . ...... 4 50 

rieux stylets en argent. 3 » 

Porte-mcche en acier. » 50 

Quatre lancettes. 6 » 

Six aiguilles A suture. 3 » 

Epingles.. . . . » » 

Plaque porte-fil. 4 » 


Pince hemostatique. 3 . » 

Bistouri droit aseptique. 4 » 

Bistouri convexe aseptique. 4 » 

Bistouri mousse aseptique. 4 » 

Bistouri herniotome aseptique. 4 50 . 

Sonde homme et femme, en argent. . . 40 » 

Porte-pierre a vis. 2 75 

Pince a verrou, a vis. 6 50 

Pince 4 griffes. 2 50 

Trousse.'22 » 


Trousse nouvelle. 

' No 48. — Prix : 439 fr. 50. 


Ciseaux droits a tenon. 2' 50 

Ciseaux courbes a tenon. 3 » 

-Trois pinces h&nostatiques. 9 » 

Sonde homme et femme, en argent... 40 » 

Porte-pierre en argent, a vis.48 » 

Pince a verrou, a vis. 6 50 

Deux stylets en argent. 3 » 

Porte-meche eh acier.. . . . » 50 

Aiguilles 4' suture (douze) . ...... 3 » 

Bistouri droit et convexe, manche metal. ■ 8 » 


Trousse 


Bistouri etroit et boutonnd; ...... 8 » 

Bistouri de Cooper, manche m£tal ... 4 50 

Sonde de Belloc en argent....... 8 » 

Pince a griffes.2 50 

Sonde cannelee en argent. 4-50 

Spatule a curette. 2 50 

Trocart multiple .. 18 » 

Fil d’argent. 2 » 

Quatre lancettes manche metal. 4 » 

Trousse.22 » 


nouvelle. 


N° 49. — Prix : 468 francs. 

Composee, des mimes instruments que la pricedente et e : 


Aiguille de Reverdin.44 

Thermometre a maxima. 3 


1 Seringue de Pravaz st&ilisable. 

\ Aiguille pour corps Strangers de la cornee. 
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Trousse avec instruments demontants. 


No 20. — Prix : '108 fr. 50 


Bistouri droit manehe metal.F. 

Bistouri convexe manehe metal. 

Manehe metal pour les lames de bistouri. 

Lame boutonnee. ; ■ 

Lame etroite. 

Tenaculum.. . . . 

Lame de Cooper. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Pince a pansement. 

Deux erignes se montant sur la pince . . 

Porte-pierre a vis interne. 

Un trocart se montant sur le porte-pierre. 
Une aiguille a corps Grangers ..... 


4 » 
4 » 
3 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 

2 50 

3 » 

4 50 
4 » 

3 » 

4 50 


Une pince a verrou, a vis.F. 

Deux drignes fines se montant sur la pince 

a verrou.. 

Deux stylets en argent. 

Un porte-meche acier. 

■Uhl trocart explorateur. 

Spatule a curette. 

Sonde cannelde en argent. 

Deux lancettes. 

Aiguille de Reverdin. 

Six aiguilles a suture. 

Plaque porte-fil en metal. 

Trpusse en maroquin. 

Trois pliants pour les lames ...... 


7 » 

4 » 

3 »' 

» 50 
2 50 
2 50 

4 50 
2 » 

14 V: 
2 » 

1 50 
18 » 
4 50 


Trousse tres complete avec instruments demontants. 

N» 21. — Prix : 191 francs. 


Rasoir manehe metal. 

Bistouri droit manehe metal. 

■ Bistouri convexe manehe rndtal. . . . . 

Aiguille de Reverdin manehe metal. . . 

Manehe en metal pour les lames suivantes. 

. .Lanie de Cooper..... ... 

Lame boutonnee. 

Lame etroite. 

Tenaculum.,. 

Aiguille de Cooper. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Sonde homrne et femme, en-argent, . . j 

Sonde de Belloc en argent. 

jj Sonde cannelee en argent. 

Deux stylets en argent .. 

Porte-meche. en acier. 


3 » 

4 'j>'l 
4 » 

14 » 

3 . » 
2 » 

2 » 

2 » 
2 50 


10 » 

4 50 
3 » 
» 50 


Six pinces hemostatiques.. 

Pince a verrou, a vis. 

Porte-pierre a vis, en argent. 

Trocart hydrocdle se montant sur le porte- 

pierre .. 

Aiguille pour corps etrangers. 

Trocart explorateur. 

Spatule a curette.. 

Quatre lancettes manehe metal. 

Plaqtie porte-fil. 

Trocart multiple. 

Thermometre.. .. 

Fil d’argent. 

Six aiguilles a suture ..■ • • ■ 

Trousse en maroquin. 

Quatre pliants pdtib les lames. 


18 » 
6 » 
18 » 

4 50 
,2 » 
2 50 

2 50 
6 » 

1 50 
18 » 

3 50 
1 » 

2 » 
30 » 

6 ?'» 


Trousse de Sage-Femme. 

N° 22. — Prix : 20 francs. 

Pince hdmostatique. 

Sonde de femme en nickel 
Tube laryngien en argent. 


Ciseaux droits. 
Sonde cannelee e: 
Porte-nitrate. 


. Lancette < 
Trousse t 


n buffle. 
l maroquin.. 





























































Sonde de femme en argent. 
Tube laryngien en argent. 
Ciseaux droits. 


N° 23. — Prix : 42 francs. 

Sonde cannelde en acier. 
Thermometre a maxima. 

Deux pinces hemostatiques. 
Seringue de Pravaz sterilisable . 


Porte-nitrate. 

Deux lancettesmanche ecaille. 
Trousse en velours. 


Boite-Trousse en metal nickele 

' No 24. — Prix : 56 fr. 50. 


Boite avec compartiments.F. 16 » 

Seringue de Pravaz sterilisable. 8 » 

Thermometre. 3 » 

Seringue en ebonite pour petits lavements 4 » 

Sonde en verre dans un etui en verre . . T 50 

Canule a injection dans un etui en verre . 1 50 

Ciseaux droits. 2 50 


Deux pinces hemostatiques . 

Sonde cannelee. 

Bistouri. 

Deux laucettes. 

Canule de Chaussier . . . . 
Enveloppe en peau a fermoir. 


6 » 
1 50 


4- » 
2 » 
4 50 
2 » 


Necessaire obstetrical de Sage-Femme. 


(Modele du D r Breuc'q., de Bayonne) 

Deux brosses a ongles dans une boite en fer blanc dore. 

(Brasses de rechange : 25 centimes chaque.) 

Cure-ongles.■. 

Porte-pierre pour crayon de nitrate.. 

Flacon pour collodion .. 

Flacon pour paquets de sublimd... 

Flacon pour vaseline. 

Flacon-pour seigle ergote. ... . 

Flacon de soie sterilisee. 

Deux boites d’epingles de surete.. 

Une boite de gaze-stdrilisee. 

Une boite de compresses de coton st6rilis£ . . ... . .. 

Un stethoscope en aluminium. 

Un tube de Ribemont. 

Une paire de ciseaux. 

Deux sondes en verre pour femme (dans un etui de verre). 

Une sonde en gomme avec mandrin dans un etui de verre.. 

Deux pinces hdmostatiijues. 

Un thermometre en etui de nickel. 

Un thermometre pour bains et injections chaudes. 

Deux lancettes manche mdtal. 

Une douche d’Esmarck de deux litres.. 

Trois canules vaginales dans des etuis de verre. 

Une canule vaginale en caoutchouc dans un etui de verre. 

Une sonde intra-utdrine en verre... 

Une sonde de Budin en metal.'. 

Une canule en caoutchouc pour lavements. 

Une seringue stdrilisable, boite metal. 

Total (sans le sac). 


4 50 
4 50 
2 "0 
■ 3 '» 
12 » 
1 50 
40 » 


Tous ces instruments' peuvent etre places soit dans un sac, soit dans une trousse speciale 
dont le prix varie suivant le luxe. 


90 30 
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ELECTRICITE mEdicale 

' (Pour le | Locations, voir article special.) 


Generateurs 


d’electricite. 


Pile en porcelaine de Chardin . . . .F. 10 » 

Pile seche pour les appareils d’induction 

de Chardin. Hauteur: 110 millimetres. 3 .» 
La mime, hauteur 140 millimetres, pour 

appareils d’induction a chariot ..... 5 » 

La mime, hauteur 170 millimetres ... 5 50 

La meme, petit module, hauteur 110 mil¬ 
limetres, pour appareils a courant continu 2 50 

Pile de Bergonie, l’eiement. 5 » 


Couple au bichromate de potasse, nouveau 
rnodeje de Gaiffe : 

Hauteur : 130 millimetres. . .F. 
— 180 — .... 

— 210 — .... 

— 260 — - • • • 

Pile de Gaiffe, au sulfate de mercure, 
pour les appareils faradiques : 

Deux elements. ..... 
Trois elements. 


Piles seches Hydra (fig. 73), pour galvanocauteres, lumiere, allumage d’automobiles, 
; ou tous moteurs a explosion : 


5 » 
7 » 
10 » 
14 » 


6 » 
8 , » 


itocycles 



Hauteur 


Type AA., 180 

_ BB. '140 

- CC. 100 

__ A. 180 

- B ..... " 140 

- C.. no 

- D .... 100 

- E. 100 


Ces piles sont, d’apres 


ELEMENTS SEPARES : ' 

Largeur Longueur' Poids 

' 90 180 4.700 ’ 

90 1.80 3.500 

65 - 130 1.600 

90 90 2.000 

90 90 1.550 

65 65 0.600 

45 45 0.350 

40 40 , 0.250 

le. constructeur, impolarisables et 


Volts Amperes feix:.r| 

1.50 18 . . 13 f » 

1.50 14 . . 10 » 

1.50 12 . . 8 50 

1.50 12 . . 6 50 

1.50 10 . . ' 5 50 

1.50 8 . . 4 » 

1.50 4 . . 3 50 

1.50 3 . . 2 50 

me longue duree. 
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Batteries pour allumage d’automobiles et de moteurs a gaz ou a petrole : 

Batterie de 4 elements, type A, 6 volts, 12 amperes...F. 26 » 

— 4 — — B, 6 — 10 — . 20 » 

Batterie pour allumage de motocyles, 4 elements, type C, 6 volts, 8 amperes. 16 » 

La meme, avec enveloppe de caoutchouc. 22 » 


Ces types de batteries sont d’un excellent usage pour l’eclairage des photophores-et pour ' le 
galvanocautere. En ,les combinant avec un rheostat, on obtient des appareils d’un maniement sur et facile. 


Accumulateurs. 

Noiis pouvons fournir et monter sur demande avec tduS leurs accessop-es les accumulateurs de 
tous les constxucteurs pour installations fixes. 

Accumulateurs separes : ' ;-j ' . Vases en verre Vases en ebonite 

L’element de 20 amperes-heure..F. 18 » 20 » 

— 45 — . 25 » 30 » 

— 7f> — . 35 » 40 » 

Chaque dldment donne environ deux volts de force electromotrice. 

120 » 

150 » 

180 » 

240 » 

130 » 

165 » 

190 » 

260 » 


Batteries d’acCumulateurs : 

Batterie de 4 elements de 45 amperes-heure.' 

— 5 — — 

— 8 — - — 

Batterie de 4 dements cle 75 amperes-heure. 

— 6 — , — 


Accumulateurs mddicaux pour cauteres, anses et petites lampes : 



4 volts. 75 1406 » 

4 volts. 105 . ,200 » 

6 volts. 105 300 ». 

6 volts. 225 450 » 


125 f » 
170 » 

250 » 
425 » 


Appareil transportable pour cauteres, lumieres tet moteurs, avec coupleur micanique, permettant 
de prendre a volonte 2, 4, 6 ou 12 yplts' ' 


Batterie composee de 6 elements d’une^ capacite de 20 ampdres-heure, boite fermee : 


Prix de la batterie avec poignee en cuir pour le transport. 360 » 

La meme, avec rheostats pour cauteres et lumieres. 400 ». 


Appareils volta-faradiques ou d'induction. 


Appareil petit modele de Gaiffe . 
Appareil moyen modele nickele. 
Appareil grand modele nickele . 


35 

50. 
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Fig. 74. 


Grand appareil avec pile au bioxyde de manganese, 
bobines a hdlices, modele adopte par les hopitaux 

de Bordeaux.F. 130 » 

Appareil simple avec pileen porcelaine 

(fig.- 74). • 25 » 

Appareil de Chardin, n» 1 (fig. 75) . . 35 » 

Appareil de Chardin, n° 2 (fig. 76) . . 50 » 

Ce modele a l’avantage de posseder interieurement 
tous ses organes actifs et, par consequent, est a l’abri de 
toute atteinte et de tout accident. 

Ces deux appareils peuvent etre actionnes soitpar la pile en por¬ 
celaine au bichromate de potasse, soitpar ime pile seche. 



Fig. 76. 



Fig. 77. 


Appareil de Chardin no 3 (fig. 77). . . 95 » 

Ce modele est analogue a l’ancien appareil Legendre 
et Morin; il n’en difftre que par la pile qui a ete rem- 
placee par la pile en porcelaine. 


Appareil de. Chardin n° 4 (fig. 78). 

Appareil a bobirie fixe et a tremblei 
l’adjonction d’une tige verticale dans le 
modile est d’un fonctionnement parfait. 


60 

triable 

ibleur. 
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Fig. 79. 


Appareil de Chardin n" 5 (fig. 79), & deux bobines induites. 


,F. 


140 » 



Fig. 80. 

Appareil de Chardin n® 6 (fig. 80), a bobines;mobiles, a chariot.et it regulateur des intermittences. 90 

Bobines a chariot. 


Appareil electrophysiologique, petit mo- 
dele, du Dr Ranvier.F. 

Appareil de Tripier a regulateur des in¬ 
termittences avec jeu de trois bobines 
induites. 


Appareil a chariot, modele '•mpystD^- 
■ bobine induite, interrupteur de Gaiffe, 
de 180 a 3,000 intermittences par 


minute.100 » 

Li mime, grand modele.175 » 
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Appareils mag-neto-faradiques. 


Appareil magneto-faradiques, petit module, dormant 
des courants de tension de meme sens. 1 '10 » 

Appareil de Clarke modify, a fil fin ... 50 » 

Appareils a courants sinusoidaux. 

Du D r d’ARSONVAL 

Appareil a courant sinusoidal avec poulie 

pour etre actionnd par,un moteur . . . 100 » 

Lc mime, sun tablette, avec poulies a la _ 


Machines electro-statiques. 


Machine type Carre (fig. 81):. 600 

Les accessoires comprennent : 

Deux boules mdtalliques. 

Une boule en bois, une pointe. 

Un plateau a pointes. 

. Un manche isolant, un tabouret isolant. 
Machine de Wimshurst a plateaux d’ebonite 

de 45 centimetres. . .. '* 

La mime, a plateaux de 55 centilitres , 290 



Appareils a courants continus. 



Fig. 82. 


Appareils ii flotteurs de Chardin, avqc col 
lecteur et galvanonietre (fig. 82) : 

A collecteur simple : 


12 elements 
18 — 

24 — 

32 — 

40 — 

50 . — 

60 — 


90 ' .» 
110 » 
140 

160 » 
180 » 
200 » 
250 » 


A collecteur double : 

24 elements. 

32 — . 

40 — . 

50 — ..... 

60 — . 


180 » 
200 » 
220 » 
245 » 
275 » 
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Appareils a flottcurs de Char¬ 
din, serie plus simple, boites 
len bois noirci, avec collecteur 
ct galvanometre : 

.F. 28 » 

. 34 » 

. . 40 » 

. 50 » 

. ?n » 

80 » 


Appareils pour .^application de 
la methpde des grandcs inten¬ 
sities (fig. 83) : 

12 dements.210 » 

18 — 225 » 

24 — 250 » 

32 — 370 » 


Cette batterie, enfermee dans une 
d’un collecteur double, permet- 
c'n tin, et d’un interrupteur de 


Batterie de 24 couples. 250 » 

Batterie de 36 couples. 325 » 


Appareils de GailTe 
au sulfate de mer- 
cure, modele plus 
simple, a collec- 

(% u). ' lgnC ' 

Ces appareils d’un prix 

lenient rcparables. 
Appareils de_ 

16 (iliMUMils. 55 » 

24 — 70 » 

32 — 85 » 

40 — 100 » 

48 — '1.15 » 

Les prix ci-dessus 
ne component pas 
les galvanometres 
qui font les augmen¬ 
tations suivantes : 
Galvanometre sim¬ 
ple avecechellede 
correspondance 
en milliamperes, 

Milliamperemctre, 
petit moddle, en 
plus . . 40 » 

Milliamperemetre 
apdriodique,en 


Fig. 83. 
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Fig. 80. 
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Appareil coraplet (fig. 87) rdunissant les 
courants continus (30 Elements) et les 
courants induits (Appareil n° 6, fig. 80). 
Boite.en bois rioir verni . ,F. 530 » 


Ce modele renferme u 
, , galvanometre d’intensitd. 


i collect'eur et u 



■ Appareil complet comportant l’induction ■& 
les courants continus. 

Appareil d'induction no 6 (fig. 80) : 

<16 elements.200 s 

24 — 280 > 

32 _ 320 * 

48 —' 400 > 

Bolte en acajou verni. 

Fig. 87. 

Appareil complet (fig. 88), reniermant l’induc- 
tion, les courants tontiniis et un galvano-. 
caiitere. 

Appareil d’induction no 6, galvanocautere n° 2 : 

'16 elements..F. 340, » ' 

32 — .420 » 

48 — . 600 » 

Galvanometres. 

Galvanoscopc simple. . 

Galvanometres d’intensite de Chardin. 40 » 

La graduation de ces instruments est de '10, 
25, 50, '100, 150, 200, 250.et 500 milliamperes: 

Galvanometres aperiodiqueS de Gaiffe : 

Division en SO milliamperes... 80 » 

— 100 — .. 80 » 

, — 25 centiampdres. 80 ^ 

— 50 — •.. 80 » 

Galvanometre d’Arsonval, construit par Gaiffe, modele a cadran vertical,. mesurant. 5 volts : 

par 1/10 de volt...* 

Le mime, mesurant 50 volts.... • • * 

Cage en glace servant & couvrir les galvanometres A cadran vertical .. 30 » 
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Galvanometre d’Arsonval, constrult par Gaiffe, modele horizontal : 

Mesurant 10 milliamperes.' 

— 25 — . 

— 50 ' — ._.. 

' l Ce modele se fait jusqu’a 500 mffliarripferes et an meme prut. 


60 » 
60 » 
60 » 


Rheostats, commutateurs, interrupteurs, 
inverseurs et combinateurs. 



Rheostat a liquide du Dr Bergonie (fig. 80) . ..■ 

Le meme, .grand modele... 

Rheostat de Lewandowski (fig. 90). 

Rhdostat mdtallique avec bobines dtalonnees (en boite acajou) 

Le meme, circulaire, monte aur planchette. 

Commutateur a navette a une direction et repos.. 

_ — deux directions et repos. 

_ — quatre directions et repos ...... 
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Metronome interrupted 4 mercure, de Pouchet, dormant de 20 a 300 interruptions, par minute. 50 

Metronome interrupteur du D r Bergonie ..... 80 



Renverseur du eourant de Debedatr (fig. 9'l) 
Renverseur. a mouvement alternatif 
Combinateur du Dr Wateville 
Combinateur du D r Caulet 


Fig. 


45 » 
12 » 


35 » 


Accessoires pour courants g-alvaniques et faradiques. 


Rhdophores, longueur ' 'lm50, recouverts 

en coton.la paire. F. 

Rhdophores, longudur 2 m 50, recouverts 

en soie.la paire 

' Rhdophores recouverts de caoutchouc, la paire 
Rheophores a plusieurs branches : 

A trois branches .. 

A quatre branches.. 

A, cinq branches .. 

Manches ordinaires , pour tampons ou 

porte-dponge. . ..la paire 

Manches avec interrupteurs.l’un 

Tampons en charbon avec garniture en 
• 1 peau : 

Diamdtre 35 millimetres. . . Fun 

— • 70 — ::: - 

— 90 — . . . — 


Tampons en mdtal niekeld,. avec garniturq 
en gaze absorbante : 

Diamdtre 30 millimetres. . . Fun 2 50 

— 40 — . . . — 3 » 

— 50 — . . . — 3 50 

— 60 — 4 » 


Plaques en etain pur, couvertes dn amadou 


; / 'dimensions : 

40 X 60 millim. 2 » 
80 X 100 — 2 25 

200 X130 — 4 » 

Plaques' en cuivre nickele 
■ .o.u aluminium (fig. 92), 
' doiiblecs eh gaze 
absorbante, avec sur- 
. face active isolde, borne 
, de .serrage 4 vis : 



dimensions : . Fig. 92. , 

40 X 60 millimetres. 5 » 

80 X 100 — . 5 50 

150 X 100 — 6 » 

200 X 130 — .... 8 » 

300 X 130 — ........ 10 » 

Ces plaques peuvent se faire de toutes formes 
et dimensions. 


Les menus, garnies a«ec du feutre absorbant, 
. ."’rhemes prix. 
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Excitateurs pour le rectum. 


;F. 7 


Excitate-ur olivaire courbe. F 

Sonde rectale. de Boudet pour le traite- 
ment de l’occlusion intestinale . . . . 


Excitateur rectal longitudinal double du 
D r Bergonie, pour F etude de la contrac- 
tilite des muscles du sphincter, avec 
raccord a trois branches.F. 


6 


25 » Sonde rectale du©VBergonie (Mod. Creu- 

25 » zak), pour lavements Mectriques . 


9 


Le mime, rectal double annulaird. 

Excitateur olivaire droit. 


5 » 


Excitateurs pour 1’uterus et le vag-in. 


5 » Speculum bi-valve, a valves isolees servant 

g. » d’excitateur vaginal double. 

<12 » Excitateur vaginal .. 

12 » Excitateur vaginal isold. 


Excitateur uterin simple. 


25 

5 


I Le mime, olivaire . 
Excitateur a dponge 
Excitateur double . 


20 » 


Excitateur uterin bi-polaire 



Excitateurs de l'oesophage. 


Sonde du D' Bardet pour electrisation de l’cesophage. 

La mime, a olive en.caoutchouc durci.. • 

Conducteur oesophagien isoie a olives metalliques du Dr Debedat, 

pour electrisation de l’oesophage, avec six olives, variees. 

Excitateur auriculaire de Roumaillac (fig. 93).. 


Electrolyse 


Hysterometre en aluminium du D r Debedat 
(fig. 94), avec manche conducteur a 
borne : 


Hysterometre du D r Apostoli : 


Sans manche . 
Manche, special 


Sans manche . 
Manche, special 


E’hystefometre 
Le manche . . 


Cet instrument est tout en platine avec isolateur 
en celluloid servant a limiter Faction de l’instru- 
ment, et vis pour maintenir Fappareil a la lon¬ 
gueur determinee. 


Hysterometres d’Apostoli a extremite de 
charbon, huit numeros, chaque. 



Fig. 94. 


Hysterometre souple du D r Lutaud : 

Eri' maillechbrt.. 

En aluminium. 

En platine. 

Manche special. 

‘avec olive, en platine du Dy A. Martin . 


Sonde 


2ft 
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Trepied isolant a tige de verre du Dr Debedat) ^ ^ 
Pointes a effluves avec articulation^ boule. .) 
Araignee de Truchot. 
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Tabouret a pied de verre, en bois 
noir, trfes solide, a grande sur¬ 
face, long. 0 m 90, larg. 0 m 65, 
haul. 0 m 35 (fig. 103) . . .F. 22 » 

Tige extensible s’allongeant a 

volonte, avec boule et crochet. 8 » 

Tige extensible pour suspendre le 
plateau a douche, se fixant au 
plafond a l’aide d’un piton. . 8 » 

Manche isolant avec pointe rece- 
vant les excitateurs a boule et 
d pointes multiples ..... 10 » 

Boule metallique de 0 nl 04 de 

diambtre. 3 50 

Manche isolant a crochet.... 4 » 

Chaine nickelde avec mousqueton 3 » 

Plateau a pointes multiples pour le souffle . .. . _ . 

Plateau a anneau, a pointes multiples, grand modele, se fixant sur fa tige extensible .... 18 » 


RAYONS X 
Tubes de Crookes 


1° Tubes bi-anodiques : 

. Pour bobines de Ruhmkorff a dtincelles de 50 a 100 millimetres. 20 » 

— — — 100 a 150 — 21 » 

— — — 150 a 200 — 32 » 

— — — 200 a 300 -- 38 » 

— — — 300 a 400 — 42 » 

Tube bi-anodique avec r^gulateur du vide, pour bobines de 150 a 250 millimetres. 42 » 

2° Tubes focus a anode annulaire : 

■ Pour bobines de Ruhmkorff a etincelles de 50 a 100 millimetres. 22 » 

— — — 100 a 150 — -. 22 » 

— — — 150 a 200 — 30 » 

— — — 200 a 250 — 30 » 

Tube osmo-regulateur de M. le Prof. Villard. 85 » 


Tubes de Chabaud avec osmo-regulateur. 


Tube avec anticathode platine iridie et osmo-regulateur. 95 » 

Tube grand modele.120 » 

Tube Baguet-Chabaud a anticathode refroidie. 200 » 

Tube Colardeau-Chabaud a osmo-regulateur. 85 » 

Tube focus Chabaud a osmo-regulateur. 70 » 





Fig. 103. 
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Accessoires pour l’osmo-regulateur. 


. F. 12 : 


15 


Manchon de platine.• • .. ^ 3 » 

Ghalumeau de Villard. 12 » 

Bee Bunsen special. 

L’etuve de Soulaid convient parfaitement pour chauffer ces tubes et les regenerer en partie, lorsqu’il 
sont altdres par l’usage. 

Supports pour les tubes de Crookes. 

Grand support, monte sur un pied en fonte, colonne en cun re, pmee en bois, permettant ^ ^ 

d’articuler les tubes dans toutes les directions..\ 

Grand support, monte sur le tripled en bronze de Debedat, colonne en cmvre, genoudlere 
■ articulde permettant de fixer le tube dans tons les sens, dans toutes les directions et a ^ ^ 

toutes les hauteurs (Modele .. 


Ecrans fluorescents. 


9 x « • 

13 X ™ . 
18 X 24 • 
24 X 30 ■ 


30 X 40 ■ 
40 X 50 . 
50 X 60 . 


Grand support double pour les lerans fluorescents de 24 X | * au-dessus, avec double ^ 

rideau noir. 

. Plaques, pellicules et papiers sensibles, produits chimiques et accessoires pour radiographie, ■ 
prix sur demandes. 

Bobines de Ruhmkorff avec tralisformateurs a haute tension. 

Bobine de Ruhmkorff avec trembleur de Velf et inverseur deBerton, etincelles de 75 millimetres. 240 

La mime, donnant des Itincelles de 100 tnillimetres. 

Bobines de Ruhmkorff avec interrupteur independant : ^ 

Modele donnant des etincelles de 260 millimetres.. 

- - - 300 - ... 2 
























Eclairage electrique des cavites et des instruments d’exploration. 


Fig. 105. ' 

Photophore frontal a genouillEre (fig. 105).50 

Photophores a manche (fig. 106 et 107).35 

Miroir frontal avec lampe electrique (fig. 108).15 

Abaisse-langue avec lampe Electrique. La pression de la 

langue ferme le circuit et donne la lumiere.28 

Speculum de Cusco a lumiere, a lampe mobile et inde- 

pendante.25 

L’appareil d’eclairage seul avec le cordon pouvant s’adapter 
a tous les speculums. 15 


Fig. 106. 


Lanterne articulEe avec reflecteur et lampe fonctionnant 
soit directement sur le courant de ville, soit avec petit 
voltage sur des accumulateurs ou des piles (fig. 10i).F. ~ 50 
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Ecarteur-.eelaireur du D r Pousson (fig. 109) .. 

Lampes forme tulipe (fig. 110 et 111). 

Ces lampes se montent sur les manches des galvano-cauteres. 

Les cystoscopes se trouvent a Particle Votes ummres. 



Tous ces appareils d’iclairage peuvent etrc 
actionnes : soil par le courant de ville trans¬ 
forme par un tableau de reduction, soit par les 
galvano-cauteres, soit par les piles seches Hydra 
decrites page 43. 


Fig. 109. 



Cauteres 


electriques (Galvano-cauteres). 



Fig. 112. 


le gmnde operation e. la Chaque i K me». se compo* de 

huit zincs et neuf charbons. ... 140 » 

Appateil ns 5 " 3 * ; ^ de „ de q.atre .mis et dn, chartas, peut fata matcher .ne petite 
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Appareil n° 3 (fig. 1U). .F. 300 » 

Ce modele renferme quatre elements 
semblables a ceux du precedent appareil. 

Les piix"ci-dessus sont'ceux' de 
l’appareil seul : les fils, manches, cau¬ 
teres designes ci-apres sont comptes eii . 
plus. 

Appareil galvano-caustique, modele de 
cabinet : 

Quatre elements ... <180 » 
Six elements. 260 » 

Cet appareil I permet par sa disposi¬ 
tion de faire an rfteme temps de la 
lumiere et de Ua cauterisation. Son s 
intensite permet de rougir 0 m 60 de 
platine et d’eclairer une lampe de 6 a 
8 volts. 




Fig. IIS. 


Gordons conducteurs pour galvano-cauteres..l a p a i r6i \ q % 

Manche pour grands cauteres (fig. 115)... ,, 8 > 




Manche pour petits cauteres (fig. 116). 



Petit manche a pans (fig. 117) 
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Manche irtouche et a courant continu 

(fig. MS', no 5).F. 22 » 

Petit manche en ivoire pour captures 

fins (fig. M 8, no i). 20 » 

Serre-noeud (fig. M8, no 8)— (Le fil 

de platine en sus).. • 12 » 

Cautere'po.urlepharynx (fig. M8, n°7) 6 » 
Cautere pourle pharynx (fig.118,n°6) 6 » 

Cautere pour le nez (fig. 118, n‘> s 1,. .. 

2, 3). 6 » 

Cautere pour les lupus (fig! 118, n? 9) . 4 50 

’ Cautere pour lesyeux (fig. M 8, n° 10). 4 » 

Tous ces caut&es peuvent varier de formes 
et de largeurs; et 6tre executes rapidement 
suivant la demande; 



Fig. 118. 



NEZ ET OREILLE 

Fig. 120. 
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Grande anse (fig. 124). . . . 

Guide-anse N. E. 

Platine de 8 X 40 millimetres 


Fig. 123. 

Boite renfermant la sdrie complete des 
cauteres (fig. 123). 



Petite anse (fig. 125) 

Guide-anse. 

Platine. 


. environ 


50 
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LITS MECANIQUES DE DUPONT 

POUR MALADES, INFIRMES, BLESSES GRAVES, OPERES, ETC. 

Nouveau systeme Irevete s. g. d. g., | vis sans fin, fovdionnant sans bruit. 



Fig. 126. 

Cet appareil (fig. 126) s’adapte a tous les lits sans aucune installation prealable. II pemiet de 

=H! an ~ 

“rs:-*- —- » *»—. 

DISPOSITION DBS SANGLES ET DBS CORDES APRES LE CADRE DE FEU (fig. «6 



is „*e de ler se compose de deu* banes laterales e. de dens banes transversales se fault 
ensemble pai des taous. Sa dgidM permet de soulever le malade dans la menus position qu .1 oeeupe, 
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dans les fractures graves des membres inferieurs, les phtebites, la paralysie-, les arthrites aigues, et apres 
Jes..operations necessitant' une immobilite absolue, telles que la resection du genou ou de la hanche, 
l’osteoclasie,-etc., etc. 

Les sangles sont fixees autour de chaque'barre- laterale du cadre par des pattes et des boucles, II 
faut au moins six sangies de 20 centimetres de large et deux autres de 10 centimetres molletonndes 
pour niettre sous le siege, En detachant une de ces sangles, on produit un vide suffisant pour donner 
le bassin. 


INSTALLATION AVEC UN MATELAS PERCE (fig. 128) " 



Fig. 128. 


Dans le cas d’incontincnces, on fait usage d’un matelas perce concurremment avec le cadre de fer. 
On doit alors, prealablement, installer le maladc avec le cadre de fer et les sangles comme plus haut 
(fig. 126), puis le soulever. Glisser ’alors le cadre de feoi-s portant le matelas perce et redescendre le 
malade; detacher les cordes et accrocher les sangles du cadre de bois aux pitqns. On soulevera alors le 
malade avec son cadre de frianiere a laisser entre le cadre de bois et la literie infdrieure un espace suffi¬ 
sant pour placer un vase ou une cuvette. 

SANGLES A COULISSES 



Les sangles , a coulisses' (fig. 129) trouvent leur emploi»'lQrsque le malade peut supporter une 
flexion des membres. II en faut douze de-10 centimetres a 1 fr. 75 piece. 
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Les figures 130, 131 et 132 montrent le maniement de l’appareil pour le panseraent des eschares, 
le transport du malade sur un fauteuil et la mise au bain. 



EANSEMENT DES ESCHARES 


Fig. 130. 



TRANSPORT DU MALADE SUR ' UN FAUTEUIL 


Fig. 131. 


















• • ■■ • ‘ ■' • : . ' . 



Matelas a air ou a eau pour prSvenir ou guSrir les Eschares 


Dimensions. 


35 X 5°- ■ - F - 40 *: 

40 X 60 - • • ■ 48 * 

50 X 70 - ■ • • 63 » 

60 X 80 - • • • 80 * 

70 X 90 - • • ■ 400 * 


Matelas de toutes dimensions sur commande. 


Prix de vente du lit mecanique et des differents accessoires. 


L’appareil.. 

Le cadre en fer.. 

Cadre en bois a cremaillere pour soulever 
la tete et les reins 

Sangle a boude de 20 centimetres. . . 

_ — 10 — • • • 


300 » 
50 » 

70 » 
5 50 
2 75 


Sangle a boucle de 20 cent, molletonnee. 10 » 

_ — 10 — .5 » 

_ _ 10 cent, a coulisse. . 1 75 

Jeu de cordes avec dpissures. 3 » 

Hamac de coutil blanc avec ou sans, trou 

au centre. * 

Hamac pour bains.. 30 » 
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Conditions de location. 


L’appareil, le cadre de fer et le cadre de bois seuls se louent. Les autres accessoires qui 
le corps se vendent et ne sont jamais repris. 

Les locations sont payables d’avance. Tout mois- commence est dA 
pour la location ne viennent pas en deduction du prix d’achat, dans le < 
l’appareil. 


entier. Les sommes payees 
oil on ferait acquisition de 


PRIX DE LOCATION DU PREMIER MOIS : 


L’appareil. . . . 
Le cadre de fer . 


35 


Le second mois est compte 38 francs; le troisieme, 30 francs; les suivants, 25 francs. , 

L’installation est faite gratuitement.dans Bordeaux; hors Bordeaux, les frais de voyage et e se)our 
in ouvrier sont a la charge du locataire. . - , 

A ces prix, il y a lieu d’ajouter le prix des sangles et des cordes, qui, comme il est dit plus haul, 
se louent pas. Il faut pour l’installation d’un lit mecanique les objets suivants : 

Six sangles A boucles.«n * 

Deux sangles molletonnees.. 1 g * 

Un jeu de cordes. . 


Appareils pour soulever les malades et les infirmes. 


Appareil eldvatoire a contre-poids se placant en dehors du lit comme les modules precedents; compos* ' 
de montants reposant sur le sol, traverse superieure, cadre en fer, avec S1X ^ngle^a boudes ^ 
deux sangles molletonnees. 

Appareil de suspension applicable a tous les lits de fer. » 

Cadre de fer (sans sangles) . 2Q ^ 

Palan pour soulever le malade. ^ » 

Sangles et jeu de cordes. . 


Cet appareil tres simple peut rendre de g: 
que les modules prdcddents. 


is imposer une dipcnse aussi considerable 


PRIX DE LA LOCATION DE CES DEUX APPAREILS : 


Appareil a contre-poids (non compris le lit) ; 


L’appareil.F. 

Le cadre de fer . . . 
Le plateau. 


A ces prix, il faut ajouter comme au lit mdcanique figure 126, la valeur des sangles e 
i s’dlfeve a 45 francs. 


Appareil de suspension (non compris le lit) : 
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Sommier metallique elastique pour gateux. 


Ce sommier peut se faire de toutes dimensions et s’appliquer dans tous les lits. II se compose d un 
chassis a galeries avec lames en acier zingud, et porte en dessous une cuvette en fer zingud et un vase 
en fer dtamd. 

Les dimensions courantes sont les suivantes : 

•Longueur 1-7S a 1-90 — Largeur . . . 0-68 a 0-80 QjfSI a 0-90 0-91 a 1- 

S 90f » 95 f » 100f » 

Lit-sommier tout en fer, meme construction que le precedent 

Longueur . . . .... 

Largeur... 

Ces deux appareils ne peuvent etre loues. 


1—80 1-90 

0-80 0-90 

110f » 120f 


Goussins ronds et en forme de bidet 

Pour incontinence des urines et matieres fecales. 



Sieges et Fauteuils 
garde-robes de Dupont. 


3 Coussins ronds avec fond : 

Sans tube d’ecoulement 
Dlamitrc : 0-40 • .0-45 0-50 

n { » 25f » ■ 28f » 

Avec tube d’koulement 
DiamStre : 0-40 0-45 0-50 

25 f » 28 f » 30? » 

' Coussin forme bidet avec fond et 
. tube d’ecoulement (fig. 134) : 
N° 1, 30f N°2, 35 f N° 3, '>380 

Ces., coussins, fabriques en 
feuille auglaise de premiere qualite, 
sont d’un excellent usage et peuvent 
se reparer. Nous pouvons, sur de- 
mande, en fournir'en caoutchouc 
moule dont le prix est notablement 


Petit siege cylindrique contenant un seau 
hygidnique, interieur en porcelaine, avec 

\ couvercle.F. 

Petit siege carrd,. contenant-un vase a bee & 

. couvercle.. 

Fauteuil pered, panneau du sidge a coulisse, 

vase a bee a couvercle. 

Fauteuil pered (fig.' 135) avec panneaux du 
I sidge a emboitures,, vase a,bee a couver¬ 
cle, fond zingud. 
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Ouvert. — Fig. 136. 


Ferme. — Fig. 137. 

Fauteuil garde-robe inodore (fig. 1.36-137). Avec fermeture hydraulique et reservoir dans le dossier, 
coussi/mobile dissimulant l’ouverture, seau sous le siege, poignee exteneure faisant basculer la valve 
et diverser l’eau dans la cuvette. Recouvert en molesktne.. r. a iu 
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Sieges rouiants de Dupont 

POUR APPARTEMENTS 
Chaise a roues simples (fig. 139). 

Porte-pieds a deux lames se rabattant et se dissi- 
mulant sous le siege : 

En catane.F. 170 » 

En moleskine. 190 » 

En reps. 220 >> 


Fauteuil a roues, simples 
(fig. 140), dossier fixe, 
porte-pieds se rabattant 
par le meme systfeme que 
la figure prdcddente. 

En canne. . . .F. 220 » 

En moleskine. . . 2S0 » 

En reps.275 » 

En maroquin. . . 400 » 


Fauteuils a manivelles 

SE DIRIGEANT PAR LA PERS0NNE ASSISE 


Fauteuil (fig. -141) A deux m'a-; 
nivelles, dossier-.fixe,' porte- 
pieds a deux lames se rabat- 


En canne. 275 » 

En moleskine .... 300 » 

En reps. . . . . . 325 » 


Enrayures pour immobiliser in 
tantanement les roues, t 
plus.. 30 
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Fauteuils a grandes roues metal nickele, 
caoutchoutees- et mues par des 

manivelles placees sur les accoudoirs. 

Modele (fig. 142) se dirigeant par 
la personne assise et pouvant servir 
dans les appartements ou dehors. 

A deux manivelles : 

En canne.F. 440 » 

En moleskine ..... 470 » 

En reps. 500 » 

Avec frein a vis, 40 fr. en plus. 

Avec frein & excentrique, 75 fr. en plus. 

Fauteuils roulants et fauteuils-voitures 
pour promenades et jardins : envoi 
des prix sur demande. 

Lit-lauteuil-brancard, montd sur res- 
sort, grandes roues caoutchoutees. 

Fauteuils Voltaire a dossiers articules. 



Fig. 143. 

Voiture longue pour promener les enfants dans les gouttieres de Bonnet et les corsets du Dr Pidchaud. 
En osier avec tablier et capote, couverture moleskine (fig. 143) : 

Tusqu’a 1 metre d’interieur.F. 185 » I De 1 m 20 a 1 m 40.F. 275 » 

De l metre a 1-20.2'I5 » I De 1-40 a 1-60... 325 » 

Avec roues en bois et caoutchoutees, en plus, 60 fiancs. 
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TRANSPORT DES MALADES ET DES BLESSES 


Fauteuil-portoir articule de Dupont. 



Fig. 144. 


Portoir pliant, garni eri sangle, brancards en fer, poignees articuldes 


,F. 130 » 


Fauteuil-portoir articuld (fig. 144), dossier et siege en canneries brancards de derrtere plus 
£lev£s que ceux de devant pour conserver le m£me niveau dans un escalier : 

Petit raodele.^0 » 

' Grand moddle.A 90 * 

Cet appareil se dome, en location. 


Bricoles 


(la paire) 


30 
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Fig. 145. 


Portoir en sangle (fig. 145) avec banderoles a boucles et porte-pieds 
Le mime, avec dossier, mais sans banderoles ni porte-pieds .... 



Brancard articule avec ferrures i compas, reconvert d’un fort treillis (fig. 146 ferme, 
fig. 147 ouvert) . . ... 



Fig. 148. 

Le. mime (fig. 148), avec dossier articule pour relever la tdte du malade. 
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50 » 
30 » 


85 » 
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CAUTERES THERMIQUES 




Couteau ordi¬ 
naire (fig. 

;V ; 151). 22 » . 


Fig. 153. — Agencement des diverses pieces de l’appareil. 


Fig. 150. 


— Cautere en boite avec une pointe et un couteau. 


Cet appareil, analogue a celui que le Dr Paquelin a fait breveter. sous le nor 
a ete modifid par (’addition d’un robinet rdgulateur qui lux assure une marche facile 

Boite figure 150, aveciune pointe (fig. 152) .. F - 

_ avec. un couteau (fig. 151) . _ • . 

_ avec couteau et pointe (fig. 151-152).. • 

_ avec couteau, pointe et champignon .. 



Fig. 152. 


Pointe demi- 
fine pour 
ignipunc- 
turc (fig. 

152). 18 » 


de thermocautire, 
- rdgulidre. 


72 » 
100 » 
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Fig. m. 

Pointefine pour ignipucture (fig. 154). 



Fig. 156. 

Cautere cylindro-conique (fig. 156). 



Fig. 157. 



Ciseaux droits ou courhes (fig. 158-159). 



Cautere en champignon (fig. 160) 
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Fig. 161. 

Long couteau courbe large (fig. 161). 



Long couteau courbe itroit (fig. 162) 



Pointe courbe montie sur long tube (fig. 163). 



Petit.couteau pour les yeux (fig. 165) . 
Pointe fine pour les yeux (fig. 166) . . 
Manche special pour ces cauteres . . . 
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Fig. 168. L’appareil monte. 


Cautere 

modele, 
II re$oit 


tnermique en iruusse, * iiwuuu. uv. i..™, ,-.- 

moins encombrant que le prdcddent, n’en differe que par le volume qui e 
les memes cauteres que le grand modele.) (Fig. 168-169.) 
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Fig. 171. 



Fig. 173. 


Cauteres thermiques petit modele (fig. 171-172- 
173). 

Ce modele est la reproduction exacte de celui figure 150. 
II n’en differe que par la dimension qui en a ete beaucoup 
reduite. La pointe et le couteau conservent, neanmoins, uhe 
grandeur suffisante pour permettre de faire toutes les 
operations. 


Appareil petit modele, avec pointe seule . . . 

— — avec couteau .... 

— — avec pointe et couteau 

Couteau serf! pour cet appareil .. 

Pointe seule pour cet appareil. 


35 » 
40 » 
50 ». 
18 » 
15 » 


Pieces de rechange pour les Thermocauteres. 


Souffierie extra-forte pour le grand appareil. 

La mime, pour le petit modele et les cauteres en trousse . 

Manche grand modele. 

Manche petit modele. 

Lampe a chalumeau .. 

Flacon carburateur. 

Double courant. 

Bouchon de rechange. 

Remplacement de la boite couverte de peau par une boite 
et serrure. 


noyer avec poignee en cuivre 


10 » 


5 » 
5 >> 
5 » 
4 » 
» 50 


12 » 


Alls T" 
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ANESTHfiSIE locale et gEnErale 


Pulverisateur de Richardson, raonture a vis.F. 

Le meme avec une soufflerie tres forte . .. 

Masque a chloroforme, garni de flanelle .. 

Masque a chloroforme, avec garniture amovible (fig. 174) . . 

Masque a chloroforme en fil de fer. 

Cornet de Raynaud, modele de la .marine (fig. 175) . . . . 
Le meme a monture .metallique.. 



Fig. 174. 



Fig. 175. 


Flacon a chloroforme (modele Creuzan), 

gradue en centimetres cubes (fig. 176). 15 » 

Flacon a chloroforme a robinet tournant. 12 » 

Double courant du D r Demons, s’adaptant 

a tous les flacons (fig. 177). 3 50 


Pince tire-langue a mors ovalaires (fig. 178) 
Pince de Laborde pour traction rythmee 

de la langue. 

Pince tire-langue a pointe, de Berger 
(fig. 179) . 



Masque de' Julliard pour Etherisation . . 
Sac en caoutchouc du D r Landau, pour 
etherisation. 


I Pince tire-langue a mors plats. 7 » 

Pince tire-langue a pointes.10 » 

I Ampoule de chlorEthyle de Bengue ... 3 50 
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Revulsion. 


Ventouse simple en verre.F. » 60 

Ventouse verre et caoutchouc. 2 50 

Ventouse en verre avec robinet. 3 » 

Pompe aspirante. 9 » 

Tube intermediate. 2 50 


Scarificateurs en 
divergentes : 
Six lames . . . 
Huit lames. . . 
Douze lames. . 
Seize lames . . 


cuivre nickel^, a lames 
.F. 



Refrigeration. 


Bonnets tubulaires refrigerants, trois dimensions (fig. 180) ... 35 » 

Sachet tubulaire refrigerant pour le ventre. 35 » 

Recipient en tole dmaillde, contenant dix litres .... en plus. 15 » 

Vessies a glace, en feuille anglaise, avec bouchon metallique a vis 
(fig. 181) : 

Rondes : diametre 17 centimetres. 4 » 

— — 20 — 5 » 

— — 23 — 6 » 

— — 26 — 7 » 

— — 29 — 8 » 

Ovales : dimensions 16 X ^9.. 5 » 

— — 19 X 22. 5 » 

— — 22 X 25. . .. 6 » 

— — 24 X 29. 6 50 

— — 28 V 32. 7 >> 

Vessies a glace 
pourlesyeux, 
simples. . . 1 50 

Les viemes, dou¬ 
bles .... 3 50 


Appareils de Galante pour 
le chlorure de methyle. 

Mode d’emploi: Tenir le 
tube a pleine main, enlever 

ton. a gauche pour ouvrir, 
serrer fortement pour fermer. 



Fig. 180. 

Ces appareils se font en quatre dimensions 
N° 1, contenant 130= Cubes de chlorure de mClhyle. 39 
N° 2 — 180c _ — 41 

N° 3 — 240c — — 43 

N° 4 — 400c — — 45 


Fig. 181. 

Remplissage des tubes epuisds (environ) : 

» No 1, 2 f 50 - N° 2, 3f - N» 3, 3f50 - N° 4, 6f 

* La location de ces tubes se compte 1 ■ franc par 

* jour, plus le chlorure de mdthyle employe, k raison 
» de 20 francs le kilo. 
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Gants a friction en crin tricotd . . . .F. 1 50 

Gants en flanelle. 2 » 

Brosse en crin. 4 » 

Lanieres a friction en crin tricotd : 

Petites. 6 » 

Moyennes. 7 » 

Grandes. 8 » 


a friction, a manche, crins des 


deux c6tds . ..F. 6 » 

Brosse a main, en flanelle blanche ... 5 » 

Lanieres a friction en crin et sangles : 

Petites. 4 50 

Moyennes. . .. 6 » 

Grandes •.. 7 » 


Lancettes et Vaccinateurs. 



Fig. 182. Fig. 183. Fig. 184. Fig. 185. 


Lancettes a grain d’avoine (fig. 182). 

Lancette a grain d’orge (fig. 183). 

Vaccinateur (fig. 184). 

Prix desTancettes et Vaccinateurs : 

CMsse en buffie. 1 » 

Chasse en nickel ou en aluminium ... 1 25 

'Lancetiers, forme trousse, pour six lan- 

' C enes. 2 » 

Lancetiers en maillechort ou en.argent. 

Pince pour saisir la pustule, modele que 
nous avons constant pour l’lnstitut.vac- 


cinogfene de Bordeaux (fig. 187). ... 5 » 

Pince de Chambon. 4 50 



_ Fig. 186, Fig. 187. 

Vaccinostyle individuei du D r Mardchal, construit 
par Galante, renfermant : 

Un dtui contenant 20 vaccinostyles (fig. 185). 

— — 20 — (fig. 186). 

Un etui pour recevoir les tubes a vaccin. 

Deux porte-vaccinostyle. 

Deux cupules en verre. 

Le tout en boite. 8 » 

Plumes (fig. 185).le cent. 3 50 

— (fig. 186). — 5 » 

Bouclier protecteur de Cowan,' pour bras 

vaccinds. 1 50 

Aiguille de Chambon, manche mdtal . . 4 50 






























Pulverisateurs a air. 
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Pulverisateurs a pansements. 



Pulvdrisateurs a vapeur no 3 (Voir 
■ fig. 195)..F. 40 


Pulvdrisateur de Lister, a tin seul bee, 
marchant une heure. 


Pulvdrisateur de Lister, modele des h6pi- 
taux, marchant deux heures (fig. 192). 90 


Pulvdrisateur marchant quatre heures . 


Pulvdrisateur rdtro-nasal (fig. 191) 



Grand pulvdrisateur, modele des 
cliniques de l’hdpital Saint-Andrd, 
fonctionnant six heures. 160 » 


Ces pulvdrisateurs peuvent 
chauffer soit au gaz, soit a l’alcool. 




Fig. 192. 
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Inhalateurs, Fumigateurs, Vaporisateurs. 

APPAREILS POUR INHALATION D’OXYGPNE (fig. 196-197-197^), 




Composes de : 

„ . . . .F. 20 » 

Un inhalateur a double courant avec souttierie. . . 30 » 

Sac en caoutchouc renfermant 30 litres. /| 0 » 

Boite en chOne pour renfermer l’inhalateur.'■ - 

Prix de l’appareil complet.60 » 


L’oxygtoe est fourni soil dans les ballons de caoutchouc de 30 litres, soil dans des reservoirs 
metal renfermant 200 litres de gaz sous pression. 
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Fig. 197. 


CONDITIONS DE LOCATION ET DE VENTE : 

Location de l’inhalateur et de ses accessoires (par semaine bn fraction de semaine).F. 2 


La canule en verre... 

II n’est pas'tenu compte du ga^ que peuvent contemr les ballons de caoutchouc, lorsqu’on les remet. 
Chaque ballon et chaque inhalateur sont dbsinfectbs a leur retour de location. Nous comptons 50 centimes 
en plus pour cette operation. 
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Fig. 198. 
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SERINGUES DE TOUTE NATURE 


Seringues pour injections sous-cutanees. 



Fig. 200. Fig. 201. Fig. 202. Fig. 203. 

< Seringue de Pravaz (modele Creuzan) en boite gainerie, avec deux aiguilles en acier,, piston en cuir 

Contenance 1 gramme (fig. 200). F ' ' 

— 2 grammes. ' 

— 5 grammes (fig. 201). jj 

— 10 grammes. ^ 

— 20 grammes.-. 

Fig. 204. 

-Seringue en argent dans un dtui en mdtal nickele, avec flacon (fig. 202).25 

La meme, en mdtal.. 8 

Seringue en niital nickeld pour trousse dans un dtui (fig. 203).; • ' .. 

La meme.jLvec piston stdrilisable (fig. .. 
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Seringue stdrilisable (fig. 203-206), en dtuirondde trds petit volume, contenance I gramme.F. 
Seringue stdrilisable (fig. 207-208), en etui ovale, renfermant en plus que la precddente un verre 
et des'pistons, de rechange, contenance 1 gramme. 



Fig. 205. Fig. 206. 


Fig. 207. 


Fig. 208. 


8 » 
10 » 




Seringues sterilisables de Roux, 


Contenance 1 gramme (fig. 209), 

boite bn bois^.^ * 

La mime (fig. 210), bpite en metal. 12 » 


Contenance 2 
Contenance 3 


grammes, 
grammes. 


ig. 209. Fig- 210 - 

( Boite en bois. 

( Boite en mdtal. 

( Boite en bois... 

| Boite en mdtal. 


( Boite en bois. 
Contenance 5 grammes. . ^ en mtol 


17 
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< Boite en bois (.’.■ F ’ 1,6 

Contenance 10 grammes. . j Boite en mdtal) (flg ‘ W'! { ..• • 20 

{ Boite en bois.. 18 

Contenance 15 grammes.'. | BotK en . .22 

Seringues de Roux pour le S6rum antidiphterique. 

Seringue, contenance 20 grammes (fig. 213), boite en bois. ..J® 

La mime, avec un verra et des pistons de rechange.".. 



Fig. 214. 

Seringue, contenance 20 grammes (fig. 214), boite en metal,, avec verreet pistons de rechange . 
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La mime (fig. 245), avec boite en metal a supports pour faire bouillir la seringue dans la boite. 25 

Aiguilles pour les seringues de Roux, en acier...F- ^ 

_ — — en platine iridid.. • 5 



Aiguille coudde du Dr Dubreuilh (fig. 246), en acier. 

_ — en platine iridid... 

Les aiguilles de Pravaz se font des grosseurs suivantes : 

N os 0, 4, 2. — 45 centiemes et 60 centiemes de millimetre. 

N° s 3, 4. — 60 centiemes et 80-centiemes de millimetre. 

Les autres numdros, de 80 centiemes de millimetre, ou de grosseur a la demande. 
















G. CREUZAN 



Seringues de Roux, modele Creuzan (fig. 217), a oreillettes et barettes ddmontables (fig. 218), 

contenance 20 grammes/bpitefen gainerie. K 

La menu, avec boite en mital. 


Seringues a piston de verre. 


Contenance 1 gramme 
— 2 — 

— 5 — 

— 10 — 

_ 20 — 



Aiguilles pour Seringues a injections sous-cutanees. 



Fil pour ddboucher les aiguilles 


> 50 


le paquet. 









































94 


G. CREUZAN 


Sering-ues pour injections lacrymales. 



Fig. 2-19. 


Seringue d’Anel en argent, a trois anneaux (fig. 219). 

La mime, en maillechort.. 

Seringue d’Anel, a trois anneaux, verre et argent, modele du Dr Badal (fig. 220). 
La meme, en maillecliort.. 



Fig. 221. Fig. 222 - 

Seringue d’Anel, corps de pompe en metal (fig. 221).. 

Seringue d’Anel sterilisable, corps de pompe en verre, boite en bois(fig. 222). 

La meme, boite en .. 
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Seringues dites a hydrocele. 



Fig. 224. 


Fig. 223. 


. 16 Seringue antiseptique du D r Pousson (fig. -223). 
La meme, en aluminium. 



2° Seringues en maillecfiort nickele a ti 

N° 1, contenance 35 grammes . . F 

No 2 — 60 — ■ ■ 

No 3 — 100 — 


.s anneaux (fig. 224) : 

12 » I N° 4, contenance 160 grammes . 

15 » No 5 — 200 — ■ 

18 » I N° 6 . — 300 — • 


Seringues a hydrocele sterilisables (fig. 225) 
Contenance 30 grammes 


- 300 

Ces seringues se font a 


Raccord de seringues de Roux, s’adaptant aux seringues ci-dessus, pour injections de sdrum 
artificiel . .. 
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Seringues a hydrocele stdrilisables, corps de porape en mdtal, piston en -mdtal rbdd : 


Contenance 50 grammes. . ... . ..F. 16 » 

— *00 — . 18 » 

— 150 — .. 22 » 

Boites en metal pour les seringues sterilisables : 

Pour seringue de 30 grammes. . .F. 8 » | Pour seringue de 160 grammes .... 14 » 

,< — 50 — .... 10 » | — 200 — .... 20 » 

— 100 — .... 12 » ! — 300- — .... 22 » 





Fig. 226, 


Seringues e 

n caoutchouc durci rouge (fig. 226) : 



Contenance 30 grammes . -. 
— / 50 — . . 

.... 7 50 

.... 8 . » 

1 Contenance 100 grammes. . . . 
— 125 — 

. 10 

1 2 

_ 

70 — . . 

.... 8 50 | 

- — 150 — 


Seringues e: 

n verre, monture e 

n caoutchouc durci n 



Contenance 20 grammes . 
— 50 - 

..... 4 '50 1 

.. 7 50 

[ Contenance 100 grammes . ■. . 
— 150 — . . . 

. . . 10 

. . . 12 


— 75 - . 8 50 | 


Sering-ues urethrales. 



Fig. 227. 


Seringues en ebonite, contenance 8 grammes 


pour lavages de l’urethre.2 

Seringue de Janet.2 


Seringue a instillation du Prof. Guyon 
(fig. 227), avec canule en dbonite du 
D r Pousson. 18 > 



Fig. 228. 
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Fig. 229. 


Seringue ‘a instillation, monture en caoutchouc durci avec extrfmite comque (fig. 229) . . F. 


Seringues pour injections intra-uterines. 

Seringue en caoutchouc durci du D r Gantillon. ^ 

Seiingue de Braun.' , i 

Setingue verre et caoutchouc. .... 

Appareils pour injections de serum artificiel. 

Sero-injecteur de Soulard, modele Creuzan (fig. 230), en usage dans les hqpitaux de Bordeaux. 



Boite en metal pour cet appareil 
Appareil a pression d’air pour le meme usage. 
Seringues sterilisables (voir fig. 223), pour le 
jneme usage : 

Contenance 30 grammes.F. 




) Seringue dans'une boite en 
( mdtal avec 1’aiguille pour 
■ f l’injection et le tube inter- 

. ) mddiaire. 


Flacbn gradue de rechange pour le sdro-injec 
Aiguilles en acier nickele avec olive, s<- 
1 a meme, avec manchon a frottement 
Raccord special a oreilles. 


montant directement sur le tube de caoutchouc ... a uu 

.1 50 


Irrigateurs Eguisier. 


V6ritables irrigateurs Eguisiers, marque T. M. (fig. 231) : 

» ■ Les memes, 
y> \ garnitures 


N° 1, contenance 375 grammes . 
N° 2, 


No 3, 
No 4, 


— 1 litre . 


| N° 2. 
No 3. 
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Irrigateurs tout en metal nickele : 

N° 1, contenance 375 grammes. 22 f » N° 2, contenance 750 grammes. 25 f » N° 3, contenance 1 litre. 
Petit irrigateur de voyage, nickele, contenance 300 grammes, dans une boite en gainerie . . F. 
Irrigateur, systeme Eguisier, marque A. B. : 

N° 1 . . . ... F. 10 

• • _N°2. 12 

N° 3.'.17 


Irrigateurs systeme E 


r, module ordinaire. 


Seringues et Poires a lavements pour Enfants. 


Seringue en caoutchouc durci, conte¬ 
nance 70 grammes, avec canule souple. - 

en gomme . 9 » 

La meme, contenance 100 grammes ... 11 » 

Irrigateur Eguisier n° 0, contenance 

230 grammes. 13 » 


Poires a lavements, en caoutchouc rouge 
avec canules souples en gomme : 


N° 1, contenance 73 grammes. 2 30 , 

N° 2 — 93 — ..... 3 » 

N° 3 — 120 — 3 50 

1N° 4 — 160 — 4 » 

No 3 — 200 — 5 » 

N° 6 — 250 — 6 » 


Avec canufes en os, 50 centimes en moins. 


Lavements medicamenteux. 

Boite a soupape s’interposant entre l’irrigateur et la canule pour les lavements huileux ou 

medicamenteux.. 350 

Ce petit appareil est d’une grande utilite pour les lavements huileux, qui places directement dans 
l’irrigateur,' ne sont' abshrbes qu’en partie, et ont l’inconvenient d’alterer tr4s rapidement les parois 


Sonde de Budin pour lavages chauds du rectum.. . . 12 » 

Canule en Ebonite pour le meme usage (3 dimensions).: . . 6 » 


Canules pour lavements et pour lavages intestinaux. 


Ganule a lavements en os. » 50 

Canule a lavements en gomme (longueur 

10 centimetres). » 75 

Canule a lavements en caoutchouc souple. 1 50 
Canules en gomme pour lavages intes- 

Longueur : 15, 20 et 25 centimetres. 1 50 

— 30 et 35 centimetres . . 2 » 

— 40 centimetres .... 2 50 


Canules en caoutchouc souple pour lavages . 

intestinaux et enteroclysme : 

Longueur : 20 centimetres. 2 50 

— 25 — 3 » 

- — 35 — 4 50 

— 50 — 5 50 

— 60 — . 6 » 

Raccords en porcelaine pour monter ces 

canules sur des laveurs. » 60 


Les canules en caoutchouc souple peuvent Otre sterilisees a l’eau boiiillante. 
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PONCTI ONS 

Aspirateurs. 



AspirateurDieulafoy, capacity 60 grammes, 
avec trois trocarts et quatre aiguilles 

(fig. 232). F - 40 

Le meme, avec trois aiguilles et un trocart. 35 
Aspirateur petit module (30 grammes), 
pour ponctions exploratrices (la seringue 
seule)... 1,8 


Grand aspirateur Dieulafoy, 'a. cr6- 
mailRre, contenance 150 grammes, 
montd sur un support en cuivre 
nickeld, avec trois trocarts et quatre 

aiguilles. F - 

Aiguilles pour aspirateur Dieulafoy, 

n os 1, 2, 3, 4. 

Trocart Dieulafoy, n os 1, 2, 3. 



Aspirateur du Prof. Potain, disposA pour l’aspiration et 1 injection, £ 
une aiguille (fig. 233).. 
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Trocart de Potain avec mandrin mousse et robinet..F. 14 

Grand aspirateur avec flacon gradud de 6 litres, pour les kystes de l’ovaire. 80 

Trocart thoracique de Dieulafoy. 7 

Trocart hdpatique'.. 7 






t— 

F G 

Fig. 234. 

ASPIRATEURS DIEULAFOY STERILISABLES (fig. 234) 

En boite gainerie. 

Aspirateur, contenance 60 grammes, avec trois trocarts et quatre aiguilles. 45 ■»' 

Lememe — 100 — — — . 55 » 

Lememe — 150 — — — . 65 » 

Aspirateur Dieulafoy sterilisable, contenance 60 grammes, dans une boite en metal nickele. avec enveloppe 
protectrice en peau. Les tubes intermediaires sont renfermes dans des etuis de verre; deux boites metalliques 
interieures renfermant : l'une, les trocarts; l’aiitre, les aiguilles, renfermes chacun dans des tubes de verre pour 
les steriliser separement (Module Creuzan). 

L’Aspirateur et ses accessoires.F. 40 » 

Boite en mdtal.. 25 » 

Deux petites boites pour trocarts et aiguilles. 12 » 

Gaine en peau avec serrure et poignde. 15 » 

Prix de l’appareil complet. 92 » 

Trocarts pour Hydrocele, Paracentese et Thoracentese. 

Trocart explorateur . . 2 50 

_-—i - 'J' it iT'ii SI Trocart pour hydrocele, 

" □ 1 l,r ". 1 I - J canule en argent, 

" manche en'nickel, du 

Fig. 235. . nq8au n° 14 (fig. 235). 6 .» 

Le. mime, a robinet (fig. 

236). 12 » 

EntonnOir Ju P rQl - Guy on 
pour injecter l’iode. . 2 50 

Seringues a - hydrocdle 
(voir fig. 223 a 226). 
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Trocart pour thoracentese, canule en 

argent, manche en nickel..... F. 6 » 

Le meme, & robinet. '13 » 

Trocart pour paracentese. 7 50 

Le meme, a robinet. 15 » 

Trocart pour l’asqte. 10 » 


Jeu de quatre trocarts, rentrant les uns 
dans les autres, renfermds dans un 6tui 

en mdtal.F. 18 

Trocart a ailettes de Panas pour kystes 

hydatiques du foie. 70 

Trocart courbe.pour ponctionde la vessie. 10 



Trocart courbe de Chassaignac, manche 

en nickel (fig. 237).F 

Le mime, droit. 

Canule aiguille a stylet. 

Eihce de Lister, petit modele (fig. 238) 
La mime, trds longue .(fig. 239) . . . 

Dilatateur gouttiere du D, r Tripier. 18 » 

Trocart de Southey (modele Creuzan), pour 

le drainage des cedemes. 4 SO 

Jeu de six tubes de Southey dans un dtui eh 

mdtal, avec un poin$on ......... 15 » 

Drains en aluminium "du D r Tuffier, dhmon- 

tables, pour drainages abdominaux. 

Drains pour l’uterus, trois numiros.a 7 » 

Drains en aluminium, longueur. 20 centimetres. 4 » 

Drains en caoutchouc durci. ...... . • 2 » 

Drains enverre... 1 » 


TUBES A DRAINAGE (Grosseurs et Graduation). 

Les drains sont calibrds par millimetres et leur 
numero correspond a leur diamfetre m£trique. Pour appre- 
cier cette graduation d’aprds la filiere Charridre, il .suffit 
de multiplier le numdro par 3 ; ainsi le n° 7 correspond 
au n° 21 de la filiere. 

Drains non stdrilisds, par longueur de 1 metre;: 

N os 3, 4 et 5, le metre . . . ..F. 1 25 

6, 7 et 8 - 1 50 

— 9 et 10 — 2 » 

— 11 et 12 — 3 » 



Fig. 238. . 


Fig. 239. 
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Drains non sterilises, a bouts arrondis, coupds par longueur de 25 centim: 

N os 3, 4 et 5, le drain. 

_ 6, 7 et 8 — .. 

— 9 et 10 — . 

— 11 et 12 — .. 


» 75 


1 » 
1 25 
1 50 


Drains sterilises, en tube de verre, fermeture mdtallique et hermetique. 

1° Drains a bouts arrondis ci-dessus dfaignes : 

Nos 3 4 et 5, le tube. * 3 f 

- 6, 7 et 8 - . ' 73 

- 9 et 10 - . I,' 

- 11 et 12 - . 2 50 

2» Drains stdrilisds coupes par longueurs de 16 et 30 centimetres : 
i jq 0 s 3 4 et 5 le tube de 16 centimetres. 1 25; le tube de 30 centimetres. 2 » 

- 6) ’7et 8 - - 1 50 - - 2 SO 

- - I I = 3 50 


-11 


12 


Drainage de l'uterus. 



Fig. 240. 


Tige du Dr Lefour (fig. 240) 



Fig. 242. Fi S' 243 ' 


Disque du Dr Courtin (Module Creuzan), pour fixer les tiges de laminaria et les drams 
ut£rins (fig. 242-243) .. 
























V.-, - > 

G. CREUZAN 103 


Sutures des parties molles. 



Fig. 244. 


Aiguille de Reverdin droite ou_ demi-courbe (fig. 244) 
La mime, a encoche sur le dessus. 



Fig. 245. - 

Aiguille de Reverdin a grande courbure. 12 » 

Aiguille de Reverdin a tres grande courbure (fig.[245). 12 » 



Fig. 246. 


Aiguille extra-fine,-' varide de courbures, de Reverdin, pour sutures 

ddlicates et pour sutures intestinales (fig. 246). 12 » 

Aiguille tires longue et droite pour sutures profondes. IS » 

Aiguilles de Reverdin fermantes, a manche en nickel, pour trousses . . 15 » 



Aiguilles du Dr Dubourg de droite a gauche (fig. 247). 

Les mimes, de gauche k droite.- ■ ■ • 

Aiguilles de Mooij de grandeurs et courbures varides. . 
Les mimes, couddes de droite a gauche. 



Aiguilles d’Emmet varides de courbures (fig. 248). 
Aiguilles mousses de Reverdin. 

Aiguilles a pddale (fig. 249), de droite a gauche. , 
Les mimes, de gauche a droite.. 











































Porte-aiguille de Reverdin avec trois aiguilles varides de courbures (fig. 250) F. 50 
Le m&mi, dans une boitd eri mdtal 


Aiguilles a sutures. 
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Porte-aig-uilles 



Fig. 234. 

Pince porte-aiguille ordinaire.F. 6 

Pince porte-aiguille a verrou. 6 

Pince porte-aiguille a cran d’arret (fig. 254) '14 

La mime, sans arret. ' ... .. 10 

Pince pprte-aiguille de Roux. 8 


Fils a sutures. 


Pince porte-aiguille du D r Pozzi pour 
aiguilles de Hagedorn (fig. 255.). .F. 

Pince porte-aiguille de Sands. 

Pince porte-aiguille demontable (fig. 256- 
257). 


Soie plate (fig. 258) stdri- 
lisee. a la vapeur d’alcool 
sous pression : 

N os O'O a 7 (fig. 259), le tube. 
Crins de Florence (fig. 260) 
sterilises ( a ' l’autoclave, 
colores rouge ou bleu : - 

N° 0 tres fin,.le tube de 2.5. 

N° 1 fin, — 

N° 2 moyen — 

N° 3 gros ■ — 

- Les meines numavs : 

Le tribe de 12. 
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Fil d’argent pour sutures mdtalliques : 
N° 1 grosseur 1 /10 de millimetre, le m£tre. 
No 2 — 2/10 — — 

N° 3 — 3/10 — — 

Tubes de Galli.. • • 

Pince pour ^eraser les tubes de Galli. . . 
Epingles a sutures. 



1 » 


N° 4 grosseur 4/10 de millimetre, le metre. 
N° 5 — 6/10 — — 

No 6 — 8/10 — — 

..la douzaine. 


1 

2 

12 

1 


Serre-fines. 



9 * 
» 75 


i 



Serre-fines trbs fortes pour le perinee (n°s 5 et 6) 



Fig. 263. Fig. 264. 


. la piece. 1 » 



Pince hemostatique de Pean (modele Creuzan) (fig. 263), longueur 13 centimetres 

Pince hemostatique a mors courts (fig. 264). 

Pince hemostatique de Kocker (fig. 265). 


3 •» 

3 » 

4 50 
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La mime (fig. 270), 18 centimetres 
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Pince flexible (fig. 276)_, droite ou courbe, 18 centimetres . . . .F. 8 

Pince a mors en T (fig. 271), 12 centimetres. 6 

Pince a mors en ccenr (fig. 278), -12 centimetres. 6 

Pince losangique. 6 » 

Pince courbe, 14 centimetres. 6 » 

Pince courbe, 22 centimetres 

(fig. 279). 8 » 



Pig. 276. Fig. 278. ' Fig- 279. Fig. 280. / Fig. 281. 

Pince droite de Terrier, 22 centimetres . 10 » I Pince de Richelot droite, 22 centimetres 

cour be. ..10 » (fig-280). 

’ ' r .courbe (fig. 281).'JQ 

Fig. S 

Pince de Richelot courbe sur le cdtd (fig. 282). . . 






Pince de Richelot tres courbe (fig. 283). 


10 
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Pince de Doyen (fig. 284), 27 centimetres.,.F- 1 2 

Pince de Delageniere, 25 centimetres .. ^ 

Pince longuette a mors courts (fig. 285), 24 centimetres . . . 10 

La meme, courbe (fig. 286).- • • '* 0 

Pince longuette droite, 23 centimetres.10 

La meme, courbe. . . ..10 

La meme, coudee. ' ,0 

Appareil d’Esmarch.1 8 

Appareil de Nicaise.I 8 

r Bande h£mostatique d’Houze de l’Aulnoit .. 3 

Compresseur de Jean-Louis Petit. 10 





Ligatures d'arteres. 


Ecarteurs mousses en S 

(deux) 3 » 

Ecarteurs doubles a cro- 

Ecarteurs de Farabeuf 

{fig- 287). 7 » 

Tenaculum fixe a man- 

che en metal. ... 3 50 



Fig. 287. 
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Aiguille de Cooper fixe.F. 3 50 

Aiguille mousse de Reverdiu. 16 » 

Aiguille* de Deschamps, droite ou 

gauche. 4 50 


Erigne simple.F. 3 50 

Erigne double. 4 » 

Crochet mousse. 3 50 

Spatule a- manche. 3 50 


Gompresseurs d'arteres. 


Tourniquet de J.-L. Petit . . . 

Tourniquet de Larrey. 

Compresseur ffimoral de Broca . 


| Compresseur femoral de B. Anger. 
Compresseur aortique de Nelaton . 


Abaisse-langue, Ouvre-bouche. 



Abaisse-langue, manche en nickel (fig. 28 8) 

Le mime, pliant. . .. 

Abaisse-langue en verre (fig. 290) . . . 
Abaisse-langue simple en acier (fig. 291) 


2 50 
2 50 


Fig. 291. 

Abaisse-langue pliant en maillechort 

(fig. 289). 3 50 

Le mime, en aluminium. 6 » 

.Le mime, en argent guilloche. 25 » 
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• Abaisse-langue de Colombat.F. 

Abaisse-langue avec pulvbrisateur (fig. 292), complet avec flacon et 

soufflene.. .. 

Vis ouvre-bouche en buis (raodele Creuzan). 

Abaisse-langue de Turck . 



8 » 


"> » 
.12 » 
S » 


18 » 
35 » 
45 » 
50 » 
20 ;> 
18 . » 
35 >>: 

6 » 
10 » 
6 » 
4 50 



Fig. 293, 



Fig. 294. 


Fig. 293. 


Fig. 296. 


Ouvre-bouche de O’Dwyer (fig. 294). 

Quvre-bouche de Nason (fig. 295)., .. 

Baillon ouvre-bouche du D r Piechaud (fig. 296), trois numeros a 


18 
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Alimentation des malades et alienes. 


Fig. 297. 


Les mimes, 
Les mimes. 



Fig. 298. 


Presse a jus de viande, petit modele.. 

Modble moyen. 

Grand modele.. 

Marmite en etain (fig. 297), :pour faire Iepjiillon sans • 

| eau, petit modele (500 grammes). 9 

Modele moyen (750 grammes). '12 

Grand modele (i,000 grammes).. 14 

pOrcelaine".15, 18 et 20 » 

r t61e dmaillee.. .12, 15 et 18 » 

Fourchette pour triturer la viande.. 20 » 

Couteau-fourchette pour les amputds etles personnes 

paralyses d’un c6te. 4 2 » 

Casse-croute. de P uis - 3 » 

Tasse it bee en porcelaine.. 1 50 

Cuiller de Caron, pour Fhuile de foie de morue et 

les medicaments de.niauvais gout. 5 » 

Masticateur Gdrard (fig. 298). '* 2 » 

Couteau macheur (fig. 299).. 15 » 

Appareil de Farabeuf a mouvements altern'atifs, pour 

r&duire en pulpe la viande cuite. 45 » 

Sondes oesophagiennes en caoutchouc souple, pour alimenta- 
' tion par la voie buccale ou nasale : 

Longueur 55 centimetres. 4 51 

— 75 - . 5 31 

Ces sondes sefont depuis S millimetres, jusqu’d 14 millimetres de diametre. 

Sonde oesophagienne 
en caoutchouc, pour 
alimenter les operes 

^ de la bouclie ... 35 

Sonde naso-pharyn- 
giennepourl’alimen- 
tation par les fosses 
nasales (fig. 300). . 4 5 

Sonde oesophagienne 
cn gomme a bout 
cvlindriL]ue (fig. 301) 3 5 

La mime, a bout oli- 
vaire (fig. 302). . . 4 

Pompe stomacale cn 

caoutchouc durci. . 40 

Seringue a trois an- 
neaux, en maille- 
Chort nickeld, conte- 
nant 200 gr.(fig.30.3) 20 

La mime, cn verre, 
modele duD r Pousson 30 




12 » 
20 » 
30 » 


Fig. 300, 301 et 302. 
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Irrigateur Eguisier en t61e emaillee, piston en porcelaine, contenance 


Avec entonnoir _ Mi f J 

en metal . . 12 » / 

Avec entonnoir JF \ lyf 

enverrealarge fln » Wjg 

©uverture et m W 

en boite de ,^ r tj 

carton.40 » 

Tubes de Debove : Fig. 304. 

Sans entonnoir.... 8 » 

Avec entonnoir en verre. 9 SO 

Avec entonnoir en metal.. 1330 

Les tubes de Faucher et de Debove se font de trois dimensions differentes : 

: N° 4, 8 millimetres. — N° 2, 10 millimetres.'— N° 3, 12 millimetres. 
TubeduD r Lacharriere(mod£leCREUZAN), 12 millimetres, sans entonnoir. 10 » 

Tube du Dr Fremont (de Vichy), sans entonnoir. 15 » 


Regime lacte. 


Fig. 303. 


Emploi du LA IT STERILIS1: a 100°, par I’appareil h obturateurs automatiques. 

Cet appareil permet d’operer la sterilisation du lait au bain-marie & 100° dans les bouteilles 
memes qui doivent servir it le conserves II a £te etabli d’apr£s le meme principe que celui qui est 
employ^ pour l’allaitement artificiel- des enfants et qui est decrit a.l’article Allaitement. 


Appareil n° 4 renfermant 4 bouteilles de S00 grammes 


44 » 
18 » 


_ n° 2 — 6 — 500 — 


500 


Corps etrangers et retrecissement de I’oesophage. (Esophagotomie interne et externe. 




Crochet de Graefe (fig. 303) i 


Fig. 30S. 

6 » | Crochet a bascule de 


| Crochet ii bascule de Collin. 


35 » 


Pince oesophagienne de Dupuytren. . 7 » 



























G. CREUZAN 


115 



Bistouri droit a manche fixe en metal et lame I Pince emporte-piece de Guersant.15 » 

f orte . 3 50 I Aiguille tubulee 4 molette.15 » 
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Fig. 310. 


Aiguille de Reverdin ordinaire (fig. 310) 



Fig. 311. 

Aiguille fine de Reverdin (fig. 311). 12 » | Pince porte-aiguille a crdniailldre. 12 » 



Fig. 312. 


Pince porte-aiguille a ressovt (fig. 312) 14 » 

Aiguilles a sutures. » 4-0 

Porte-aiguille pour aiguilles de 

Hagedorn.16 » 


Serre-fines fortes, en argent . . . 

Aiguilles de Hagedorn. 

Fil d’argent fort . . . le rouleau. 
Crins de Florence, le flaconde25. 


» 50 
» 50 


2 » 
1 50 


Pour les, rugines, voir Staphylorraphie. 


Staphylorraphie et Palatoplastie. 


Bistouris coudds droit ougauche, cliaquo. 5 » 

Crochet fin pour Favivement . . . 4 50 

Ciseaux droits pointus.5 » 

Les memes, mousses.5 » 

Ciseaux courbes pointus ..... 5 50 

Ciseaux coudds sur le c6te .... 5 50 


Pince a griffes droite . . . 
La meme, a verrou . . . . 
La meme, d ressort .... 
Les memes, courbes . . . . 
Pince h drignes trds fines . 
Frigne fine ....... 


6 » 
8 » 
3 50 


Fig. 


Rugines du Prol. Trelat, trois 

formes (fig. 313). 6 » 

Spatule mousse. 6 » 

Aiguilles de Trelat, de courbures 

variees.-4 » 

Aiguilles couddes du- D r Dubourg 

(voir fig. 247). 6 » 

Crochet mousse. 3 50 


Tord-fil de Denonvilliers .... 3 50 

Aiguille de Reverdin a pedale (fig. 314) 25 » 
Davier pour dcraser les tourillons . 12 » 
Fil d’argent fort . . . le rouleau. 2 » 
Crins de Florence. . . le fiacon. 4 50 

Tourillons.la douzaine. » 50 

Catgut fin pour sutures perdues. 

Chasse-fil av^c six aiguilles en- boite. . . . 














































G. CREUZAN 



Instruments du D Piechaud pour la Staphylorraphie. 



Fig. 315. 

Bistouri pour l’avivement (fig. 313).F- ^ * 

Lance coudie (fig. 316). .. 4 50 

Couteau avec guides ddmontants du D r Piechaud (fig. 317). .. 10 » 

Serie de rugines, droites et gauches, variees de formes et de courbures (fig. 318) . . chaque. 6 » 

Baillon a ressort pour maintenir la bouche ouverte (fig. 319). 10 » 

Aiguille'a pidale ddlicate (fig. 314). 25 » 

Composition de la Boite que nous avons construite pour le service de Clinique 
chirurgicale de l’Hopital des Enfants : 

Botte en mdtal nickeld avec chevalets.E. 50 » 

Neuf rugines (fig. 318). 54 » 

Un ouvre-bouche (fig. 319). 10 » 

Deux aiguilles a pedale (fig. 314). 50 » 

Trois aiguilles de Mooij. 15 » 

Deux bistouris (fig. 315). 3 » 

Une lance coudie (fig. 316). 4 50 

Un couteau a guides (fig. 317). 10 » 

201 50 
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Amyg'dalotomie. 



Fig. 320. 


Amygdalotome de Fanestock . . . . F. 22 » 

Amygdalotome de Maisonneuve. ... 30 » 

Le mime, avec lame de rechange. ... 35 » 

Amygdalotome & trois anneaux (fig. 320) 25 » 

Ouvre-bouche de Saint-Germain (voir 

fig. 293), trois numdros a. 6 » 

Bistouri long, a lame boutonnde. ... 4 » 


Deux bistouris droit et gauche de 

Saint-Germain.F. 10 

Ciseaux-piuces pour inciser la luette . . 12 

Pince a griffes latdrales de Robert ... 6 

Cautdre thermique pour les amygdales . 25 

Cautdre galvanique pour les amygdales . 6 

Manche pour ledit cautdre. 25 

s, voir I’article spdcial. 


Pour les galvano-cautere 


Tracheotomie. 


Bistouri droit a lame courte 

Bistouri boutonne. 

Bjstouri du D r Dubar . . . 
Deux dcarteurs en S. . . . 


3 50 

3 50 

4 50 


Deux ecarteurs a crochet.. 

Tenaculum cricoidien de Chassaignac . 
Tenaculum double de Langenbeck . . . 
Tracheotome dilatateur de B. Anger . . 



Fig. 321. 


Dilatateur de Guersant (fig. 321) . ^ . 

Dilatateur de Trousseau. 

Dilatateur a trois branches de Delaborde. 
Pinces a fausses membranes a bee articuld 
Pinces a fausses membranes aressort. . 
Ecouvillon pour nettoyer les canules. . 


5 » 
4 » 

14 » 

15 » 

6 » 


» 75 


Baleine porte-dponge. 

Pulvdrisateur Richardson a tube de 


Pulvdrisateur a vapeur, grand moddle, 
pour ddsinfection. La location se traite 
de grd a grd. 


1 25 
6 » 
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Ganules tracheales. 

A defaut d!autre designation, il suffit d’indiquer Vdge. 


NUMEROS.. . 

00 

. 0 ; 

1 

2 ' 

| 

4 

I 5 

6 

Canules a plaque fixe . ..F. 

12 » 

12 » 

12 » 

13 « 

14 » 

15 .» 

16 » 

18 » 

- Canules, a plaque mobile. 

Canules de Krishaber, modele Creuzan, a 

16 

18 » 

20 » 

22 » 

24 » 

25 » 

27 » 

30 » 

30 » 

plaque mobile (fig. 322). 

18 » 

19 » 

20 » 

22 » 

24 , » 

26 » 

35 » 

Canules de Bourdillat .. 

20 i 

22 » 

24 » 

26 » 

28 » 

30 » 

32 » 

34 » 

Canules en ebonite.. 

6. ■» 

6 » 

6 » 

6 » 

6 » 







Canutes de Krishaber pour adultes, n° s 4, 5, 6, de grande longueur.F. de 30 a 40 

Canute a soupape de Broca.de 25 a 35 

Canute de Trendelenburg. 45 

COMPOSITION D’UNE BOITE POUR TRACHEOTOMIE 
Prix : 110 fr. 50. 


Bistouri droit. 4 

Bistouri boutonn£. 4 

Deux dcarteurs en S. 3 

Trois Canutes de Krishaber n“ 0,1, 2. . 

La mimt boite avec des Canutes simples el 


I Pinces a fausses membranes. 15 » 

Deuxtecouvillons .. 1 50 

Boite en ntetal nickete. 22 .» 


n dilatateur de Guersant .. 78 50 


Intubation du larynx. 

Ouvre-bouche de O’Dwyer (voir fig. 294). 

Un jeu de canules en ntetal dore. 

Un mandrin pour introduire les canules. 

Une pince pour retirer les canules.,. 

Un crochet pour abaisser la langue. 


Appareil du D r Bayeux, en boite ntetal . . . . 
Seringue du D r Bayeux pour' l’huile mentholee 
















































Fig. 323. | 

Seringue de Roux (fig. 323), contenance 20 grammes, boite en bois . 
La. meme, avec un verre et des pistons de rechange. 


Fig. 324. 

Seringue de Roux (fig. 324), contenance 20 grammes, boite en m£tal, avec verre et pistons 
de rechange. 


Serotherapie de la Diphterie. 


Seringue de Roux, contenance 10 grammes," boite en bois 
La meme, boite en metal.. 
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FORMOLATEURS HELIOS : 

POXJR DISINFECTION AVANT ET APRjS .LA MALADIE 

Eormolateur A, petit modele, pour gaz6ifier des 
' pastilles de formol- dans la chambre 

du malade (fig. 32(i). ..F. 8 » 

En raettant unc pastille dans le recipient, cet 
appareil assainit la chambre et ddsodorisc sans : 
importune! les personnes qui sont dans la piece. 

Formulateur B; grand modele, .pour.l 

desinfecter apres la maladie (fig. 327). 15 » 

Pastilles paraformiques . . . . le cent. ~5 » 



La notice relative a ces appareils est envoyee sur demande. 
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Fosses nasales et Pharynx 



Speculum nasi du Dr Moure 
(fig. 328) .......F. 

Spdculum nasi de Duplay . . 
Speculum fenetre a vis (fig. 329) 


I Speculum nasi a icartement 
» paraliele du Dr Moure 

» I' (fig) 330).F. 

» I Speculum nasi a vis de rSglage. 
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Serre-nceud de Black.F. 

Anses galvaniques (Voir Galvano-cauteres). 


Serre-noeud de Wilde.F. 12 

Serre-noeud de Ruault. 16 


Ganules nasales et retro-nasales 

Canule nasale de Moure (fig. 334).F. 1 50 


La meme, en verre. 

Canule nasale olivaire.. 

La meme, en verre. 

La meme,,e n porcelaine. 

Canule nltro-nasale de Moure (fig. 335) . 


< 



Fig. 334. 

Canule retro-nasale de Vacher (fig. 336). . 
Injecteur Enema, avec canule retro-nasale 

de Moure. .. 

Le meme, avec celle de Vacher. 
Siphon nasal (mod. Creuzan), 



Fig. 33S. 


Fig. 336. 


Fig. 337. 
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Pulverisateur retro-nasal‘:(fig. 338). 12 

Pulverisateur nasal de Ruault . . 8 

Pulverisateur a cocaine.10 


Vegetations 


adenoides 


Pince coupante 
de Doyen . . 20 

Pince lat&ale de 
Ruault (fig. 339) 18 
Pince de Meniere 18 
Pince deLoewen- 
berg (fig. 340) 18 

Pince de Chate- 
lier, trois nu¬ 
meros a. 

Pince de Calmettes, quatre numeros a 
Addnotome a panier de Moure . . . 
Curette de Trautmann, trois numeros ; 

Curette de Ruault. ... . 

La meme, a double courbure .... 


Fig. 340. 

Serie de deux curettes et de trois cou- 
teaux de Yacher, se montant sur un 
manche permettant de .les placer en 

plusieurs positions. 35 

Le manche seul. 12 

Chaque curette ou couteau .... 4 
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Couteau de Delstanche a pouce . . . F. 20 » 

Curettes de Gotistein, deux courbures. . 7 50 

Couteau de Couetoux pour ■ les nou- 

veau-nes. 7 50 

Couteaux de Colin, trois grandeurs . . 7 50 

Couteaux de Reichers, deux formes . . 7 50 

Pince pOrte-coton a verrou. 9 » 

Sinus de 


Pince porte-coton du D r Ruault. . .F. 9 » 

Cautere dtiDr Baraton.. . 6 » 

Cautere en forme de serpette. 6 » 


Ces deux cauteres, dont les formes peuvent 
varier suivant le cas, marchent avec le galvano- 
cautere. 

la face. 


Lampes electriques montees sur tige, 
pour l’eclairage du sinus (Voir Eclai- 

rage electrique) . 6 » 

Ecarteur des joues. . . '. 7 » 


Ouvre-bouchedeO’Dwyer(Voirfig. 294) 18 . » 

Perforateurs du sinus . maxillaire, trois 


dimensions a.. 7 

Perforateur de Luc.. 7 



Perforateur a curseur de Le.rmoyez 


(fig. 341). 12 

Trocart avec eanule et mandrin .... 1.2 


Longue pince tres fine, droite ou courbe, 


pour le sinus maxillaire. 6 

Stylet flexible .. 2 

Pince coupante de Grunwald. 25 



Pince coupante de Lermoyez pour rese- 
quer la cloison antdrieure du sinus 
frontal.. 16 


I Canutes de Hartmann, droite et gauche, 
pour laver le sinus maxillaire par les 
» | voies naturelles (fig. 342). 



Canules de diverses courbures (fig. 343), pour le meme usage. 
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Canutes contre-coud£es (fig. 344) . .F. 
Canule de Lichtwitz pour le sinus frontal 

(fig- 345) '. 

Canule de Panas pour le sinus sphenoidal. 


2 50 Clous en ebonite pour l’alvdole (fig. 346) 1 »- 

Canule en vermeil pour le mane usage. 18 » 

3 » . Les mimes, en or. 35 » 

6 » 



Apophyse mastoide. 


Pince ecarteur de Malherbe.. 15 

Ecarteur mastoi'dien de Chipault.... 15 

Ecarteurs de Farabeuf .... la paire. 6 

Ecarteurs en S..,. — 3 


.. la asfr 


Fig. 347. 



Ecarteur a manche de Stacke. 

Rugines de Trelat, de courbures varides. 

Rugine de Farabeuf droite . .. 

La meme, courbe.. 


Protecteur de Stacke (fig. 347). 



Fig. 348-349. 


Ciseaux-burin de Stacke (fig. 348), largeurs : 3, 5, 7 millimetres 
Gouges de Stake (fig. 349), largeurs : 3, 5, 7 millimetres . . . 



Fig. 350-331. 


Ciseaux-burin de Politzer (fig. 350), lar- 

geurs : 3, 5, 7 millimetres. 4 

Marteau en bronze mou.10 

Curette fenetrde de Chatelier. 6 

Curettes de Volkmann, petit modele 
(quatre numeros), a. 6 


Gouges de Politzer (fig. 351), largeurs : 

3, 5, 7 millimetres. 

Curette fenetree de Politzer. 

Petites curettes tranchantes. 

Petit trepan a mandvelle avec couronnes 
et quatre forets. 


7 » 
6 » 

5 V 

6 » 


5 » 


6 » 
5 » 

65 . » 
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Larynx. 

Laryngoscope du D r Fauvel.F. 25 

Laryngoscope de Krishaber. 40 

Laryngoscope avec miroir frontal k lunette 
(fig. 352), en boite, avec deux miroirs 
laryngiens. 30 




Fig. 353. 


Fig. -354. 


Boite a miroirs laryngiens (fig. 353), composee de un miroir a bandeau de 40 centimetres, 

cinq miroirs varies, deux manches et un stylet. 35 

Miroir dclairant avec manche (fig. 354) . . 10 

Miroir frontal a bandeau (fig. 355) . 



Photophore frontal avec lampe 61ectrique. 

(fig. 356). 55 
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Miroirs laryngiens carres, quatre dimensions diffdrenfes (fig. 357) . 



Fig. 358. 

Miroirs laryngiens ronds, sept,num&os (fig. 358), i 


Fig. 359. 

• ■ /c„ qkq\ 1 50 I 1 memes, en mdtal nickeld. 

Manches pour miroirs (fig. 359). • • • 

Miroirs laryngiens demontables et stdrilisables (fig. 360) 

Le Ver'redu miroir, qui est convert , 
tique, est cimente dans une niilice coqui 




jar Su moyen galvanoplas- 
e. La coquille est polie en 
tes. Une fetmeture systeme 

odifcde^Mroir'possedt l'avantage de Z 

let de remplacer de suite — 
soit a l'eau bouillante, 


ige de se 
ec des solutic 


,s antiseptiques. 


INSTRUCTIONS TOUR STERILISER LE MIROIR 


ant ‘snemkoir laryngien|||““^^gdrilfa^i^dei 

a^eter d\re e ctementTe ll miroir froiddans de l’eau bouillante, parce que le vern 

y eclate facilement. ' et de laver le miroir pour ecarter le: 

II suffit de faire bouilhr la monture et ae ia\ci . r m ; r oir e 

"Tnfectieuses parce qu’il n’y a pas d’espace entre le ™:re au 
S coquille de verre pour le sejour des bacilles, comme dans les anc 
laryngiens. 
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prix : 


Le miroir saris la monture'-.F. 2 » 

Le miroir avec la monture. .. 3 50 

— — et un manche. 5 50 

La monture seule. 2 50 

Uri manche en metal nickeld. 250 

Un jeu de quatre miroirs montds (n° s 1, 3, 6, 7). 45 -» 

— — — avec un fnanche. 47 » 

— — — — I dans une caisse 

de noyer et quatre miroirs en reserve. 25 » 


Stylets porte-coton, manche en mdtal .F. 4 SO I Stylets porte-coton en mdtal, sans 

Les mimes, manche en bois. 4 » | manche.F. » 50 



Manche/a'vls (Voir fig. 359). 4 

Le mime, en mdtal. 2 

Stylet porte-coton a anneau..4/ 

Pince porte-coton. 9 

Scarificateur lancdold. 2 

Pince laryngienne de Cusco, a mors 

■ .articulis.48 

Pince laryngienne de Fauvel (quatre 

largeurs (fig. 364). 40 

Pince a mors d’arrifere en avaht . ... 45 

Polypotome a tranchant phJique . ... 35 

Seringue intra-tracheale. 4 0 


Pulverisateurs. 



Pulvdrisateur Richardson n° 4 (fig. 362) . 


Fig. 362. 
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Pulverisateur Richardson n° 2, a tige intdrieure en ebonite (fig. 363). 
Pulvdrisateur Richardson n° 3. 


Fig. 363.; Fig. 366. 

Pulverisateur a vapeur n° 1 (fig. 365). 

Pulverisateur S vapeur n° 2 (fig. 366). 

PulvOrisateur a vapeur no 3. 
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Maladies des Oreilles. 



Speculum bivalve d’ltard.F. 5 » 

Spdculum de Bonnafont, en argent (fig. 367).. 8 » 

Le meme, en mdtal nickeld.... 5 » 

Spdculum a branches paralleles (fig. 368). 8 » 



Fig. 369. 


Jeu de quatre spdculums de Toynbee, 

en bbonite. 4 

Jeu de trois spbculums de Toynbee 

(fig. 369), en aluminium. 6 

Spbculum a ouverture parafible .... 8 

Jeu de trois spbculums de Toynbee, en 

argent. 12 

Otoscope de Brunton. 32 

Le meme, disposb pour passer les instru¬ 
ments. 36 

Lampe mbdicale, fonctionnant par l’es- 

sence minerale. 18 

Eclairage par Tdlectricitd (Voir article 
spiciai). 

Tube otoscope de Toynbee. ..... 3 

Le meme, k trois branches -. 10 


Stylets coudds porte-coton, moddle du 



Fig. 370. 

Miroir frontal avec bandeau (fig. 370) . IS » 
Miroir frontal avec lunette. 15 » 


Miroir frontal avec bandeau (fig. 370) . 15 » 

Miroir frontal avec lunette. 15 » 



Fig. 

Sonde en maillechort pour la trompe 


d’Eustache (fig. 371). 2 » 

La mime, en argent.. . 5 » 

Pince porte-coton a coulisse. 4 » 


IPS 


Sonde d’ltard, en maillechort. 2 » 

Sonde de Deleau, en dbonite. 2 » 

Sonde du Prof. Miot, en maillechort. . 2 » 



OOO 
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Poire de Politzer pour insufflations 

(fig- 372) ..F. 

La menu, tres forte. . 

Poire de Politzer double. 

Insufflateur de poudres. 



Fig. 372. 

Masseur de Delstanche (fig. 373) . . . 

Seringue de Delstanche.. 

Poire en caoutchouc, contenance 150 gr. 
Canule auriculaire du D r Moure (fig. 374). 
Canule auriculaire en verre, dans un 


Canule auriculaire en caoutchouc moule. 
Irrigateur-fontaine, contenance 4 litre, 
en t61e dmaillte, avec tube de 4 m 50, 
et canule auriculaire. 


40 

42 

45 

42 


Appareil pour insufflation de vapeurs 
mddicamenteuses, composd de cinq 


ballons en verre, avec une forte poire. 75 » 

Le mime., avec trois ballons. 50 » 

Porte-nitrate. 2 » 



Fig. 373. Fig. 374: 


40 » 
4 50 
2 » 


Injecteur Enema, avec canule auriculaire. 40 » 

Injecteur ordinaire, avec canule auri- 

Pulvdrisateur pour les oreilles. 4 2 » 

Fumigateur simple pour les oreilles . . 20 » 

Pince coudie a ressort pour les corps 

Grangers. 4 50 

Pince coudee a anneaux.. 8 » 

Pince du Prof. Duplay, pour l’extraction 

des corps dtrangers solides. 46 » 



Curette articulde de Leroy d'Etiolles 


(fig. 375) ..■ • • • >0 

Curette mousse a mariche. 4 

Seringue' en maillechort, nickelee, 

4 60 grammes.. 25 


Serie de, douze instruments se montant 


sur un seul manche. 35 » 

Ciseaux cOudds pour polypes. 5 » 

Pince coudee de Dupuytren. ..... 5 » 

Serre-noeud de Wilde. 45 » 


Fig. 376. 

Curette double (fig. 376). 3 50 I Pince fine pour les polypes de l’oreille . 6 » 

Serre-noeud coude a vis. 42 » Caut^resgalvano-caustiques spiciaux, de 4 a 6 » 

Serre-nceud a pddale. 45 » | Serre-noeud a manche. 40 » 
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Cornets acoustiques. 


Oreillons en ivoire pour dilater le 
conduit-auditif. . . la paire.F. 

Les memes, en argent. 

Cornets en m£tal nickeld se S 
repliant : 

Grand module (fig. 377) . . . 
Petit module (fig. 378).... 



Dermatologie. 

INSTRUMENTS do Dr W. DUBREUILH 

Curettes pour les lupus, sept numeros 

(fig. 379) gradu&s, it.F. 7 ; 

■ Aiguilles coudtes (fig. 380) : 

En acier. 2 > 

En platine iridie. 4 > 

Seringue sterilisable, contenance un 
gramme, avec deux aiguilles coudees 

en acier.. « > 

Scarificateur courbe pour les fosses nasales 
(% 381). ^ > 
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Pulvbrisateur de Richardson . . . . F. 12 
Curettes tranchantes pour les lupus 
(fig. 382), varides de formes et de 

grandeurs. ^ 

Les mimes, a manche en ivoire .... 7 

Aiguilles du D r Vidal. ^ 


» Scarificateur a point d’arret du D r Vidal 

(fig- 383) ..F. 

Pinces a 6piler.• • 

» Pinces a epiler a epaulement. 

» Loupes de divers modeles . . . de 3 a 
» Cautere thermique tres fin et tr£s pointu. 


2 50 
2 50 



Fig. 383. 


Bandes en feuille anglaise, longueur 5 metres, largeur 5 centimetres. 

La bande. 

Les mimes, longueur 7 metres. .. ~ 

Lint aseptique pour pansement. Le m<btre. 

Petit couteau thermique tres fin... 

Tondeuses pour teigneux et faveux (fig. 384) .. 

Boite de cauteres galvaniques (Voir fig. 122). 

Pile galvano-caustique avec cordons pour ces cauteres. 

Bistouri fin.. . . 

Couteau fin et .. 


5 50 
7 75 
1 » 
20 » 
10 » 
70 » 



Fig. 384. 


150 » 
3 50 
1 50 


Ghirurg-ie dentaire. 



Clef de Garengeot a pompe, avectrois crochets varies 

(fig-385).. 

La mime, a manche mitallique. ..... ... . ...... • 

Clef de Delabarre... • 

Davier frangais droit , (fig. 386). 

Le mime, courbe (fig. 387) . •.. 
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Davier coud6 en bai'onnette.F. 4 » 

Davier a bee de perroquet. 4 » 

Davier universel.. 10 » 

Pied de biche simple. 2 50 


Pied de biche a crochet.F. 3 » 

Pinces a couper les dents. 7 » 

Pince a racines, droite (fig. 388) .... 3 50 
Pince a racines, courbe (fig. 389). ... 3 50 


DAVIERS ANGLAIS, FORGES A LA MAIN, DE Re QJQALITE, NICKELES, l’un..F. 


Davier pour molaires sup£- 
rieures droites (fig. 390). 


Davier pour molaires supd- 
rieures gauches (fig. 391). 


Davier - pour molaires infd- 
rieures (fig. 392). 


Davier pour dents de sagesse 
infSrieures (fig. 393). 


Davier pour dents de sagesse 
sup&ieures (fig. 394). 


Davier pour incisives et canines 
supdrieures (fig. 395). 




















Davier pour bicuspides supdrieu'res 
(fig. 396). 


Davier pour bicuspides inferieures 
(fig. 397). 

Davier pour racines supdrieures 
(fig. 398). 


Davier pour racines superieures 
. (fig. 399). 


Davier pour racines infdrieures 
(fig. MO). 


Davier pour incisives inferieures 
(fig. 40-1). 


Davier pour molaires infdrieures 
(fig. 402). 


Davier pour bicuspides infe- 
rieures (fig. 403). 


Davier pour racines superieures 
(fig. 404). 














Davier pour racines sup^rieures 
(fig. 405). . 


Davier pour racines inferieures 
(fig. 406). 


Davier pour racines inferieures 
(fig. 407). 


Davier pour racines inferieures' 
(fig. 408). 


Davier pour racines inferieures 
(fig. 409). - 


Davier pour bicuspides infd- 
rieures (fig. 410).' 


Davier pour dents de sagesse 
: superieures (fig. 4M). -V 


Pince coupante droite (fig. 412). 


Pince coupante courbe (fig. 413). 


Davier pour tnolaires supe'rieures, 
enfants (fig. 414). 
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Davier pour molaires inferieures 
enfants (fig. 415). 



DAVIERS AMERICAINS NICKELES.l’un. .F. 9 » 




Davier pour molaires supe- 
' rieures droites (fig. 420). 













Davier pour racines inferieures 
(fig. 421). 


Davier pour incisives inferieures 
(fig. 422). . 


Davier pour incisives sup&ieu- 
res (fig. 423). 


Pince coupante droite ou courbe 
■ (fig. 424). I ■ 


Davier pour racines de grosses 
molaires (fig. 425). 


Davier pour dents de sagesse 
inferieures (fig. 426). 
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Davier pour racines de molaires 
superieures (fig. 427). 


Davier pour .dents de sagesse 
supdrieures (fig 428). 


Davier pour premieres molai¬ 
res supdrieures (fig. 429). 


Davier pour racines inferieures 
(fig. 430). 


Davier pour racines superieures 
(fig. 431); " 


Davier pour racines infdrieures, 
enfants (fig. 432). 


Davier pour incisives, enfants 
(fig. 433). 
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Instruments pour nettoyer les dents. 



Fig. 435. 

Instruments a manche en metal, de fori 


Fig. 436. 


varides, pour nettoyer 

les dents (fig. 435)...l’un.F. 1 50 

Sondes pour pansements des dents (fig. 436). 1 50 

Pinces porte-coton pour les dents (fig. 437). 3 » 

Seringue pour lavage (fig. 438), sans boite. 6 » 

Poire pour le meme usage (fig. 439). 3 50 

Seringues pour injections hypodermiques (Voir pages 89-90). 

Cauteres (Voir page 78). 
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Instruments pour plomber 
et aurifier les dents. 


Porte-foret a colonne torse.F- 

Excavateurs tout a'cier de formes diverses 

(fig- «0).. • • - run - 

Fraises tout aci'er (fig. 441).l une 

Fouloirs pour amalgame et plombage (fig. 442) 
l’un. 


H 


1 50 
1 50 


?#r 





Fig. 440. 
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Miroirs pour les dents. 



Miroir ovale, s’articulant a tous les 

degrds (fig. 443).F. 

Miroir ovale, fixe, a manche d'alumi- 


Miroir rond, fixe, a manche d’dbene. . 
Ouvre-bouche a vis avec plaque d’ivoire. 


Vis ouvre-bouche, ( 


Boite de miroirs dentaires, renfer- 
mant. .. quatre miroirs varids, se 
montant sur un manche en alumi- 


Boite composee de cinq r 
ronds et deux ovales), ; 


: manche 


Autoplastie. 


Bistouri fin droit. 

Bistouri fin convexe. 

Bistouri fin mousse. 

Bistouri a pointe rabattue . . 
Erigrie fine simple ou double . 
Pince a drignes tres fines. . . 


3 50 
3 50 
3 50 
3 50 


Pince a grilles fines. 

Pince a griffes multiples. 

Pince a fourches de Lucas-Champion- 

Ciseaux droits ou courbes, a lames deli- 
cates, mousses ou pointus. 


Tenotomie. 


T&iotome fixe pointu, manche 

mdtal (fig. 444). 

Tenotome droit mousse (fig. 445). . 
Tenotome convexe mousse. 


Tenotome concave mousse. 

Tdnotome a deux tranchants ..... 
Tenotome du Prof. Ollier, six modbles 
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gynEcologie 




Fig. 447. 


Table en tubes d’acier, dessus enbois ou en Idle vernie, monture emaillee, garnitures nickeldes, 
disposde pour tous examens et operations (module Creuzan) (fig, 446-447-448), avecpddales 
ou porte-jambes... 
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Fig. 448. 




Table pliante. pour explo¬ 
rations gyndcologiques 
(module Creuzan), pou- 
; vant servir, au moyen de 
la rallonge mobile, pour 
toutes les operations 
. (fig. 449). .F. 200 » 
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Pedales ou porte-jambes avec £tau, s’adaptant 
• a toutes les tables (fig. 450). . . la paire.F. 
Pedales en cuivre £tamb se fixant a demeure sur 
une table de.bois (fig. 451). ... la paire. 
Les mimes, en cuivre nickefe 4. . . . — 




Fig. 452. 


Aleze en tole dmaillde s’adaptant a toutes 

les tables.. 

Aleze de Smester ........ >' • • 


Fig. 453. 


- pelvi-bassin du Dr Pousson, a entonnoir d’dcoulement (modele Creuzan) (fig. 452) • ' ■ • 
Pelvi-bassin du Dr Pousson, pour pansement des organes abdominaux dans le lit (modele 
Creuzan) (fig. 453). . 
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Speculums. 


Speculum de Cusco, a articulation modifiee permettant le demontage et Ie nettoyage facile de 
l’articulation (fig. 454-455), a manches fixes et a manches pliants.F. 14 


Speculum de Cusco, modele 
ordinaire (fig. 456). .F. 14 
Le mime, pliant (fig. 457) . 16 

Le mime, en aluminium. . 18 

Ces spdculums se font de 
quatre largeurs : 28, 30, 32, 

34 millimetres. 

Speculum a ecartement pa- 
rallele et a crdmailldre. . 30 




Fig. 437. 


Speculum a grand dcarttment, a point d’arret, 
a crdmailldre, valves demontantes (fig. 458) . 
Speculum pour vierges, trois dimensions (fig. 459). 
Speculum en buis pour cauterisations . . . . . 
Speculum de Fergusson, trois dimensions . . . 

Speculum en cristal. 

Speculum de Ricord, sans embout. 

Le mime, a bout fermd ... 

Speculum trivalve. 

Speculum a quatre valves de Ricord ..... 

Speculum de Bouveret.. . 

Spdculum' intra-uterin de Brissez. 

Speculum intra-uterin en forme de pince. . . . 



12 » Fig.'458. 


12 » 

20 » 

22 » 

20 » 

22 » Fig. 459. 
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Speculum de Sims, trois valves varies de largeur, se 
montant sur un manche en metal a vis (fig. 460). F. 45 

Chaque valve sdpardment. 10 

Le manche seul. 15 

Speculum de Simon, a valves dchancrdes, mfeme com¬ 
position que le precedent (fig. 461). 45 

Valve avec ecarteurs. .. 05 

Double valve de Bozeman. 15 

Double valve de Sims. 15 

Double valve pliante (fig. 462). 10 


Ecarteurs du vagin, largeurs 25, 30, 35, 40, 45 et 50 millimetres (fig. 463), a manches en 

metal nickeie .. 

Les menus, plus courts, pour abaisser le perinee (memes largeurs). 

Valve a irrigation de Fritsch, avec manche a vis .... ... 

Valve a poids dll' Dr Auvard, pour opdrer seul.-. 
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Hysterometres. 


Fig. 464. 

Hystdromdtre de Valleix; manche en mdtal (fig. 464).F. 4 


Fig. 465. 

Hystdromdtre rentrant dans le manche (fig. 465) . . . 


Hystdromdtre avec tige pour faire fonc- 

tionner le curseur.F. 

Hystdromdtre de Sims (fig. 466).... 

Hystdromdtre en baleine.' 

Hystdromdtre du Dr Caulet'.. 

Hystdromdtre porte-pommade, de Ca- 


Hystdromdtre porte-caustique du Dr Du- 

bourg.F. 

Porte-caustique de Lallemand. .... 

Porte-topique du Dr Belloc. 

Porte-caustique de Siredey. 

Redresseur de l’utdrus de Sims .... 
Redresseur fixe du Prof. Trdlat .... 


Le mime, articuld. 40 


Pansements vaginaux. 



Fig. 467. 

Pinces a pansement,(Brakes, modele Creuzan (fig. 467). 



Pince a pansement, a branches couddes (fig. 468) 
Pince a pansement ddlict 
Pince a gouttidre pour porter les tiges de laminar: 
Stylets olivaires en baleine. 
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Stylets porte-qoton du Dr Dubourg.F. 1 50 

Valves du D r Boursier pour pansements vaginaux (fig. 469-470) . . .l’une. 10 » 


Fig. 469. 

Compresses de coton sterilise, couples de trois dimensions : 
Par carres de 11 X ' I7 > 17 X 24 Par rectangle de 30 X 


La boite de 250 grammes. 4 » 

— 12S —. 2 50 

' — 50 — . 1 50 

Bandes de gaze sterilisde, pout pansements vaginaux. 

La boite de cinq bandes : 

Longueur 5 metres, largeur 5 centimetres. 2 75, 

— _ 7 — . 3 25 

— — 10 — . 3 75 



Bandes de gaze non stirilisee, enveloppies sipar^ment, memes longueurs 
ci-dessus : 

La bande de 5 centimetres. 

— 7 — . 

— 10 — . 

Tampons non sterilises pour pansements vaginaux : 

Le cent. 

Tampons sterilises pour papsements vaginaux : 

La boite de dix.. 

. — vingt. . . . . .. . . . . . . . . . . . , . . 
Laminaria sterilises a la vapeur d’alcool sous pression pour dilatation, n° s 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (fig. 471) 

Le tube... 

Lance-poudre- en verre..... 

' Lance : poudre en metal. 

Lance-poudre a ballon. . .. 


et dimensions que 

, . . . » 25 

.... » 35 

.... » 45 


2 25 

3 75 


1 50 
3 50 
10 » 
12 » 


Fig. 471. 




























G. CREUZAN -151 


Lavages et Irrigations. 


Vide-bouteille, modele Creuzan (fig. 472) 
Le mime, avec le siphon en verre .... 

Injecteur Lefour. 

Vide-bouteille tout en caoutchouc . . . 
Injecteur a boule, modele ordinaire . . . 
Le mime, grand modele, boite en bois. . 
Injecteur dit Enema, marque Ingram 

(fig- 473). 

Injecteur Enema, module ordinaire . . . 

Injecteur Alpha. 

Injecteur vaginal a double courant . . . 
Injecteurs fontaine en t61e dmaillee, pre¬ 
miere quality, tube en feuille anglaise 
extra, de 1m 50 de longueur, robinet en 
dbonite, canule en verre (fig. 474) : 


Contenance 2 litres. 8 

— 3 — ........ 10 

— 4 — (avec couvercle) . 12 

' 5 — — .16 

— 8 — — .18 

— 10 — — .20 


4 » 

3 » 

4 »' 

5 » 

3 » 

6 » 

-10 
6 50 
10 » 
15 » 





Fig. 472. 


Injecteurs fontaine en t61e dmaillie ordinaire, tube 
en feuille anglaise de ■ plus 1 .- petite dimension? 
robinet en Ebonite, canule en verre : 

Contenance 2 litres. 4 50 


. Contenance 2 litres. 12 » | Contenance 3 litres 


Injecteurs fontaine en nickel a 
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Injecteurs fontaine en feuille anglaise forte, pour voyage (fig. 475) : 

Contenance 4 litre.F. 

— 2 —. 

— 3—. 

Injections chaudes. 

Thermometre a flotteur pour injections chaudes. 

Canule en porcelaine a double courant (fig. 476). 

(k0 


Canule a double courant 
tecteur en caoutchouc. . . 
Injecteurs en t61e Smaillfee 
niveau d’eau et thermometre 
Contenance 2 litres, sans canule. 
— 3 — — 


Canutes pour injections. 


n verre (fig. 477 


Canule vaginale t 
et. 478), droite ou courbe . . . 

. Ces canules se font a cinq 
trous, sans trous 4 l’extremite et 
| un seul trou. 

Canule vaginale droite ou courbe 

Flg ' 475 ' a femes (fig. 479). 4 50. 

Canule vaginale en verre pour jeunes filles (fig. 480) ... » 50 

Canule, en caoutchouc durci. 2 » 

Canules en caoutchouc souple, pouvant se steriliser par 
F ebullition ou par les antiseptiques, d quatre ou cinq trous. 

La mime, & quatre femes. 

Longueur 4 6 centimetres . 2 » 

1- 20 - .. 2 50 

Canules pour fillettes, longueur 45 centimetres. ..... 4 50 

Tubes en verre pour mgttre les -canules a injections dans 
un liquide antisepfique (modele ..Creuzan), c.omplet avec 
canule,. bouchon et agrafe. 2 » 
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Bassins pour prendre les injections dans le lit. 


Bassin en tole dmaillde, forme 
sabot (fig. 485) . . . . F. 


Bassin anglais en t6le dmail- 
lee, a tube d’ecoulement, 
grand module. 


Le mime, 
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Bidets. 


Bidets, pieds. en fer, cuvette en-: 
tole emaillee, avec couvercle, 

(fig. 488).F. 15 » 

Bidet, cuvette en tole emaillde 
avec couvercle, pieds en fer se 

repliant (fig. 489). 12 » 

Bidet cuvette dmaillee, monture 

en bois (fig. 49Q). 22 * 

Cuvette de bidet, en nickel pla- . 

8 » 

12 » 


La meme, en nickel 
-pur ....... 70 » 



Fig. 487. 


Bidet de voyage en feuille 
anglaise, avec pieds en 
bois, le tout se pliant 
dans une caisse de volume 
reduit. . . .F. 35 » 






Fig. 489. 


Fig. 490. 
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Dilatateurs du col de l'uterus. 



Fig. 491. 



Fig. 492. 


Mandrins de Hegar simples, en metal 
nickele (fig. 491), trente numeros 
differents : 

Du no 2 au fio-g..F. 

Du no 6 au no 10. 

Du no 11 au n» 15. 

Du n« 16 au no 20. 

Du no 21 au no 25. 

Du no 26 au no 30. 

Pince en forme de gouttifere pour porter 
les tiges de laminaria. 


2 50 

3 » 
3 50 
5 -» 


8 5 


Mandrins de Hegar doubles, en metal 
nickeld (fig. 492) : 

Nps 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. 

Nos 8 et 9, 10 et 11, 12 et 13. 

Nos 14- et 15, 16 et 17, 18 et 19 . 

Nos 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. 

Tiges de laminaria sterilisees a la vapeur 
d’alcool sous pression, n° s 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, de la filtere 
CharriSre.le tube 


3 50 
5 » 
7 » 



Fig. 493. 


Dilatateur de Buch et Huguier(fig. 493). 


35 » 



Fig. 494. 


Dilatateur de Doleris (fig. 494). 
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Dilatateur flexible de'Collin (fig. 495) . 


Dilatateur de Pajot (fig. 496) 



Dilatateur de Siredey (fig. 497). ^ * 

Dilatateur de Sims pour-dilatation immediate.. 50 » 


Tige du D^ Lefour (fig. 498). . 


Drain fenetre du D r Dubourg (fig. 499). 3 5(7 . 



Fig. 500. Fig. 501. 

Disque fixateur du Dr Courtin (modele Creuzan) (fig. 500-501). % » 
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Pinces pour fixer 1’uterus. 
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Curette mousse pleine.F. 

Curette de Sims. 

Curette de Recamier, modifiee par Pozzi. 
Curette mousse pour ramasser les debris;. 
Herse uterine . 


Ecouvillons de Doleris durs ou mous 
Tige pbrte-coton du Dr Dubourg . . 
Longue pince a griffes et a verrov.. . 
Bistouris de Dubourg (fig. S11). . . 


1 50 
1 50 


Aiguille contre-coudee de Dubourg (fig. 512). 

Ces aiguilles se font do toutes courbures et de toutes dimensions. 



Aiguille a pedale de droite a gauche 

(fig. 513) .. 25 

14 metne, de gauche a droite .... 


Aiguille de Deschamps, mousse. 
Longs ciseaux mousses courbes . 



Fig. 514. 

Aiguilles a pedale a aiguille demontable avec trois aiguilles de rechange (fig. 514) . 

Lavages intra-uterins. 
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Sonde de Budin (5, 7, 9, 1.1, 13 ct 15 millimetres) 



Fig. 


Sonde de Doleris (fig. 516). 10 » 

Sonde de Doldris, modifiee. ..... 15 » 
Sonde a double courant d’Avrard ... 12 » 
Sonde de Bozeman-Fritsch. 12 » 
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.F. 12 » 



Sonde d'Qlivier. 15 » 

Sondes en verre pour lavages intra- 

uterins (tous les modules). 3 » 



Fig. 517. 


Sonde cannelee a tube demontant (fig. 517). 

Cette sonde se fait de trois dimensions : 9, 11 et 13 millimetres. 



Seringue de Braun (fig. 518). .. 
Seringue en caoutchouc durci . 
Seringue de Courty ..... 

Seringue de Braun. 

Injecteur-pulverisateur de Grilli. 


30 
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Inciseurs et Scarificateurs du col de l'uterus. 


Ciseaux coudes de Dubois..F. 12 

Ciseaux courbes de Dubois. 12 

Ciseaux coudes de Sims. 12 

CiseaUx de Kuchenmeister ...... 12 

Bistouri de Dubois.. . 5 


» ifysterotome de Collin.F. 45 » 

» Scarificateur mousse. 5 » 

» Scarificateur courbe. 5 » 

» Scarificateur lanceole. 3 » 

» Scarificateur a point d’arret. 5 » 


Metrorrhag-ie. 


Sonde de Pawlik. 7 » I Pelote a tamponnement de Gariel ... 3 50 

Porte^topique du D r Belloc. 6 » Insufflateur pour gonfler la pelote ... 3 » 

Pince porte-tampon. 8 » | 


Corps fibreux. Hysterectomie vag-inale. 
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Pjnce de Museux a six gaffes' (fig. 525) . 
Pince de Museux a griffes mousses . . . 

























Pince du D 1 " Richelot droite (fig. 530). 























^ : " ■ ; ■ ''vl - ■ ■■ v-j \. ^ / ’ v - - — v.- V 



La mime, courbe sur le cot£ (fig. 531) F. 40 »| La meme, courbe sur le plat.F. 40 » 



La mmks largeur 40 millimetres-.... .. 4 8 >> 

La meme, largeur 42 millimetres.. 20 » 

Tubes tranchants, diam£tres 43, 4 8, 23, 27 millimetres . .le jeu. 45 » 
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Sonde de femme, en argent. 

La mime, en verre. 

Ciseaux droits ordinaires. 

Ciseaux droits 1 forts (1 7 centimetres) . 


Spatule a manche.F. 6 » 

Pince a griffes forte (fig. 538). 3 50 

Pince k dissequer (fig. 539). 1 50 



Pinces hemostatiques de Pean. . 
Pinces hSmostatiques de Spence 

Wells.. 

Pinces hemostatiques demi-longue 
Pince hemostatique en T. . . . 
Pince hSmostatique eh cceur . . 
Pince droite, longue, de Terrier. 

La mime, courbe. 

Pince longue et mince. 

La mime, courbe sur le plat. . . 
La mime, courbe sur le c6te . . 


Pince a kystes, a mors ronds, de NSlaton. 8 

Pince a mors carrSs, de Pean. 10 

Pinces a anneaux dorSs pour les Sponges. 8 
Trocart a kyste, de PSan (fig. 540). . . 18 

Ces trocarts se font de quatre dimen¬ 
sions difFSrentes. 

Aspirateurs de Pean pour les kystes de 

l’ovaire. 80 

Ecarteurs larges et plats (fig. 541 )la paire 14 

Ecarteurs-mousses.la paire. 16 

Ecarteurs en rateau de Championni'ere . 

la paire 12 


Pince courbe de Richelot. 
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Valve dcarteur de Doyen (fig. 542).F. 15 » 

La mime, tres. large.... 35 » 

Valve abdomino-vaginale de Monprofit. 30 » 




Pince droite de Richelot ' 
(fig. 543), 22 centimetres 10 
La.meme, 25 centimetres . 12 

Pince droite de Terrier 
' (fig. 544). ...... 10 

La mimes courfie (fig. 545). 10 
Pince flexible (fig, 546), 

22 centimetres. 8 

Lamepie, courbe (fig. 547). 8 


Aiguilles mousses de Terrier 
de courbtjres varifes . . 


Fig. 540. 
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Aiguille de Deschamps mousse.. . . F. i i 

Aiguilk de Cooper mousse.. . 3 £ 

Pince longuette a mors courts (fig. 54-8). 10 

La mime, cour-be (fig. 549). 10 

Aiguille de Reverdin mousse (fig. 550). 15 

Aiguille de Reverdin, tres courbe, pour sutures, profoudes eii 

surjet (fig. 551).’ . . . 12 

Longue aiguille de Reverdin pour sutures profondes au fil 

d’argent. 12 

Aiguille de Reverdin' pour sutures super-. 

ficielles (fig. 552). 12 > 

Aiguilles fines. de Reverdin, de courbures \ 


Aiguille a pddale (fig. 553). 



Fig. 530. Fig. 531. Fig. 552. Fig. 533. 
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Aiguille de Dubourg (fig. 555) 



Erigne helicoide pour soulever les corps fibreux (fig. 556). . 

Erigne helicoide de Delagniere. 

Poulie du D r Reverdin k arrSt aiitomatique pour soulever et 

ddsenclaver les fibromes. 

Pince de prehension. . . .. 

Deplacements de l'uterus 

Ceinture hypogastrique a ressort de Charriere. 

Ceinture a pression dlastique de Pajot.. 



Fig. SS6. 


Fig. S57. 


6 

6 

12 

60 

35 


45 

18 


Ceinture en tissu elastique, halein£e, avec 


pelote hypogastrique (fig. 557) ... 30 » 

La vihne, en tissu de soie . . . de 40 a 50 » 

Ceinture en tissu ordinaire . . de 12 a 15 » 

Pessaires L a air de Gariel, six numeros 

de chaque forme. 4 » 

Insufflateur special. 4 » 


Anneau-pessaire de Dumontpallier. . . 3 

Ce pessaire se construit de neuf clinien- 
sions differentes : le n° 1 a cinq centi¬ 
metres de diametre; le n° 5 six centi¬ 
metres et le n° 9 sept centimetres. 

Anneau-pessaire avec diaphragme, meme 
. graduation que lps precedents.... 5 
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Pessaire sigmoi'de dlastique du D r Me¬ 
niere .F. 8 » 

Numeros.. 0. 1. 2. 3. 4. 

Diametre ) 

antiro- [ 0-n06 0-065 0-07 0-075 0-08 
posterieur ) 

extdrfeure j ° m ° 37 ° m ° 40 ° ra ° 43 ° m ° 48 ° m ° S4 


Pessairesde Sims en aluminium (fig. 558). 5 » 

Ces pessaires se font de sept dimen¬ 
sions differentes, et, en outre, nous les 
eonstruisons, s’il est ndcessaire, sur ■ 
dimensions speciales. Le chifire de gaur 
che de chaque figure indique la largeur 
et celui de droite la longueur. 



Pessaires ronds en aluminium : 


Diametre exterieur: 58 millimetres. 5 » 

— — 64 — 5 » 

— — 70 - 6 » 

— — 76 — 6 » 

Pessaire de Smith. 3 50 

Pessaire de Hodge en Ebonite. 1 50 


Redresseur utdrin fixe de Trelat.... 9 » 

Le mime, articuR *,. 40 » 

Redresseur uterin de Simpson. 25 » 

Pessaire de Hodge, malleable. 3 50 

Pessaire-anneau, a tige, avec ceinture 

suS-pubienne. 20 » 

Pessaire de Borgnet,. avec ceinture. . . 20 » 

Pessaire de Schulze ......... 5 » 
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Appareil pour vagin artificiel (fig. 559-560), que nous avons construit pour le Dr Villar. ,F. 30 



Prolapsus des organes genitaux. Gystocele. 
Rectocele. 



Appareil contentif de Demarquay. 15 

Le meme, complet avec ceinture,.. 40 

Pelote pdrindale avec sous-cuisse. 8 

La meme, complete avec ceinture. 20 

Pelote hemorrholdale sans ceinture. 8 

Pessaire a air, sur plancher, forme cuvette . . . . 14 


Fistule vesico-vaginale. 


Trois valves de Bozeman, se montant sur un 

manche en metal (fig. 561) .. . 45 

Trois valves sans cul-de-sac (fig. 562). 45 

Valve avec ecarteurs ........ 35 

Valves de Bozeman montees sur 

manche fixe.' chaque 12 

Valve double de Bozeman. 12 

Valve a irrigation de Fritsch. ... 35 
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Ecarteurs du vagin, varies dc largeur | Laveur vulvairc (fig. 564) . . . 

(fig. 563).F. 12 » | Double valve pliante (fig. 565) . 


Bistouri coud& a droite ou 
Bistouri a pointe rabattue 
Bistouri mousse (fig. 568) 


. Spatule, dite ajusteur (fig. 570). 3 50 

Crochet aigu (fig. 571). . . 3 50 

Tord-fil de Denonvilliers (fig. 572) ... 4 ' . 

' Pince a griffes;et a verrou. 5 

La mime) a ressort. 5 


Pince a dissequer) r grand modele . 
Pince a erigne delicate (fig. 573) . 
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Fig. 574. 


Bouton troue, dit ajusteur (fig. 574)..F. 

Ciseaux droits, mousses ou pointus. 

Ciseaux courbes, mousses ou pointus. 

Ciseaux de Bozeman, droits ou gauohes. 

Pince porte-eponge. 

Aiguille de Reverdin, tres courbe. 

Aiguille de Reverdin, grande courbure. 

Aiguille d’Emmet, de courbureS variees. 



Aiguille de Dubourg (fig. 575). 

Chasse-fil avec six aiguilles.. 

Porte-aiguille a ressort. 

Aiguille a pddale de Reverdin, droite ou gauche (fig. 576) 
Fil d’argent de diverses grosseur. (Voir page \ 06). 

Tubes de Galli. ... 

Aiguilles tres courbes. 

Aiguilles de Hagedorn. 



Fig. 577. 


Porte-aiguille special (fig. 577). . . 
Davier pour ecraser les tubes de Galli 
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ACCOUCHEMENTS 



Bassins artificiels et Mannequins. 


Bassin en bronze du D r Stapfer, avec perinee et vulve ilastique : trois 
sacrums gradues d’dpaisseur servant a produire des retrecissernents. F. 150 

' Bassin artificiel avec foetus et placenta. 80 

Foetus de rechange. 35 

Bassin en bronze du Prof. Tamier, avec sacrum articule pour produire 

des retrdcissements ant&o-postdrieurs.110 

Mannequin des Budin et Pinard.500 

Mannequin simple des D rs Budin et Pinard.300 


Pelvimetres et Graniometres. 




Fig. 581. Fig. S82. 

Compas de Baudelocque. 15 » I Compas a double effet(fig. 581). 48 » I Stethoscope de Pinard 
Compas de Van Ftuevd. 35 » | Craniometre du Dr Budin. . 30 » | en aluminium (fig. 582). 8 » 
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Symphyseotomie. 


Bistouri droit, a long manche et a lame 

courte. F 4 50 

Bistouri mousse courbe. 4 50 

Bistouriibdutonae. .4 50 

Bistouri pisciforme.. . 4 50 

Gouttiere protectrice. 7 » 

Pelvimetre promonto-pubieu. 40 » 

Preheiiseur mensurateur. 120 » 


Disjoncteur des articulations sacro-ilia- 

ques.1'. 35 

Tranche-pubis. 40 

Pince a crentailliere graduee pour' limiter 

l’ecartement des pubis. 28 

. Arceau de Pinard pour nmintenir les 
pubis rapproches -apres la symphy- 
stiotomie. 120 


Accouchements prematures et artificiels. 


. Fig. 583. 

Dilatateur elastique de Tarnier . 

. Seringue en. ebonite pour gonfler l’ampoule. 7 

L’ampoule seule . 2 5u Fi g 

Dilatateur simple de Tarnier compose d’une ampoule avec un man- 

drin 'metallique. 5 » I Dilatateur du Proi. Pajot. 

Dilatateurs de Barnes (fig. 584)', en forme Tige de laminaria aseptiques, stdrilisies 

de vidlon, tro’is dimensions. 4 » ' [ ' a l’dtuve. 


Fig. 585. 


Ballon de Champetier de Ribes .... 12 

Pince spiciale pour l’introduction 
(fig. 585) . .. 20 


I Perce-membrane de Dubois. 

Eponges preparees. 

| Ciseaux.pour elargir le col... 
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Forceps. 



Forceps de Tarnier 
. (fig. 586). 70 

Cet instrument, 
auquel 
porte tous r 
est d’une construction 
r •irrdprocbable nralgre Fig . ^ 

son prix modere. 

- Cependafit, en presence des offres faites par certaines maisons . 
d’instrument-s sjmilaires. a bas prix, nous pouvons fournir.a n< 
clientele un modfele analogue, bien construit v au prix de 55 francs. 
Boite en mlhal nickele pour renfermer le forceps Tarnier. 40 » 

Enveloppe en peau a fermoir, avec trousse- interieure en 

- coutil.25 » 

Boite en metal nickele pour renfermer le forceps de 

Dubois...30 » 

Enveloppe en peau a fermoir et poignee . .. 

Boite pour renfermer le forceps de Pajot. 

Enveloppe en peau. 




Forceps de Dubois, nickele (fig. 587) . . 22 

Forceps brisd de Pajot, nickeld.35 

Le mime, avec balle et ficelle.50 

Forceps de Smellie . 25 » 

Forceps de Pajot, 
pour le ddtrdit 
. inferieur(fig.588), 
manche en metal 

nickeld.28 » 

Forceps de Simpson. 35 » 

Forceps du D r Hamon- 35 » 


Deux cuillers pour le detroit inferieur 
montant sur le forceps brise 
Forceps de Stoltz.. 
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Perforateurs du crane. Cephalotribes. Basiotribes. 


Embry otomes. 

Perce-crane a bascule de Blot, manches 

en metal.15 » 

Ciseaux de Smellie, avec gaine .... 14 » 

Perforateur de Championniere .... 25 » 

Basiotribe de Tarnier.120 » 

Basiotribe de Tarnier, dernier modele. . 150 » 

Cephalotribe de Tarnier, nickeld. ... 80 » 

Cephalotribe a vis de Blot. 50 » 


Craniotomes. 

Cdphalotribe de Bailly.F. 60 » 

Cranioclaste de Simpson. 40 » 

Cranioclaste de Pajot. 35 » 

Ciseaux de Dubois pour la detroncation. 14 » 

Embryotome rachidien de Tarnier. . . 95 » 

Embryotome de Ribemont. 65 » 

Crochet de Braun. 12 » 


Instruments divers. 

Ergotribe de Douba.F. 

Pince a faux germe de Levret. 

Pince a faux germe de Depaul. 

Pince a faux germe de Pajot. . ... 

Pince a faux germe de Ward. 

Porte-cordon du Prof. Tarnier. 

Porte-cordon & coulisse. 

Tube laryngien de Ribemont (fig. 589). 

Tube laryngien de Depaul, en argent. 

Tube laryngien de Chaussier, en argent... 

Sonde de femme, en argent. 

La meme, en maillechort. 

La mime, en cristal, yeux polis. 


Perineorraphie. 



Fig. 589. 


Bistouri droit. 4 » 

Bistouri convexe fin. 4 » 

Ciseaux droits mousses. 3 » 


I Ciseaux courbes mousses : .. 3 50 

Pinces a griffes . .. 3 50 

I Pinces a griffes et a verrou. 6 » 



Fig. 590. 

Serre-fines tres fortes, en argent. ... 1 » I Aiguille de Reverdin a grande courbure 

Serre-fines ordinaires. » 70 (fig. 590). 

Aiguille a pedale (Voir figure 576). . . 25 » | Aiguille de Reverdin ordinaire .... 


12 

12 
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Aiguille coudee de droite a gauche du I La meme, de gauche a droite . . . .F. 6 » 

D* Dubourg (fig. 591).F. 6 » I Chasse-fil avec six'aiguilles. 50 » 


..-... 

Pi?. 592. 


Aiguilles de Hagedorn. ■. » SO | Aiguilles d’Emmet, variees de coux- 

Porte-aiguille special. 16 » bures (fig. 592). 



6 » 


Pesag-e des nouveau-nes. 

Balance a cadran. 25 » I Balance a plateaux, avec sdrie de poids. 50 » 

Pdse-bdbd du D r Coriveau (de Blaye). . 70 » J La meme, avec berceau capitonne ... 60 » 

Nous ,; donnons en location la balance a cadran et la balance a plateau. 

(Voir Varticle special pour les conditions.) 


Gouveuses (Vente et location). 


Couveuse du D r Auvard.•./|00 » 

Couveuse du D r Diffre (de Montpellier). 275 » 
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ALLAITEMENT 


Tetine a prise d’air de Gentile, en caoutchouc]pur (fig. 593) . ..F. ' » 50 

La mime, sans rdndelle (fig. 394) ... >'30 



Fig. S93. 


Fig. 594. 


Fig. 595. 



Biberon Bredeville.F. 2 » 

BibebpnCharriere,aboutenivoireraniolli 6 » 

Flacon de rechange. 1, 50 

Bout d’ivoire de rechange. 1 50 

Biberon breton . '. 3 » 

Biberpn “ Le Parfait Nourricier " . . . i 30 

Appareil de Gentile pour rali'mentatipn 
des nouveau-nes, par l’emploi du lait 
sterilise (fig. 595). 

Petit modele contenant 5 flacons . 12 » 

Modele moyen — 10 — 20 » 

• 'Grand modele — 25 — 55 » 


PRIX DES PIECES DfiTACHEES : 



Flacon gradud. » 40 

Obturateur automatique (fig. 596)... » 40 

Armature metallique (fig. 597) .... » 60 


Lacontemmcadcsflaamsestdciso, 20oet2jogrammes. 



Fig. 5£ 


Fig. 598. 
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Coupe en cristal pour conserver les tdtines dans 1’eau boriqude (fig. 602) : 

•Pour une tetine. 

■Pour six tetines .... 

Mesure pour couper'le kit'(fi^. 603) . .... 


2 » 

» 

5. » 

















































180 


CREUZAN 


Appareil de Budin pour l’alimentation des nouveau- 
nls par le lait sterilise (fig. 604) : 

Modele a 6 flacons.F. 9 » 


:c la marmite'et le porte-flacon 


Modele a 6 flacons. 
— 10 — . 


PRIX DES PIECES DETACHEES ! 


Flacon gradue. 
Obturateur . . 
Galactophore . 
Tdtine .... 


Teterelle du D r Budin . . . 

Tlterelle du D r Auvard. . . 

Tire-lait Mathers ..... 

Ventouse tire-lait. 

Verre a ventouse de Robinet, a 
et tube intermddiaire. . . 

Bout de sein en baudruche pour gercures. 
Bout de sein en caoutchouc. 


tc pompe 



Fig. 604. 


Bout de se 


n dbonite . 


F. 


Bout de sein, verre et caoutchouc 
Appareil du Prof. Tarnier, pour le gavage 

des nouveaumes . .. 

Lactoscope de Donne.• • ■ 

1 50 Lacto-butyrometre de Marchand. . . . 


Pansement des accouchees. 


Drap impermeable dit drap d’hbpital, !V 
pour le lit : 

A double face. . . . . le metre 6 » 

A simple face. — 3 » 

Coton absorbant (marque Frogef). le kilo 3 » 


Nous livrons le coton par paquets de 
500, 250, 125 et 50 grammes, au mime 
prix que par kilo. 

Compresses de coton sterilise, longueur 
30 centimetres, largeur 8 centimetres, 
en boites mltalliques. 

La boite de 250 grammes ... 4 » 

— 125 — ... 2 50 

Bandes de gaze sterilisee, pour panse- 
ments vaginaux. 

La boite de 5 bandes : 

Longueur 5 mitres, largeur5centimetres. 2 75 
_ — 7 — 3 25 

_ — 10 — 3 75 


EAU STERILISEE 

Nous fournissons, pour les operations, les pan- 
sements et les accouchements, de 1’eau sterilisde, 
soit en bouteilles de verre fermdes par des bou- 
chons a ressort, soit en bidons speciaux de mdtal 
nickele que nous donnons en location. 

Le litre (non compris le verre). . .F. » 50 

Par bidon d’au moins 5 litres . le litre ' » 40 
La location du bidonest comptee 0 f 20 par jour. 

SERVIETTES STERILISEES 

POUR OPERATIONS & ACCOUCHEMENTS 

Nous sterilisons dans notre laboratoire les ser¬ 
viettes dont nos clients pourraient avoir besoin 
pour les operations et les accouchements. Le prix 
de sterilisation est de 1 franc Tour une boite pou- 
,-vant contenir de 12 a 15 serviettes. Le prix d’achat 1 
de la boite (qui peut servir assez longtemps), est 
de 1 franc. 

Nous avons aussi, en location, des serviettes 
stdrilisdes pour le meme usage. 

Le prix de location de Ja boite contenant 10 ser¬ 
viettes est de 3 francs., 
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Toile impermeable pour le-lit : 

Quality ordinaire, une seule face impermeable. le melre 
Q.ualite forte, deux faces imperm^ables ... — 

Toile a lit gommee.. — 



Pig. 606. 



Fig. 607. 



Injecteur vide-bouteille, modele 

Creuzan (fig. 60S). . . . .F. 4 » 

Le mime, avec le siphon en verre. 3 SO 

Injecteur vide-bouteille, tout en 

caoutchouc ......... 5 » 

'Canuie's vaginales en verre, droites. 

ou courbes (fig. 606)..... » 50 ■ 

Sondes de femme, en verre ... » 50 ■ 

Canules vaginales, en caoutchouc 

so.uple, droites ou courbes. . . 2 50 ' Fl S- 608 - 

Canules vagipales en gomme.F. 1 25 

Canules vaginales en Obonite. 2 50 

Tubes en verre . pour mettre les canules a injection dans un liquide antiseptique (fig. 607), 

modele CREgZAN, Complet avec canule, bouchon.et agrafe. 2 » 

Injecteur dit Enema (fig. 608).10 » 
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Injecteur a boule ordinaire.F. 

Injecteur fontaine en t61e emaillee (fig. 609), qualite ordinaire, tube feuille anglaise de petite 
dimension, robinet en ebonite, canule en 



Bocal en verre pour conserver les, solutions 
antiseptiques (fig. 610), contenance 2 litres . 



Injecteurs fontaine, dmail premier choix 
rdsistant a tous les antiseptiques, tube 
feuille anglaise extra de 1 m 50 de lon¬ 


gueur, canule en verre. 

Contenance 2 litres.F. 8 » 

— 3 —. 10 » 

— 4 — (a copvercle). . 12 » 

— 6 — — . . 16 » 

— 8 — — . . 18 » 

— 10 — — . . 20 » 


Injecteurs de t61e £maill£e avec niveau d’eau e 
thermometre (pour injections chaudes). 


Contenance 2 litres (sans canule). . 12 » 

— 3 — — . . 16 » 

Canuleprotectriceenporcelaine(VoirIig. 176) 8 » 

La meme, en feuille anglaise. 8 » 

Injecteurs fontaine en porcelaine : 

Contenance 2 litres ....... 8 » 

— 3 —. 10 » 


Lavages intra-uteriris (Voir page 158). 



pour injections dans le lit et pour 


des accouchees. 


Bassin en tole dmaillee, forme 
sabot (fig. 611). . .F. 10 » 


Fig. 614. 
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Bassin en tole emaillfe (fig. 612). 8 » 

Le meme, avec tube d’6coulement. 12 » 

Bassin grand module, avec tube 

d’dcoulement. 4 8 » 


Fig. 612. 


Coussin-bidet en feuille anglaise 
(fig. 613), avec tube d’6cou- 


Fig. 613. 


Composition de Trousses d’accouchement. 


Forceps de Tarnier . ...... .F. 70 » 

Basiotribe de Tarnier.150 » 

Perce-crdne de Blot.-. . . . .'. . . . 15 » 

Cranioclaste de Pajot. 35 » 

Crochet de Braun. 12 » 

Embryotome de Ribemont. 65 » 

Ciseaux de Dubois .. 11 » 

Six sondes de femine en voire dans un 

' tube de verre. 3 » 

Deux sondes en gomme avec niandrm y 

dans un tube de verre. 3 50 

Un tube de Ribemont. 10 » 

Bistouri de Dubois. 5 » 

Ciseaux droits forts. 6 » 


Aiguille de Reverdin courbe . . . .F. 12 » 

Aiguille d’Emmet. .. 6 » 

Til d’argent fort (2 metres). 3 » 

Six serre-fines fortes. 6 » 

BB S! bistouri . . . ,. 4 » 

Seringue hypodermique sterilisable en 

boite m£tal. 10 » 

Stethoscope aluminiuj-n ... -8 » 

Deux pinces hemostatiques .. 6 » 

Prix des instruments seuls . . 41-3 50 

Trousse en veau anglais avec courroies 

et poignte. ..150 » 

F. 593 50 
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Necessaire obstetrical de Sage-Femme. 

(Modele du D r BkeucQj de Bayonne) 

£ Deux brasses a ongles dans une boite en fer blanc dore.F. 1 • » v 

(Brasses de rechange : 25 centimes 

Cure-ongles.... ^50 

Porte-pierre pour Crayon de nitrate. v • 2 » 

Flacon pour collodion. ^ y> 

Flacon pour paquets de sublime. ^ ^ 

Flacon pour vaseline. ^ * 

Flacon pour- seigle ergotd. 1 * 

. Flacon de soie stdrilisde . . . ..-. ^50 

Deux boltes d’epingles de shretd. » 80 

Une boite de gaze sterilised... 3 » 

Une boite de compresses de coton sterilise. 2 50 

Un stethoscope en aluminium. 8 » 

Un tube de Ribemont.10 . » 

Une paire de ciseaux. ^ SO 

Deux sondes en verre pour femme dans un etui de verre. . . . 1 SO 

Une sonde en gomme avec mandrin dans un etui de verre. 2 50 

Deux pinces hemostatiques.'. ® * 

Un thermometre avec etui en nickel. 3 » 

_Un thermometre pour bains et injections chaudes . .. 1 * 

Deux lancettes manche metal. ^ >:> 

Une douche d’Esmarck de deux litres.. • 4 SO 

Trois canules vaginales en verre'dans des etuis de verre. 4 50 

Une canule vaginale en caoutchouc dans un etui de verre .. 2 50 

Une sonde intra-uterine en verre .. 3 » 

Une sonde de Budin en metal. ^ » 

. Une canule pour lavements en caoutchouc. 'I 50 

■ Urie seringue de Pravaz sterilisable, boite metal. 40 * 

Total (sans le sac).F. 90 80 

Tons ces instruments peuvent etre places soit dans un sac, soit' dans une trousse speciale 
dont le prix varie suivant le-luxe. 


Appendicite. 
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Ghirurg-ie de l'estomac et de l'intestin. 


Boutons anastomotiques de Chaput, cinq 

numdros a.F. 

Boutons de Murphy (fig. 615-616), quatre 

V numdros diffdrents. 

Tubes .de Dubourg .(fig. 617), six numdros; 

diffdrents a... 

Gompresseur intestinal de Chaput. 



Pince en T. 

Pinces k mors ovalaires.. . . 

Pince a .mors losangiques. 

Pinces dlastiques droites ou courbes. 
Aiguilles a sutures non tranchantes . 
Aiguille a pddale a droite ou a gauche 
Aiguille fine de Reverdin trds courbe 


7. » 
7 » 
10 » 
» 50 
25 » 
12 » 
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YOIES URINAIRES 


ANTISEPSIE DES SONDES ET DES BOUGIES 


Notice sur la sterilisation de ces instruments. 

Un nettoyage parfait doit toujours preceder la sterilisation qui serait pep efficace sur des sondes 
malpropres ou recouvertes non seulement des corps gras qui ont servi a leur introduction, mais encore 
souillees par les mucosites dont est recouverte la muqueuse du canal de l’urethre. 

Le nettoyage peutse faire avec de l’eau savonneuse tiede. Frotter a plusieurs reprises la sonde qu 
la bougie avec un tampon de coton absorbant. Injecter le meme liquide dans les sondes. Rincer ensuite 
a l’eau tiede; puis essuyer et sicher soigneusement les instruments. Ils sont alors prets pour etre 

sterilises efficacement. ; ., „ A - • • j- 

On peut employer deux sortes de procides : 1° Chaleur seche ou humide; 2° Antiseptiques divers. 

Chaleur seche. - Le meilleur appaieil a employer est ltetuve Soulard (voir fig. 18-19, p. 16), 
die seule possede Favantage d’ilimmei les parcelles d’eau restant dans les sondes, les autres ituves, 
non munies de courant d’airj afferent les instruments en les macterant dans la vapeur de leau qu ils 

contiennent encore. ' 

Placer les sondes, le beC en Fair, dans des tubes de verre fermes avec des bouchons douate. 
On peut, egalement, envelopper chaque sonde dans du papier a filtrei, etles prendre ensuite isolement 
sans infecter’les autres. 

Chauffer ensuite a 100° pendant tretite minutes environ, et terminer en portant la temperature 
a 120° pendant le mime temps. Les sondes de bonne qualite resistent a un assez grand fiom re 
d’operations successives. 

■ Chaleur humide. — A. Ebullition. - Bien supportee par'les sondes en caoutchouc, 1 ebullition ne 
doit pas s’appliquer aux sondes et bougies en gomme. 

Pour les premieres, cinq minutes d’ibullition, apres nettoyage et degraissage ptealables, assurent une ; 
asepsie parfaite. 

B. Vapeur d’eau.sous Session d 115° ou 12Q°. — Ce -precede, utilisable pour les sondes en 
caoutchouc, altere assez rapidement les sondes en gomme. 11 est important apres la sortie de l’autoclave 
de ne pas mettre les sondes dans des tubes de verre, ni de les envelopper dans une' etoffe impermeable. 
L’humidite, en s’y condensant, les mettrait rapidement hors de service. 

Antiseptiques liquides. - L’immersion des instruments ■ dans un liquide antiseptique altere 
assez vite les sondes. Mais bien rtettoyees au ptealable et plbngees une heurc avant de s’en servir dans 
un liquide disinfectant, elles ne s’altereront pas et seront parfaitement s'terilisies. 

Les meilleurs antiseptiques a employer sont les solutions de nitrate d’argent a 1 °/oo, celles de 
biiodure a 25 0 / 0 o- II faut rejeter les solutions d’acide ph£nique et de sublimd qui deteriorent rapidement 
les sondes et bougies, et celles d’acide borique qui sopt insuffisantes. Aucune des solutions employees 
ne doit etre preparee a l’alcool, car celui-ci dissout la gomme. 

Pour Fapplication de ce procidi, nous construisons des cuvettes en t61e imaillee avec couvercle et 
cases interieures en verre : 

Petit module.P- * 

Modile moyen. ^ 8 * ■ 

Grand modele... 20 » 
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13 SO 
10 SO 
3 SO 


Antisepticlues gazeux. — A. Vapeurs mercunelhs — C’est le procdde pour lequel nous avons 
Constant notrc filiere antiseptique (fig. 618), que nous fournissons depuis longtemps aux hopitaux de 
Bordeaux et que possedent de nombreux hhpitaux de France'et de l’etrangei II suffit de mettre au 
fond du bocal quelques couches de flanelle mercurielle. On peut ega- 
lement mettre du formol ou du trioxymethylene. 

Filiere antiseptique (modele Creuzan), pour k conservation, 
et la sterilisation par les vapeurs mercurielles ou le formol 

des sondes et bougies (fig. 618).F. 20 » 

Le plateau de ces .filieres |st garni de trous de un a trente, pour 
renfermer un jeu complet de sondes ou de bougies. 

Pour la pratique medicale, nous construisons des plateaux'au choix 
de nos clients. La composition ci-dessous est celle que nous fournissons 
le plus frequemment : ■ - 

Filiere antiseptique.p 20 » 

Neuf bougies olivaires n°* 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a" If SO 

Six sondes olivaires n°s 9, 11, 13, 15, 17, 19 . . ... a 1 73 

Deux sondes a bequilles n°s 16 et 20. . . . . . a 1 75 

Deux sondes de Nekton nos IS et 17.a 1 SO 

Deux explorateurs de Guyoh ..a 1 SO 3 » 

Total.F. S3 50 

B. Acide sulfureux. — Les vapeurs sulfureuses constituent un bon 
procede de sterilisation. Nous avons constant pour cet usage une etuve 
en bois avcc dtageres intericures en veire, dont le prix est de 70 frar 
G. Formol et trioxy- 
metliyUne. — La solu¬ 
tion de formol du 

trioxymethylene pa- 
raissent etre les anti- 
septiques gazeux les 
meilleurs pour la ste¬ 
rilisation de tous les 
instruments en gomme et eh caoutchouc.-Le procede 
opdratoirc est fort simple et peut etre a la portee aussi 
bien des hopitaux et des chirurgiens que des simples 
particuliers. 

En thdorie, il suffit d’avoir a sa disposition une 
simple boite en metal avec un double compartiment; 
au fond mettre soit la solution de formol a 40 o/o, 
soit de la poudre dc trioxymdtylene. Ce dernier pro- 
duit est preferable au formol, car il agit a sec, mais 
. son action est plus lente (vingt-quatrc heures environ). 

Pour I’application de cette mdthode, nousdonnons 
ci-dessous la description des instruments spiciaux : 

Boites en mdtal nickefe a compartiments 
inferieurs, avec double fond pour mettre 
le formol ou le trioxymethylene : 

Petit module pour 20 sondes.F. 40 » 

Grand modele pour 150 ou 200 sondes . . 100 » 

Etuve de Soulard (modele Creuzan), type 
modifie pour steriliser a basse tempdrature 
par la gazdification des pastilles paraformiqt 

Petit moddle.. c 




Fig. 619. 

(procddds des formolateurs Helios) (fig. 619) : 


| Grand moddle..150 
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Sterilisateur a trioxymithyltoe du Dr Masson, avec brtileur a gaz. . • F. 

Etuve d’Albarran pour le meme usage. La sterilisation est produite par l’oxydation de l’alcool 
m^thylique : 

Petit modele. 

Grand module. . .. 


Tubes pour steriliser et conserver sterilisees les sondes et bougies. 



Etuis en verre avec bouchon a t6te carrde (fig. 620) : 

' N° 1, pour 3 ou 4 sondes........ 

N° 2, pour 8 ou 10 sondes. 

N° 3, pour 12 ou 15 sondes.. 

Bouchons seuls, n° 1. » 75 N.° 2 . 


2 50 

4 » 

5 50 
No 3 . 


Le tube seul. 

1 50 

2 50 

3 50 

. 1 75 



Tubes avec capsules mdtalliques pour le mime usage : 

N° 1, diam^tre 10 millimetres ... » 60 

No 2, — 20 — ... » 75 

C’est ce dernier modele que nous employons pour les 
sondes sterilisees que nous livrons a.notre clientele. 
Supports pour tubes aseptiques en cristal,- destines a 
contenir les sondes et les bobgies. 

Ces appareils peuvent soit se fixer au mur d’un 
cabinet de consultation, soit se monter sur un pied pou- 
vant se placer sur une table ou sur un meuble, 

■ Les tubes en cristal, fermds hermitiquement par des 
bouchons en caoutchouc, sont disposes verticalement 
autoUr d’une armature composee de cercles en metal 
nickele. II suffit, pour les retirer, de les saisir par le bou¬ 
chon et de les faire basculer en dehors. 

Module n° 1, composd de six tubes de trente 
millimetres de diarmbtre, fixes a une plan- 

chette murale.F. 

ModMe no 2, compose de douze tubes de 

meme dimension, montes sur un systeme 
tournant en metal nickele, fixe a une plan- 

chette murale.. • 

Meme modele que le precedent, se plagant sur 

• une table.. 

Plateaux a immersion en tole emaillee, avec 
deux, trois ou quatre cases interieures en verre, 
et couvercles. 

Petit moddle.. 

Moddle moyen.. ■ 

Grand modele. 


40 » 

100 » 
100 » 

16 » 
18 » 
20 » 


• ■ Fig. 621, Appareil du D r Pousson pOur steriliser et trai 

porter sterilises tousles instruments necessaires a une lithotritie (mod. Creozan) (fig. 621) . 
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Filieres. 



Filiere de Charrtere (fig. 623), divisee par 1/3 de millimdtie 

La tneniej eh carton. 

Filiere avec coulisse pour mesurer les diametres. 

Filiere de BdniquS divisee jtar 1/6 de millimetre. 

Filiere divisee par 1 /20 de millimetre. 


Exploration de la vessie et de l'urethre. 

CYSTOSCOPES 



Fig. 024. 


Cystoscope de Nitze simple, avec une paire de rheophores et une lampe de rechange, n° 15 

pour enfants; n°« 18 et 21 pour adultes.... 

Cystoscope de Nitze (fig. 624), a irrigation, avec une paire de rheophores et une lampe de 
rechange, n°s 21 et .. 


120 
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Cystoscope de Nitze pour le catheterisme des uret£res, ayec une paire de rheophores, une 
lampe de rechange et une spnde urdt&ale (fig. 62S).F. 160 » 




Cystofantome du D r Pousson (fig. 626). 50 

URETHROSCOPES 

Urethroscope de Nitze-Oberlaender a courant d’eau. 50 

Urethroscope de Nitze-Oberlaander a courant d’eau, avec interrup¬ 
ted du courant (fig. 627). 55 

L’eclairage de ces urethroscopes est fourni par un petit stylet 
de platine qui est porte al’incandescence par le courant dlectrique. 

. 0 r ---:-____-£ 4 , | 



Tubes e 


1 argent pour les urethroscopes : 
Nos 21, 23, 25 de la filiere . . 
N«s 27, 29, 31 — 

n metal. 


Fig. 626. 

Porte-ouatb pour l’urethre, manche 

Spatule de Kolmann.. 

Speculum pour l’urethre a parois fenetrees pour cauteriser 
Le mime., avec obturateur. 

























G. CREUZAN 


193 



Fig. 628. 

Brise-pierre explorateur.F. 35 » I Sondearobinet, enmaillechort(fig. 628). J » 

Sonde exploratrice de Trdlat. 20 » I La meme, en argent. >:> 



Seringues a instillations. Porte-caustique urethraux. 



Fig. 631. 


Seringue a instillations du 
Prof. ■ Guy on (modele 
Creuzan) (fig. 631), 
avec canule en ebonite. 
La meme, en argent . . . 
La mime, ordinaire . . . 
Seringue de Langlebert . 
Porte-cadstique de Mer- 


Seringue en mdtal argentd 
(fig. 632), avec piston 
stdrilisable. 



Fig. 632. 
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Fig. 633. 

Porte-caustique de Lallemand.F. 16 

Porte-caustique urethral du D r Pousson (fig. 633). '5 


Exploration et dilatation de l'urethre. 


Fig. 634. 

Bougies exploratrices a boule, du Prof. Guyon (fig. 634), du n° 10 ai 

Bougie a boule et a stylet. 

Sdrie d’olives metalliques du 
Prof. Guyon (fig. 635), 
conducteur metallique, servant 
l’dlectrisation de l’urethre . . . 



Fig. 636. 

Olives mdtalliques de D£bedat (fig. 636), avec partie active limitde (modele Creuzan) . 


Explorateur a boule perford du ,Prof. 
Guyon, servant-pour les instillations 
de nitrate d’argent (fig. 637), du 

no 10 au no 22 de la filiere. 

Bougie cylindrique filiforme . . . . . 
Bougie olivaire filiforme.. . 


> collodionndes, de formes varides. I 50 

i olivaires en baleine. 1 50 

> cylindro-coniques en baleine. . \ 50 


Bougies olivaires (fig. 638) . 
Bougies coniques ..... 


\ 50 I Bougies cylindriques. 

4 50 I Bougies de Beniqud, en dtain . 



























f -' ■ 


• • ■ ■ : ■ ' . • 
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Fig. 639-640. 


Bougies de Guyon," en metal nickele 
(fig. 639), du no 25 au no 60 de la 
filiere de Benique.F. 

Boite en metal nickele, renfermant : 

24 bougies a 2 f 50. 

6 bougies conductrices dans un 
Boite' avec plateau et cbevalet . 


2 50 


La bougie conductrice (en plus). . . F. 
Boite en noyer, renfermant 24 bougies 
de Guyon et 6 bougies conductrices 
(fig. 640).• 


F. 


Bougie droite de Guyon pour l’urethre anterieui. 

Bougie cannelee de Guyon pour cath£terisme d’arriere en avant 


2 50 


105 » 

60 > 
15 > 
75 » 
150 > 
2 » 
5 » 


Evacuation de la vessie. 



Fig, 641. 

Mandrin clu Prof.-Guyon pour modifier la courbure des sondes (fig. 641). 


Fig. 642. 


1 50 


Sonde cylindrique (fig. 642). 


















196 


G. CREUZAN 



Mandrin a grande courbure (fig. 643) 


• Sonde conique (fig. 644) 


Fig. 644. 


Fig. 645. 


Sonde olivaire (fig. 645) 


Sonde cylindrique courbe (fig. 646) 


Fig. 646. 



a 


Fig. 647. 


% 


Sonde a bdquille (fig. 647) 
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Sonde de Ndlaton ordinaire (fig. 649) . .F. 


Fig.'649. 


Sonde de N^laton, a entonnoir (fig. 650), 
avec ceil anseptique. 

A. Avec extrdmite cylindrique. 

B. — a <peil terminal, 

C. - —■ - conique. 

D. — cylindroconique. 

Sonde a double courant. 

Sonde en maillechort pour homme et femme. 

La meme, en argent.. 

Spndes en maillechort pour homme. . . . 

Les mimes, en argent.de 6 i. 

Sonde en argent pour enfant. 

Sonde en argent pour fetnme. 

La meme, en maillechort .. . . . ., .. . , 

La meme, en verre.. 

Sonde coudde de Mercier ■ ■ .. 

Trocart pour ponction de la vessie . . . . - 
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Bassin en mdtal argentd (fig. 654) 
Le meme, en tale taiaillfe .... 
Bassin allonge en mital nicked . 
Le meme, en tale emaillee . . . 



Fig. 654. 


Lavages de 1'urethre et de la vessie. 

ANTISEPSIE DES VOIES URINAIRES 



Fig. 657. 


Canules en verre de Janet (fig. 656-657). 
Canules en verre de Tuffier. 



Fig. 658. 


Canule en aluminium, a cannelures, du Dr Pousson(fig. 658). 
Canule conique en Ebonite.' 



Fig. 659. 


Canule a olive du Dr Loumeau (models Creuzan) (fig. 659) 


» 50 


» 50 
» 50 


6 ,* 
H » 


\ » 
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Seringues en verre, caoutchouc durci, de Janet 



Sondes en gomme pour lavage de l’urethre ant&ieur (fig. 660). 1 50 

Sondes de Ndlaton avec trous en pomme d’arrosoir.\. 2 50 



Laveur urethral compose d'un recipient conique en tole Gnaillee, contenant un litre, tube 

caoutchouc de 1 m 50, robinet en Ebonite, canule eti verre. 

Siphon de Lavaux pour lavage de la vessie, sans sonde.. 

Laveur vdsical du D r Pousson (fig.. 662)... 

Seringue antiseptique, en metal argente ou en aluminium, du D r Pousson (fig. 663), cOnte- 
nance 160 grammes. 
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Seringues stirilisables en maillechort nickeld 
Contenance 100 grammes 
— 160 — 

— 200 


Seringues a trois anneaux en maillechort nicked (fig. 664) : 

Contenance 60 grammes. 

— 100 — .. ■ 

— 160 — . 


Fig. 666. 

Seringues st&ilisables en riidtal nickete, corps de pompe en verre (fig. 665) . 

Contenance 50 grammes. 

— 100 — . 

- 160 — . 

— 200 — . 

Seringues stdrilisables, corps de pompe en mdtal, piston en mital rod£ : 

Contenance 50 grammes... 

— 100 — .. 

_ 150 — .. ......... 


Fig. 666. 

Seringues en caoutchouc durd rouge (fig. 666) : 

Contenance 50 grammes. . . .. 

— 70 ' — .. 

— 100 — . . . 

— 125 — . 

— 150 — . 
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Seringues.en verre, monture en caoutchouc durci noir : 

Contenance 50 grammes. . . .. 

— 75 —..; • 

- 400 — .... 

— 150 — .... . . • 

Poires en caoutchouc...de 4 a 


Prostate. 


Porte-caustique droit de Lallemand . 

Le mime, courbe ,. 

Inciseur de Mercier. 


Dilatateur de Mercier pour le col . . . 35 >> 

Compresseur prostatique de Trousseau 
pour les pertes sdminalts. 15 - » 


Urethrotomie interne et externe. 
SONDES A DEMEURE ET PROCEDES DE FIXATION 



Urdthrotome de Maisonneuve (fig. 667), 
avec trots lairfds, graduies et deux 

bougies conductrices. .. 

Chaque bougie conductrice. . .en plus. 
Mandrin en maillechort, conductedr de 
la sonde a demeure. 


Urdthrotome de Maisonneuve, compose 
• ' comme ci-dessus, dans tine bo'te en 

mdtal nickeld.. 50 

S£rie d’olives de Newman,.mpdifides par. 
Ddbedat, pour Pdldctfoly’se des retrd- 
cissements de Fur£thre (module Creu- 
zan) (Voir fig. 636) .. 25 



Fig. 668. 

Seritf d’olives de Guyon pour le meme usage (fig. 668). . 
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Electiolyseur urethral de Bergonie et Debedat (fig. 669), pour la section des rtokissements de ^ 
l’urethre par l’electrolyse. 



Fig. 669. 


Urethrotome du Prof. Treiat. 

Urethrotome de Mallez. 

Urethrotome de .. 

Urethrotome de Civiale, pour le meat. 

Catheters a larges cannelures, six numeros a .. 

Dilatateur de Caudmont.. • • • • 

Urethrotome droit ou courbe du Dr Albarran, avec cadran indicates. 

Urethrotome dilatateur du D r Albarran. 

Urethrotome du D r Desnos. 

Urethrotome pour le meat. 

Inciseur urethral du D r Guyon. 


25 

20 

25 

20 

3 

20 

32 

50 

55 

20 

12 


Fig. 670. 

Sonde ouverte au bout (fig. 670), pour laisser a demeure apres Fur&hiotomie interne. . 
La meme, sterilisee et renfermee dans un tube de verre capsule.. 



Fig. 671. 


Sonde de Maiecot se fixant d'elle-meme a demeure (fig. 671). 

Figure A. Sonde redressee pour l’introduction. — Figure B. Retrait du mandnn. 
Figure C. Mandrill pour l’introduction. 

Figure D. Sonde au repos. 

Sonde en caoutchouc vulcanise. 

Fixateurs de sondes en forme de museliere.. 
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® Sonde de Pezzer, se fixant d’elle-mtaie a 

demeure (fig. 672).. . .F. 4 » 

Mandrin pour introduire la, sonde de Pezzer 

(fig-673)... 6 * 

Corps Grangers de I’urethre et de la vessie. 

Pince de Hunter droite ou, courbe; .... 10 » 

Pince urdthrale a bee articule.■ 15 » 

Pince a poussette. 25 » 

Curette articulde de Leroy d’Etiolles(fig. 674) 

Coupe-dpingle de Reliquet. 

Brise-pierre urethral de Reliquet . 

Brise-pierre urdthral d’Amessat. 

Instruments a bee en plan 
incline pour extraire les 
corps dtrangers de la 
vessie chez rhornme. . 

Le menu, pour la femme . 

Crochet de Collin pour 
extraire les--epingles a 

cheveux.. • 

Pince courbe a bee arti- , 

Fig. 674. culd. 

Coupe-sonde de Caudmont .... 



Lithotritie. 

(Pour les Sondes a exploration, voir fig. 624-629.) 

BRISE-PIERRE (nickeles ou argentes) 

Les numdros des brise-pierre sont : 00 pour 
petits enfants; 0, 0 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3. 
(Ce dernier numer'o correspond au n° v 25 
de la filiere.) 

Briserpierre a pignon .. 35 » 

Brise-pierre a ecrou brisd, de Charriere 60 » 

Brise-pierre de Civiale a dcrou brisd 

et a bee plat:. 60 » 

Brise-pierre a bascule de Guyon, 

avec mors de Reliquet (fig. 675) . 78 » 



Fig. 072-673. 


Fig. 675. 
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Fig. 676. 


Mecanisme de l’dcrou brisd;(fig. 676). 



' Mors Reliquet (fig. 677). , Mors plats (fig. 678). 

Brise-pierre a pignon et a mors de Reliquqt.F. SO » 



85 
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Aspirateur de Bigelow -. ..F. 70 

Sondes du Prof. Guyon,(fig. 681), varides 
de courbures, avec mandrin articule . 18 



» I 'Sondes evacuatrices de Bigelow . . .F. 

Pince urethrale pour extraire les graviers 
» | arretes dans l’urethre. 


Pour le lavage de la. vessie, voir l’article special. 




Taille perineale. 


Catheters a larges cannelures, six 

numeros a. 3 50 

Les memes, avec bougie conduc- 

trice.. 6 » 

Bistouri droit, fixe, a forte lame. 4 50 

Lithotorae simple du frere Cdnie, 

manche en metal. 25 » 

Lithotome double de'Dupuy tren, 

manche en metal. 55 » 

Les memes, pour enfant .... 55 1 » 

Gorgeret conducteur. 3 » 

Dilatateur de Dolbeau, -manche 
en mdtal. 55 » 

Taille hypogastrique. 

Bistouri droit a long tran- 

Bistouri boutonnd.... 4 » 

Ballon de Petersen,' 400, 

500, 600 gr. (fig. 683). 8 >' 

Lien constricteur en caout¬ 
chouc pour la verge . . 1 » 

Forte sonde cannelde . . 3 » 

Pince a dissdquer ..... 2 » 

Pince a griffes. 3 50 

Ecarteurs de Bazy (deux). 24 » 

Tube double du Dr Perier 

(fig. 684). 7 » 

Le mime, sterilise a l’auto- 
clave, renferme dans une 
boite en metal .... 9 » 

Tenettes droites. .... 7 » 

Tenettes courbes .... 8 » 

Sonde de Pezzer pour in¬ 
troduction retrograde. 
apr£s la taille hypogas¬ 
trique (Voirfig. 682) . 6 » 


Dilatateur, a cinq mandrins gra- 

duds de Guyon. 

Bouton a curette et a Crete . . . 
Tenettes droites, quatre numeros, a 
Tenettes courbes, quatre numeros, a 
Tenette casse-pierre de Dolbeau. 

Canule a chemise. 

Sonde a ampoule d’Ollier. . . . 
Sonde de Pezzer pour fixer dans 
. la vessie aprfes la taille perineale 
(fig. 682), par introduction, , 
retrograde.. 
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Prostatectomie. 



Fig. 683. 


Tenettes coupamtes (fig. 685).F. \ g 

La meim } a double courbure.. /|8 



Aiguille fine de Reverdin (fig. 686) 


Fig. 686. 


12 » 



Fig. 688. 
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Fig. 691. 


Aiguilles fines pour suture de la vessie . 

Porte-aiguilles (Voir Sutures) . 

Herse-curettes du Dr Pousson (fig. 691) . 
Aiguille fine de Reverdin (Voir fig. 686) 

Petite lampe electrique. 

Galvano-cautere avec accessoires .... 



» 50 
12 » 
15 » 
12 » 


160 .» 


Pinces courbes du Prof. Guyon.... 10 

Pinces coudees. 10 

Pince en forme de coeur. 8 

Pince ovalaire. '-8 


Urinoir antiseptique du Dr Duchastelet 

(fig. 692). 10 » 

Pinces de Museux. 8 * 

Receptacle pour fistule hypogastrique. . 50 » 


Chirurgie du rein. 


Sonde de Pawlik. 7 

Spatule a manche. 5 

Bistouri boutonne a long manche ... 6 


Ecarteur a deux valves et a cremaillere . 20 » 

Ecarteurs en acier nickele, varies de lon¬ 
gueurs et largeurs. 13 » 



Fig. 693. 


Ecarteurs ajourds du Dr Pousson . La paire. 16 » I Pince a anneaux et a verrou du Prof. 

Pince tres courbe (fig. 693). 10 » Guyon pour extraire les calculs engages 

I dans le rein. 14 » 


Spermatorrhee. 

Rdveil electrique a sonnerie du Dr Meniere, complet avec pile . . 

Compresseur de l’uiethre de Nuck. 

Compresseur prostatique de Trousseau. 
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Suspensoirs. 


Suspensoir en coton gris.F. '1 SO | Suspensoir a ceinture elastique, avec 

Suspensoir en coton blanc .. 2 » j poche dteiontante (fig.-694) . . . F. 2 50 



Fig. 695. 


. Suspensoir ldger sans sous-cuisse, pdurj 

cavalier ou velocipddiste..' 

Suspensoir tricot^ (fig. 695).- ..... 
Suspensoirs pour hydrocele. . . de 4 a 
Suspensoirs pour varicocele. . . de 3 a 

Suspensoir avec poche en soie. 

Suspensoir du Dr Langlebert pour 
orchite .. 


Incontinence des urines et des matieres fecales. 


Suspensoirs, systeme Milleret. 2 50 

2 50 , . T pus ; ces suspensoirs se font ;'soit avec 

4 * sous-cuisse, soit avec poche bordee en elas- •' 

6 » tique, sans sous-cuisse. 

g * Poches a 6coulement pouf eviter les 
* taches produites par les dcoulements 

blennorrhagiques sur les: vetements. . .2 50 


Toilecaoutchoutee impermeable.le metre. 6 » 

La mime, impermeable' d’un seul c6te . .. ;.... — 4 .*• 

Aleze en caoutchouc avec tube central.. ... . ... 30 »' 
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Urinal a ceinture pour homme (fig. 696).F. 

Urinal diaphragme pour homme .. 

Urinal grand modele pour homme (fig. 697). 



Fig. 698. 

Urinal pour femme.. F. 

Urinoir en verre pour homme (fig. 698). . 

Le-tnime,. pour femme (fig. 699). 

Urinoir pour femme en forme sabot (fig. 700). 

Urinoir en caoutchouc souple.. 

Urinoir en dbonite. 





Bassin: plat 
coussin . . 


I Bassin ovale en caoutchouc £ 
d’dcoulement. 


Bassins pour le lit. 


Bassin rond en faience. . . 
Bassin anglais en faience, ' 


Bassins anglais en tdle emaillde (Voir 
fig. 486). 12 


Bassin rond en dtain, bords arrondis, 

modele des h6pitaux. 14 

Bassin rond en £tain, avec coussin 
mobile.. 18 
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Coussin-bidet en feuille anglaise 
avec fond et tube d’dcou- 
lement(fig. 701) : 

Petit modele . F. 32 » 
Grand modele . 38 » 


Cet appareil est le plus simple 
et le plus commode pour les 
malades, et surtout pour les 
dames atteintes d’incontinence 
d’urine. 


Fig. 701. 

Lit m£canique avec aldzes, a tube et matelas perce, pour le meme usage (Voir p. 63 et 68). 
Fauteuils avec garde-robe (Voir p. 69). 


Fistules a 1'anus. Hemorroides. 


Gorgeret en dbene.. . F. 

Gorgeret en acier. 

Bistouri boutonne. 

Sonde cannelee a stylet en argent . . . 

Sonde cannelee en acier. 

Ecraseur de Chassaignac, petit modele . 

Le meme, grand modele. 

Pince isolante de Langenbeck. 


3 » 
6 » 
3 50 
6 » 
1 50 
40 » 
55 » 
18 » 


Pince de Richet a anneaux en bois. . F. 
Pince du D r Pozzi pour operer les 
hemorroides internes par le thermo- 

Appareil contentif des hemorroides et des 

chutes du rectum. 

Plancher hemorroidal avec ceinture . . 


Speculums ani. Dilatateurs du rectum. 


Speculum bivalve de Ricord . . . 
Spdculum en cosse de poi's (fig. 702) 

Spbculum trivalve. 

Speculum de Fergusson. 

Speculum en dtain. 

Bougies en gomme pour dilatation 
du rectum, douze numeros gra¬ 
ces viemes, en caoutchouc vulca¬ 
nise, huit numeros gradues, a. . 
Dilatateurs de Hegar, en metal 
nickeie (1) . . Le jeu complet. 
Dilatateur rectal de Duplay . . . 

Dilatateur de Tripier. 

Dilatateur rectal a echelle .... 



(1) ybir p. 155, le prix de chaque num 
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Phimosis. 



Fig. 703. 


Pince a phimosis de Ricord.F. 

La mime., fenetree (fig. 703). 

Ciseaux droits. 

Pince dilatatrice a trois branches. . . . 
Serre-fines en argent. . . La douzaine. 


6 » 


2 50 
16 » 
7 » 


Fil d’argent.Le rouleau.F. 

Grins de Florence aseptiques. 

Le flacon de 25. 
Aiguille fine de Reverdin. 


2 » 

1 50 
12 » 


Hernie etrang'lee. Enterotomie. 




Fig. 704. 


Bistouri de Cooper, fixe, manche en 

m£tal (fig. 704). 

Bistouri de Cooper fermant, chasse en 

buffle. 

Le mime, en ecaille ou en nickel. . . . 

Sonde cannelee de Huguier. 

Spatule cannelde. 

Bande en caoutchouc pour rdduire les 

hernies. 

Aspirateur Dieulafoy.. • 

Aspirateur de Potain. 

Ecarteurs en S.(deux) 

Pince himostatique demi-longue. . . . 

Pinces himostatiques de Pean. 

Pince a griffes multiples. 

Aiguille fine de Reverdin. 

Entdrotome de Dupuytren. 

Ent6rotome a branches paralleles . . . 
Pince entdj-otome. . .. 
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CURE RADICALE DE LA HERNIE NON ETRANGLEE 



Bistouri droit, a mancKe en nickel ..F. 3 SO 

Bistouri mousse . ... 3 50 

Ciseaux droits ordinaires. 2 50 

Ciseaux droits mousses et petits.. 3 » 

Pinces a grifies pour ecarter les levres de la piaie (fig. 706) 8 » 

Ecarteurs en S, moyens.(deux) 6 » 

' Pince hdmostatique de Kocher (fig. 707). . .. 4 » 

Pinces hfimostatiques de P6an.. 3 » 

Pinces demi-longues. 4 » 

Pince hdmostatique a mors courts (fig. 708) ...... 4 » 

Pince hdmostatique a mors olivaires. . 4 50 

Pince hdmostatique a longs mors. . . .. 6 . .» 



Fig. 707. 


Fig. 708.. 



Pince d fourche de Lucas-Champi'on- 

niere (fig. 710). 4 50 

Aiguille de Reverdin, courbe . 12 » 

Fig. 710. 

Aiguille de Reverdin, droite. 12 » | Bandage du D r Championniere, appli- 

Aiguille de Cooper mousse.. 3 50 cable aprds la cure radicale de la 

Aiguille 'de Deschamps. 3 50 | hernie.de 15 a 25 » 
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MALADIES DES YEUX 



Diagnostic. Exploration. 

Ophtalmoscope simple de Landre.F. 8 

Ophtalmoscope de Landre a verres correcteurs . . 10 

Ophtalmoscope de Follin (fig. 711), simple, en 

£crin porte-monnaie. 12 

Le meme, avec verres correcteurs (fig. 712). ... 14. 

Ophtalmoscope de Liebreich. IS 

Ophtalmoscope de Desmarres. 15 


Ophtalmoscope du D r Galezowski.F. 

Ophtalmoscope a refraction du D r Badal (fig. 713) . . . 
Le meme, grand modele. 
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Ophtalirioscope a refraction du D r Pa¬ 
rent (fig. 744).F. 40 » 

Le menu, av£c secteur 4, 2, 3, s’adap- 
tant a l’instrument, compose d’une 
fente stenopeique, d’un point et de 
l’qptometre de Scheiner, avec verres 
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Ophtalmoscope a refraction du D r Badal (fig. 715), un seul miroir 
Ophtalmoscope dernier module, du D r Badal (fig. 716-717), que n 
t£re de la Guerre.. ■ 


ni-plan et mi-concave. F. 
>us fournissons au minis- 


Optometres. Perimetres. 


Optometre du Dr Badal (fig. 718), indiquant tr£s 

exactement l’acuitd.F. 80 

Le men,:, nouveau modele, avec tubes mobiles et 
photographies de rechange pour mesurer la refrac¬ 
tion et l’astigmatisme.,. • • • • '120 

Grand optometre de Javal.500 

Optometre du-D r Parent.250 

Optometre du D r Sous . 

Phakometre du Dr Badal (fig. 719). 
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Fig. 720. 


Boites de verres d’essai. 


Grande boite en palissandre 
(fig. 721), 120 verres sph£- 
riques, 72 verres cylin- 
driques, 10 verres prisma- 
tiques encadres, 2 lunettes 
d’essai, fourches et 8 ac- 
cessoires. 


QEiis et Ophtalmofantomes. 


CEil du D r Perrin, simple. . 23 

CEil du Dr Badal (fig. 720) . 80 

GEil artificiel du D r Perrens . 100 

Ophtalmofantbmes de divers 
modules .... de 12 a 30 


Pdrimetre du D r Badal, efa 

boite.F. 

Ophtalmometre du D r Badal. 
Perimetre du D r Landolt . . 
Le m£me, avec l’arc en fonte. 
Campimetre de Wecker, avec 

Strabometre monoculaire . . 
Strabombtre binoculaire. . . 


50 » 
150 » 
100 » 
80 » 

80' » 
7 » 
30 » 


Prix : 280 francs. 
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Boite en gainerie, 120 verres spheri- 
ques, non encadpes, lunette d’essai 
simple.F 90 » 

Boite de poche (fig. 722), composee de 
8 verres concaves et 8 verres convexes, 
permettant 26 combinaisons, facilitant 
la determination des' verres a pres- 


Lunette d’essai simple 



Fig. 722. 



Fig. 723. 


Lunette du Dr Armaignac (fig. 723), avec dcartement ||le 


Gataracte. Iridectomie. 


Tons les instruments sont construits avec manche d’aluminium ou de metal nichele. 


Blepharostat a vis^de rappel, 
mod. Creuzan (fig. 724) 8 

Blepharostat de Noyes, pour 
1’angle externe (fig. 725). 10 

Le menie, pour Tangle in¬ 
terne (fig. 726) .... 10 

Blepharostat k crdmaillere 
pour Tangle interne . . 12 

Blepharostat ordinaire a vis 

de pression .. 7 

Blepharostat du Dr Panas 10 



Fig. 723. 


Fig. 726. 



















r 
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Fig. 727. 




Releveurs en metal, nickele avec manche en aluminium (fig.. 727), 

varies de largeurs, .chaque. 

3 50 

Fig. 728. 




Pince a fixer de Graefe, a ressort (fig. 728). 


. . .F. 

4 50 




4 50 

Pince a dents de souris 



4 50 

Pique de Pamard, manche en aluminium .. 



4 50 

4 » 

Pince a fixer du Dr^Vacher 



5 » 

. . ' CHrUZAN~~ 





Couteaux de Graefe, varies de largeurs (fig. 729) . 
Couteau de Terson.. 


3 50 

4 » 


y 


Fig. 730. 

Kystitome a curette de Graefe (fig. 730), manche en aluminium. 





Fig. 731. 


Kystitome simple de Graefe (fig. 731). 

Kystitome flexible. 

Kystitome de Knapp .. 

Kystitome avec crochet coude du D r Abadie . 



Fig. 732. 


3 50 
3 50 
3 50 
6 » 


Pinces courbes pour iridectomie, grandes ou petites (fig. 732) . 
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Les mdmes, droites (fig. 733). 

Pince capsulaire. 

Pince coudee de Graefe. 

Pince a rotation de Liebreich.• 

Pince a caillots.. 

Pince droite ou' courbe pour nettoyer les plaies . 


.F. 3 » 

. . 4 50 

3 50 


3 50 
3 50 


Pince-ciseaux de Wecker (fig.- 734), a lames mousses ou pointues. 20 » 



Ciseaux courbes pour iridectomie (fig. 735) . 



Fig. 736. 

Giseaux droits pour iridectomie (fig. 736) 3 50 I Anse de Snellen, manche en aluminium. 6 50 

Ciseaux coudes .. 4 » I ™ “ anche en lvolre ' • ' 8 * 


Curette de Gradfe, en faille (fig. 737) . 3 50 [ Curette de Cricket. 


Curette de Bowman (fig. 738). 4 50 | Curette de Daniel, en argent (fig. 739). 4 50 
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Fig. 740. 

Aiguille & discision de Bowman, manche I La meme, de. Galezowski.F. 3 50 

en aluminium (fig. 740).F. 3 50 | Spatule en ecaille pour refouler l’iris . . 3 50 


Fig. 741. 

Couteau lanceolaire, manche en aluminium (fig. 741). 3 50 



Fig. 742. 


Lances de Wecker pour iridectomie (fig. 742) 
Seringue du Dr Panas pour laver la 


chambre anterieure. 25 >■> 

Seringue de Redard pour cataracte molle. 15 » 

Seringue de Pravaz pour le meme usage. 40 » 

Seringue a double courant du Dr Chibret. 80 » 

Injecteur du Dr Wecker. 15 » 


Aspirateur de Cricket pour les cataractes 

molles. 25 » 

Aspirateur du Dr Redard, avec canule 
mousse, canule pointue; curette et tube 
k soupape. 30 > 


Maladies de I’iris, de la corn6e et de la sclgrotique. 


Erigne de Beer.F. 3 50 

Aiguille pour corps Strangers de la cornee. 3 50 

Gouge pour le meme usage (fig. 743). .. 3 50 

Electro-aimant pour l’extraction des corps etrangers de 
l’ceil (pailles de fer). Cet aimant peut etre actionnS par 
toute source d’electricite. 25 » 


Fig. 743. 



Fig. 744. Fig. 743. 


Aiguille a paracentese de la cornee, droite I Sclerotome du D r Wecker (fig. 745), 

ou coudee (fig. 744). 3 50 trois grandeurs a. 3 50 

Sclerotome de Galezowski. 3 50 I Aiguille cannelee pour tatouer. 3 50 



Fig. 746. 


Faisceau d’aiguilles pour tatouer (fig. 746). 9 » 

Spatule en ecaille, manche en ivoire. 3 50 
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Voies lacrymales. 


Fig. 747. 


Couteau de Weber, droit ou courbe 


I (fig. 747).F. 3 50 

Couteau de Stilling. 3 50 

Stylet en argent du D r Badal. 4 50 

Dilatateur de Galezowski.. 6 » 

Stylets doubles de Bowman (n° s 4 et 2, 

3 et 4, 5 et 6) . . . .. 2 50 


Sonde de Weber, se montant sur la 
seringue d’Anel, six numeros a . . . 



Fig. 748. 


Stylets olivaires, modele du Dr Badal 

(fig. 748), nos 1 a 6.F. 

Les memes, cylindriques. 

Sonde cannelee de Bowman. 

Stylet d’Anel. 



Fig. 749. 



Fig. 750. 


Bistouris fins, droits ou convexes, a man- 

che d’aluminium (fig. 749-750) ... 3 50 

Seringue d’Anel, a trois anneaux, verre 

et argent, module du D r Badal ... 25 » 

La meme, en maiilechort. 20 » 

Seringue d’Anel, simple, en maiilechort. 12 » 

Seringue d’Anel sterilisable, corpi de 

pompe en verre.. 20 » 



Fig. .751. 


Seringue d’Anel en argent, a trois 

anneaux (fig. 751). 25 » 

La-meme, en maiilechort. 18 » 


Voir a I’article Seringues, page 94, pour les autres seringues d’Anel. 


Strabisme. 

3 » I Bistouris fins, droits ou convexes, a man- 

3 » che d’aluminium (Voir fig. 749-750\ 3 50 

7 » 1 Pince a dents de souris.. 3 » 

- J 


Fig. 752. 

Crochets a strabisme, varies de courbures (fig. 752), a. 
Crochet de Wecker. 


Ciseaux droits mousses . 
Ciseaux courbes mousses. 
Strabometre en ivoire . . 
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Fig. 754. 

Pince porte-aiguilles de Sands (fig. 753-754).F. 

Aiguilles tres fines, droites ou courbes..l’une 



Fig. 755. 

Aiguilles fines de Reverdin (fig. 755), de courbures varides 


3 


18 » 
'* 40 





Paupieres. 


Fig. 756. 

Pince fenetree de Desmarres (fig. 756) . 8 » | La mime, a pression continue. 


Pince de Knapp, gau¬ 
che ou droite (fig. 
758) . . 10 > 


Pince de Snellen, droite 


Fig. 757. 

ou gauche (fig. 757). 


Fig. 758. 
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Herse-curette de Lagrange.. 

Curettes tranchantes pour le grattage des granulations, cinq numeros a. 

Curettes tranchantes du Dr de Wecker, trois numdros a. 4 50 


Pince a epiler les cils (fig. 759). 


Scarificateur de Desmarres (fig. 760) . . 
Bistouri fin, droit, manche en aluminium 

(Voir fig. 749).. 

Le mime, convexe. 

Pinces a griflfes .. 

Erignes de diverses grandeurs. . . . . 

Curette de Wecker. 

Aiguille pour l’epilation par l’dlectrolyse 

(Voir MectricW ).. 

Pince a ptosis ordinaire. 

Pince a ptosis de Sichel. 

Spatule en buffie. 


Erigne a chalazion, manche en aluminium 
Pince a granulations de Galezowski . . 
3 50 Aiguille de Snellen, pour changer la 

3 50 direction des cils>. 

Curette de Wecker, pour chalazion . . 
Pince porte-aiguille de Sands (Voir 

fig- 753). :.. 

Aiguille fine de Reverdin (Voir fig. 755) 
Releveur-laVeur de Lagrange (fig. 761). 
Le mime, en verre (modele Creuzan) . 



Ciseaux courbes pour enucleation (fig. 762) . 

Les mimes, droits (fig. 763). 

Spatule du Prof. Trelat, manche en metal. . 

Pince fine a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Pince a erigne fine. 

Crochet pour enlever les yeux artificiels. 4 50 

Scarificateurs. Ventouses. 


3 50 
6 » 



Ventouse de Heurteloup. 

Ventouse verre et caoutchouc (fig. 764). 


Boite contenant deux ventouses et un 

scarificateur. 35 

Ventouse ordinaire en verre. » 6 
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Douches oculaires. 



Fig. 765. 


Boites enmdtal nickele, avec chevalets 
interieurs pour douze ou quinze 

instruments. 'I o » 

Plateaux en metal nickele, avec che¬ 
valets pour instruments. .de 10 a 15 » 

Boites de toutes compositions, en 

metal nickele.de 30 a 50 » 


Boites de chirurgie oculaire. 


Fauteuil-lit a operations du D r Badal. 250 » 

Etuve a sterilisation de Soulard, 
petit moddle spdcial pour instru¬ 
ments d’ophtalmologie.100 » 


Vaporisateur deLau 
renco(fig. 765).F 
Le mime, petit mo 

dele. 

Pulverisateur de R 
chardson . . . 
Pulverisateur a va 

peur. 

Le mime, petit modele ...... 

Compte-gouttes a poire. 


Bldpharostat .... 
Pince a fixer .... 
Un couteau de Graefe 
Un kystitome . . . 
Une pince courbe fine 


BOITE N° 1. 

Une paire ciseaux de Wecker .... 

Une curette en dcaille ....... 

Boite en bois. 

Boite en mdtal (en plus). 


10 » 
4 50 
3 50 
3 50 
3 50 


20 » 
3 50 
12 » 
60 50 
10 » 


Blepharostat. 

Pince a fixer . 

Deux couteaux de Graefe.... 

Un kystitome a curette. 

Une pince courbe fine. 

Ciseaux courbes.. 

Un couteau lancdolaire. 

Une spatule pour refouler l’iris . 
Un couteau de Weber . . . . . 
Trois stylets de Bowman. . . . 


BOITE 

10 » 

4 50 
'7 » 

6 » 

3 50 
3 » 

3 50 
3 50 
3 50 
6 » 


N° 2. 

Un crochet a strabisme. 

Une paire ciseaux de Wecker .... 
Une paire ciseaux courbes mousses . 
Un scarificateur de Desmarres.... 

Aiguille a paracentese. 

Aiguille pour corps etrangers .... 
Boite en bois. 


Boite en metal (enplus). . 


3 50 

20 » 

3 » 

3 50 
3 50 
3 50 
25 » 

112 50’ 
20 » 










































G. CREUZAN 


Pince a fixer . 

Deux couteaux de Graefe. . . 

Couteau lanceolaire. 

Kystitome a curette. 

Curette de Daviel. 

Bistouri pour chalazion. . . . 
Deux crochets pour strabisme. 

Couteau de Weber. 

Aiguille pour corps Strangers . 
Releveur de Desmarres. . . . 
Deux pinces a iridectomie . . 
Pince a cils. 


BOITE N° 3. 

10 » Pinces a griffes.F. 

4 50 Pinces de Desmarres.■ ■ 

7 » Ciseaux pour SnuclSation. 

3 50 Ciseaux pour strabisme. 

6 50 Ciseaux courbes fins. 

3 50 Ciseaux de Wecker. 

3 50 Trois stylets de Bowman. 

7 » Stylet conique. 

3 50 Six aiguilles a sutures .. 

3 50 Aiguille fine de Reverdin. 

3 50 Boite en noyer. 


2 50 


3 50 
7 » 
3 50 
3 50 
3 50 
20 » 

. 6 » 
1 50 
1 50 
12 » 


Prix de la boite complete. . . 
Boite en mStal (en plus). 


BOITES VIDES EN METAL NICKELE 


Boite de poche pouvant contenir six instruments a manches : quatre pinces, deux paires ciseaux, 
un Scarteui avec chevalets dSmontants et enveloppe en peau de chamois a fermoir .... 

Boite pour contenir dix instruments a manches : quatre paires de ciseaux, six pinces deux 
dcarteurs avec easier pour flocohs de sole, aiguilles, etc., chevalets dPmontants, enveloppe 
en peau de chamois a fermoir. 


Boite grandmodele, enfer- 
mant un plateau intfr- 
rieur dont les chevalets . , 
s’enl£vent pour l’utiliser 
comme plateau a immer¬ 
sion pour les instru¬ 
ments. Cette boite peut 
contenir trente 4 qna- 
rante instruments ... 65 

La composition de eesboiles 
n’est domic,’ qu’a litre d’in- 
dication; nous pouvons les- 
■ avec Unites les dis¬ 
positions demandees. 

Tables en tubes d’acier 
nickcle, ou en tubes de 
cuivre poli, tablettes et 
PtagPre en opaline; di¬ 
mensions hauteur 0 ra 80, 
longueur 0 m 80, largeur 
0 m 50; module que nous 
avons constrjiit pour de nombreux services de chnurgie, et en paiticuher, pour la dinique du 

Dr Badal (fig. 766), moddle Creuzan.. • 123 

Ces tables peuvent Ure faides de toutes dimensions. 
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Table plus simple en tube d’acier print au four, deux tablettes en glace et deux cuvettes er 

Tatdri mdtallique^ composde d’un pied central eti fonte, avec tablettes circulaires en glac. 

oouvant se varier de hauteur.. , c 

Chevalets en cuivre nickeld, pour placer les instruments dans les cuvettes de t6le emaillee, de 6 : 
Chevalets en cuivre nickeld, pour ranger les instruments a manches dans les vitimes 

le mime, pour les pinces et les ciseaux.. 

ARMOIRES M ETA LLI Q.U ES NICKELEES 


75 


U 


INSTRUMENTS TRANCHANTS 

CONSTRUCTION TRfiS SOIGNfiE 

Bistouris fixes a manches en metal nickele, soudes a la soudure forte, 
resistant a la chaleur de I’etuve. 

Bistouri droit (fig. 767), manche lisse, module Creuzan. * 

Bistouri droit, petit.-. 


Bistouri convexe (fig. 768). 


Bistouri de Chassaignac (fig. 769) . 
Bistouri dtroit et fin . . . ... • ■ 


Bistouri mousse (fig. 770). 
Bistouri boutonnd .... 


iil II Bistouri a pointe rabattue du D r Dubourg (fig. 771) . 

J 


Fig. 772. 

Bistouri a large lame et i manche fort (fig. 772) . 
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Long bistouri droit ou convexe. 


Bistouri droit de Nilaton (fig. 773) . 



Fig. 774. 


Bistouri a pointe rabattue (fig. 774). 
Bistouri mousse et courbe. 


4 50 
4 50 


BOITES ET PLATEAUX POUR BISTOURIS : 


Boite en metal nickeld, sans charnifere, avec chevalets, pour six bistouris. . . . 

La,meme, pour douze bistouris... 

Plateau en nickel ou en aluminium pour six bistouris. 

Le meme, pour douze bistouris .. 

Boite en acajou pour six bistouris. 

Boite en palissandre pour-six bistouris . .. 

Boite en palissandre avec un plateau metallique renfermant six bistouris .... 


32 » 
58 » 
30 » 
60 > 

30 » 

31 » 
35 » 


Amputations. 

COUTEAUX POUR AMPUTATIONS (Munches en metal nickeles) : 



’ Fig. 773. 

Couteau de Laugier pour phalanges (fig. 775). 


5 50 
5 50 

. Fig. 777. _ 

5 50 I Longueur de la lame OH 8, pour jambe. 7 » 

6 » I — — 0 m 22, pour cuisse. 7 50 


. Couteaux pour amputations (fig. 777) : 
Longueur de la lame OH 2, pour bras . 
— — OHS — . . 



Fig.. 776. 


Couteau de Farabeuf pour amputations sous-astragaliennes (fig.-776). 
Couteau de Lisfranc. 
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Couteaux a amputation, ancien modele, 

manche ebene ..F. 

Appareil d’Esmarch. 

Appareil de Nicaise. 

Bande d’Houze de l’Aulnoit. 


Scie a amputation, lames tournantes . F. 
Scie a chaine ave'c dtau et crochet, man¬ 
che en metal. 

La mime; avec manche en bois .... 



Scie d amputation, avec lame de rechange et manche en mdtal (fig. 778) 
La mime, a manche d’ebene. 


Scies a dos mobile, varies de longueurs 

(fig. 779).. 

Grande pince-coupe-net, droite .... 

La meme, coiirbe .. 

Pince incisive a mors obliques .... 
Pince incisive a mors mousses .... 



Pince-cisaille de Liston, droite ou courbe. 

Davier Farabeuf. 

Pinces hemostatiques (voir Hemostase), 

Pince a verrou. 

Pince a griffes. 

Pince a dissiquer .. 


Pince a larges mors, a anneaux (fig. 780) 4 50 I Aiguille de Cooper, manche en metal 

-Knaculum, manche en mdtal. 3 50 | Aiguille de Deschamps, droite ou gauche. 


Aiguille de Reverdin (fig. 781) . 


Fig. 781. 

12 » . | Aiguille de Felizet ;. 
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Fig. 782. 

Pince porte-aiguille (fig. 782). . . .F. U » | Aiguille asutures (Voir Sutures). 



Prothese des membres inferieur ou superieur. 

AMPUTATION SOUS-ASTRAGALIENNE 
Appareil en cuir mould, embout en bois, garni de 


cuir(fig. 783).F. SO » 

Jambe artificielle, molletiere en cuir mould, pied 

articuld avec traction dlastique (fig. 784). ... 150 » 


AMPUTATION DkE LA JAMBE AU LIEU D’ELECTION 


Fig. 783. 



Fig. 784. 



Jambe de bois a pilon (fig. 785). 35 » 

Jambe artificielle, articulde au genou, avec ver- 

rou, pied articuld (fig. 786). 300 » 

La mime, avec ceinture. 325 » 


MESURES A PRENDRE: 

Membre sain (pied non chaussd). 

Longueur du sol au centre du genou; longueur totale du sol k 
l’entre-jambes. 

Circonference au genou, au mollet et aux chevilles. 

Membre ampute (indiquer le c6te). 

Envoyer la chaussure. 

Longueur du centre du genou i l’extremite du moignon, et du 
sol au dessous du genou flechi. 

Diametre transversal du genou. 

Circonference en haut de la cuisse, a mi-cuisse] au bout du 





Fig. 785. 


Fig. 786. 
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AMPUTATION DE LA CUISSH 



Cuissard en bois apilon (fig. 787) . 

Jambe artificielle, articulee au genou 
verrou, pied articuld (fig. 788) . 

La niime, avec articulation fibre 
tion dlastique 

MESUHES A PRENDRE: 

Membre sain (pied non chausse). — Longueur du sol 
a Farticulation du genou; de Farticulation du genou a 
:hion'; de Farticulation du genotv a Farticulation 
o-femoralede Farticulation coxo-femorale a la 
iture; longueur totale. du sol a Fischion et a lit 

. Circonference a la cheville, au ; 
mi-cuisse, en liaut de la cuisse et a 
' Membre ampute: — Longueur du 
1’ischion. Circonference au bbut.du 
du moignon. Envoyer une chaussui 


DESARTICULATION DE LA HANCHE 

Jambe artificielle, ceinture cuir mould 
enveloppant le bassin, verrou a l’arti- 
culation eoxo-fdmorale, cuissard en 
cuir mould, douille a vis et pilon. . . 350 >' 

La mime, avec pied articuld. 500 » 

AMPUTATION DE L’AVANT-BRAS 

MESURES A PRENDRE : 

CSte ampute. 



Cole sain. — Hauteur de l’extrdmite des doigts 
jusqu’a Farticulation du poignet; de Farticulation du 
poignet jusqu’a Farticulation du coude ; de Farticulation 
du coude jusqu’a l’aisselle. 

Circonference au niveau du metacarpe (sans compren- 
\ dre le ppuce) ; du poignet. 


Bras artificial de Gripouilleau . .F. 75 

Bras artificiel, articuld au coude, main 
articul.de, cercle concentrique au 

poignet (fig. 789).275 

Bras artificiel, main rigide, pouce 
articuld.I 10 


Hauteur de l’extreini 
jusqu’a Farticulation du coude. 

Circonference du moignon a sa parti 

de Faisselle. Indiquer le c6te ampute. 
rjnnner le moulage du moignon et de 
toulage, tracer le profil du 


du moignot 
a plus forte. 


a ddfaut d' 
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Ecarteurs de Farabeuf .... la paire. 
Les mimes, a fourchette (fig. 791) — 

Ecarteurs a griffes de Volkmann. . l’un. 

Ecarteurs en fil d’acier.— 

Ecarteurs d’Ollier, varies de largeurs — 
Ecarteurs en S, varies de largeurs, de 
20 a 40 millimetres .... la paire. 


Ecarteurs a deux ou trois fourches, avec 
manche a crochet : 

Largeur 25 millimetres..... 10 » 

— 35 - . 12 » 

- 45 - 14: » 

- 60 - IS * 

Sonde articulie de Blandin. 12 » 

Sonde cannelie passe-fil de Filizet. . . 3 50 


Resection. 


ECARTEURS DES PARTIES MOLLES 


AMPUTATION DU BRAS 


MESUR.ES a PRENDRE : 


mite des d'oigts, au poi¬ 
gnet; du poignet nuV 
coude; du coude a l’ais- 
selle; du coude a l’acro- 

Circonference au ni¬ 
veau i du metacarpe 
(sans comprendre le 
pouce); au' dessus du 
poignet; au dessouss du 
coude; de la poitrine. 


plus forte; du bras- a 
niveau de l’aisselle.. — 
Indiquer le cote am- 

- Donner le moulage: 


Bras artificiel de Gripouilleau . . . 
Bras artificiel, articuli au coude a 
verrou, main articulie (fig. 790). 


Le meme, avec main rigide, pouce 

articule.F. 

Bras artificiel, pour disarticulation de 
l’ipaule. 


























232 


G. CREUZAN 


Daviers pour saisir et fixer les os. 



Fig. 792. 

Davier de Farabeuf (fig. 792), module ordinaire.F. 20 » 

Davier de Farabeuf, petite dimension (module Creuzan). 18 » 



Davier a griffes d’OUier (fig. 793) 



Fig. 794. 

Daviers a drignes pour saisir les os ramollis (fig. 794). 15 » 



Fig. 795. 


Davier a bee de perroquet (fig. 795) . . 12 

Daviers droits ou courbes pour extraire 
les dents et saisir les petits os... . 4 


Pince a sdquestre, droite ou courbe . . 

La mime, a double courbure. 

Levier pied de biche. 

ERvatoire a rugine. 


12 » 
14 » 
3 » 
3 > 


Bistouris speciaux. Rug-ines. Scies. Cisailles. 


Bistouri droit fort. 


4 » | Bistouri convexe fort 


4 » 


Bistouri a lame courbe et a 
long manche, lame droite 
(fig. 796). 4 50 



Fig. 796. 


Le mime, a lame rabattue. 


4 50 | Le mime, & lame courbe 


4 50 
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Rugine du Prof. Trelat (fig. 797). 



Fig. 797. 


Rugine a cinq tranchants 


Rugines de Farabeuf : 


Convexe (fig. 798) . . . . F. 6 

Concave (fig. 799). 6 

Droite (fig. 800). 6 


Courbe (fig. 801). 6 

En forme de spatule (fig. 802). 6 

Rugine troupe de Trdlat. 



| Rugine troupe de Farabeuf. 7 



Fig. 803. 


Couteau courbe du Prof. Ollier, pour les os mous (fig. 803) 



Couteau-gouge d’Ollier, pour creuser les os (fig. 804) 


Scie de Larrey. 6 » 

Scie de Langenbeck. 6 » 

Scies a dos mobile, manche en 
metal (Voir fig. 779) : 

Longueur 0 m 28 .... 10 » 

— 0 m 33 .... 12 » 

— 0 m 36 .... 15 » 



Scie a resection ordinaire (fig. 805). 
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Scie a resection a lames tour- 


nantes et a,inclinaisons va¬ 
riables (fig. 806); . . . F 45 

Scie a chaine, avec etau. . . 22 

Scie de rechange, avec £tau . 15 

Aiguille pour passer la scie ' 

a chaine. 1 

Aiguille a manche pour le 

meme usage. 6 

Sonde cannelee passe-fil de 

FSlizet. .. ,3 

Cisaille de Liston, droite . . 12 

La meme, courbe. '. 



Fig. 806. 


F. 14 » 



Pince droite de Liston (fig. 807) 



La meme, courbe (fig. 808). 15 » 

La meme, tres courbe. 18 » 

Cisaille de Maisonneuve pour le maxillaire. 30 » 



Fig. 809. 


Cisaille de Farabeuf, rempla^ant les 


dseaux, droite ou courbe (fig. 809). . 12 » 

Forts ciseaux droits ou courbes .... 6 » 

Pince-gouge de Roux, droite ou courbe. 12 » 

Pince-gouge de Lucas-Championniere . 20 » 

Grande cisaille de Pean, pour le maxil¬ 
laire . 40 » 


Pince-gouge a tranchant unique et a mors 
femelle mousse ; 


Grande. 30 » 

Moyenne. 25 » 

Petite. 18 » 


Cisaille fine et delicate, a tranchant 


concave ou convexe 
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Curettes. Gouges. Burins. Osteotomes. 



Burin coude tout en acier (fig. 810). 

Gouge coudde tout en acier ^fig. 811). 

Ciseaux-burins de 4, 6, 8, 10, 12, 14 millimetres. . . 

Gouges memes dimensions. 

Ciseau a lame mince de Farabeuf. 



Fig. 812. 


Gouges de Legouest (fig. 812). 
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Fig-. 816. 



Curettes de Volkmann, manches en metal (fig. 816), six dimensions 
differentes : 

N»s 1, get 3.F. 7 » 

Nos 4, S et 6. 8 » 

Curettes de Volkmann, tubulees, permettant l’irrigation pendant 1’operation. 12 » 

Curettes tres fines. 7 » 

Ciseaux de Mac-Ewen pour l’osteotomie, gradues d’epaisseurs, trois largeurs. 12 » 



Fig. 817. 

Ciseau-burin de Championniere, pour la resection du genou (fig. 817). . . 

Maillet en plomb et nickel. 

Maillet en bronze . .. 

Osteoclaste de Robin. 


Resection des cotes, procede d’Estlander. 
































G. CREUZAN 237 


Sutures osseuses. Perforation des os. 




Chevilles en ivoire du D r Demons.F. 

Perforateur des os, avec cinq forets gradues . . . 

Le mime, avec deux couronnes, en boite. 

Chevilles mdtalliques du D r Courtin. 

Fil d’argent n° 5.Le rouleau de 1 metre. 

Fil d’argent n° 6. — 1 — 

Perforateur simple a main.. 

Pince a griffes et a ressort (fig. 820). 

Perforateur des os, avec cinq forets (fig. 821) . . 
Perforateur du D r Championniere (fig. 822) . . . 

Perforateur a colonne torse . . . .. 

Curette a gros manche pour l’dvidement de la 
cavite colyloide. 


avec deux forets et trois 



Fig. 822. 


Perforateur a engrenages, 
couronnes (fig. 823) . 


65 


Fig. 823. 
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Trepanation et Graniectomie. 




Fig. 825. 


Couronnes separdes : 

Diametre'l2, IS et 18 millimetres . . 

— 21 et 25 millimetres . . . 

. Ti4phine avec couronne (fig. 825) .... 

Exfoliatif... 

Tire-fond independant .. 

Couteau lenticulaire; .. 

Tlevatoire a rugine. 

Brosse plate.,... 

Pince-trdpan du D r Farabeuf. 

Pince-gouge droite ou courbe, de largeurs 
. varides. '. ; . • • • ■ • 

Trepan avec perforateur du D r Doyen. . . 
Fraises de 4 millimetres.*• • 


— 42 — 

■ — 16 — 

Scie avec .curseur gradud. 
Burin du D r Doyen . . 
Gouge perforarite ■. . . 


Pince emporte-piece 
Maillet en metal. . 


10 » 
15 » 
3 50 
5 » 

5 » 
3 50 
1 » 

45 » 

14 » 
55, » 

6 50 

7 50 

8 50 

9 » 
20 » 
42 » 
12 » 



































PANSEMENTS & MATERIEL DE PANSEMENT 


PANSEMENTS 


Pansements antiseptiques. 

Depot de l’usine FROGER & GOSSELIN, a Saint-Remy (Calvados). 


Par l’application de la loi sur la ph'afmade, nous ne pouvons vendre au detail que les pansements 
non mddicamenteux et les pansements sterilises. Les pansements antiseptiques -dont le pnx est tarifae 
ci-dessous, ne sont fournis qu’aux hopitaux, pharmaciens et droguistes. 

(Conditions speciales pour hOpitaux.) 
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Objets de Pansement sterilises et non sterilises. 

COTONS 

Cotons hydrophiles en nappes rouldes : 

Le kilo.F. 3 » 

Le paquet de 250 grammes.. • * 80 


Cotons hydrophiles de qualite extra, coupes en carres : 


Le kilo. 

Le paquet de 250 grammes. 


25 


Cotons hydrophiles de qualite superieure, sterilises, en nappes roulees et livres enboites de carton : 
La boite de 250 grammes. 2 



Cotons hydrophiles de qualite superieure, sterilises, coupes en carrds de deux dimensions et renfermds 
dans des boites metalliques hermetiquement closes : 

Dimensions : longueur 16 centimetres, largeur 11 centimetres. 


— 24 


4 » 


La boite de 250 grammes . 

— 125 — . 

— 50 - . 


2 50 
1 50 


Ces cotons formant un volume plus considerable que ceux en nappes routes, on peut faire un 
pansement avec un poids bien moindre et realiser ainsi une dconomie qui compense bien au dela 
1’elevation de leur prix. II n’est pas besoin d’insister sur l’avantage qu’ils prdsentent de pouvoir prendre 
les feuilles couche par couche sans toucher le reste de la boite qui reste toujours a l’abri de toute 
contamination. 

Boites pour un seul pansement (modele de l’h6pital Saint-Andre), renfermant des carres de coton et 
six feuilles de gaze sterilisee : 

Boite n° 1, dimension 10 X 12 centimetres. 1 50 



11 X16 

17X 24 





GAZES 


Gazes hydrophiles pour pansements et compresses diverses fabriquder avec des gazes. 

Gaze hydrophile non sterilisee pour faire les compresses, bandes, etc. : 

Par piece de 60 metres environ, largeur 80 centimetres.Le metre. » 22 


Par paquet de 5 metres. 
— 1 — 


.Le paquet. 1 25 
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COMPRESSES 

Compresses a pansements en gaze sterilisee : 

(11 X 20 centimetres ). . . .F. 3 » 

La boite de 10 compresses de (15X25 — >('!)... 3 50 

(18 X 30 — ) . 4 » 

Compresses de gaze purifiee non stdrilisees, en paquets de dix : 

Petites.Le paquet. 1 » 

Moyennes. — '] ^5 

Grandes. 1 75 

Compresses-iponges hydrophiles, composees de huit doubles de gaze absorbante, ourlees et cousues 
sans effilochures sur les bords. 

1° Compresses non sterilisees : 

No 00 Extra-petites, dimension 8 X 11 centimetres. La compresse. » 25 

— 0 Petites — 11X16 — — » 40 

— 1 Moyennes — 17 X ^4 — — » 50 

— 2 Grandes - 22 X 35 - - » 75 

Compresses n° 3, dimension 40 X 60, pour limiter le champ ope- 

t0 ; re .Chaque compresse. 1 50 

2° Compresses-dponges sterilisees, merries dimensions que ci-dessus, renfermdes dans des 
boites mdtalliques. 

Ces compresses sont livrees par boites de 5, 10, 15, 20 et 25 : 

N° 00 Extra-petites 8 X 41 centimetres. 2 50 4 » 6 » 8 » 10 » 

— 0 Petites 11 X 1® — 3 » 5» 7 50 10» 42 » 

— 1 Moyennes 17 X ^4 — 3 50 6 » 9 » 12 » 15 » 

— 2 Grandes 22 X 35 —• 4 50 8 » 12 » 15 » 20 » 

N° 3 Extra-grandes pour le champ operatoire : 

La boite de 3.. 5 50 

_ 6. 40 » 

TAMPONS-EPONGES POUR OPERATIONS 

Ces tampons sont composes d’une boule de coton enrobde de gaze absorbante; ils remplacent les 
Sponges, et ont, sur ces dernieres, l’avantage de pouvoir etre stdrilisfe. 

Non stdrilisds.L e cent ■ 15 » 

Stdrilisds, la boite de 40 tampons. 3 25 

_ _ 20 — 5 75 

_ _ 30 - 8 25 

_ - 50 - 43 25 


Accouchements et Gynecologie. Pansements vaginaux. 


Compresses de coton sterilise pour dames en couches : 

Dimensions : longueur 30 centimetres, largeur ! 
La boite de 250 grammes. 


(1) Chaque compresse se compose de trois doubles. 
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Bandes de gaze sterilisee pour pansements vaginaux. 
Boites de cinq bandes de 5 metres de longueurs 

Largeur 5 centimetres . . F. 2 75 
_ 7 3 25 

— 10 — ■ ■ • 3 75 

Bandes de gaze non stdri- 
lis£e, enteloppees sdpard- 
ment, memes longueurs et 
dimensions que ci-dessus : 

La bande .de 5 centimetres. . 

— 10 — 

Tampons pour pansements 
vaginaux : 

Non sterilises .Le cet 

Sterilises,.la boite de 10. . 

— 20. . 

Laminaria sterilises a la vapeur 
d’alcool sous pression (fig. 

826).Le tube. 

Dimensions en nnagasin : 

N os 5, 7, 9, bC 13 > ' l5 > 17 > ,|9 > 

21, 23 (fig. 827). 



Bandes de toute nature. 

' (Pour lf.s bandes de Tarlatane, voir l’artide Appareils pldtres.) 
Bandes en toile purifide, en tissu, 

Longueur 5 metn 


de coton fort ou fin, enveloppees separdment : 

.( largeur 5 centimetres.La bande. 

ts - 7 - . - 


10 


largeur 


Bandes de flanelle : 

Longueur 5 metres 

Bandes en crepe Velpeau : 

..Longueur .5 metres 

Toiites ces bandes peuvent 

Bandages de corps en toile. 3 50 

_ — , - en flanelle grande largeur 8 » 

Bandages en F en toile. 1 50 

_ ._ en flanelle. 2 50 


largeur 5 centimetres . . .‘.La bande. 

— 7 — . — 


1 20 
2 » 
2 50 


centimetres.La bande. 


.1 25. 
1 50 


re -sterilises, stir demande. 

Bandes de spica, largeur 7 centimetres, 

longueur 10 metres. 

Les mimes, en flanelle ........ 
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Ligatures. Sutures. 

Catgut, soies, crins de Florence sterilises et renfermes dans des tubes de verre 
ci fermeture metallique et hermetique. 

Catgut (fig. 828), sterilise a lavapeur 
d’alcool sous pression, procedd 
Barthe et Soulard (mdthode de 
l’hdpital St-Andrb de Bordeaux) : 

00 a 6 (fig. 829) Le tube. A 50 
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Drainage. 

GROSSEUR ET GRADUATION DES DRAINS 


Les drains 
Pour appricier 
ainsi le drain n» 7 correspond 


calibres par millimetres et leur grosseur correspond a leur diametre metnque. 
graduation d’apres la filiere Charriere, il suffit de multiplier le numero par 3; 
n« 21 de la filifere. 


Drains non sterilises, par longueur de 1 mitre : 

N»s 3, 4, .. 

— 6, 7, 8. 

— 9 et 10. . . .. 

— 11 et .. 

— 13 et 14. 

— 15.. 


Le mitre.F. 


Drains non sterilises a bouts arrondis, coupis par longueur de 25 centimetres : 

Nos 3, 4, 5. 

— 6, 7, 8. 

— 9 et 10.. 

— 11 et 12.. 


» 75 


1 » 
1 25 
1 50 


Drains sterilises. 


Drains a bouts arrondis, longueur 25 centimetres : 
Nos 3, 4, 5 . .. 

— 6, 7, 8 . 

— 9 et 10. 

— 11 et 12. 


Le tube. 


1 25 
1, 50 


Drains coupes par longueur de 16 centimetres : 

Nos 3, 4, 5. 

— 6, 7, . . 

— 9 et 10. 

— 11 .. 

— 13, 14, 15. 

Drains coupes par longueur de 30 centimetres : 

Nos 3, 4, 5. 

— 6, 7, 8. 

_ 9 et 10. 

,— 11 et 12. 

— 13, 14, 15. 


Le tube. 1 » 

— 1 25 

_ 1 50 

— 1 75 

— 2 » 


Le tube. 2 » 

_ 2 50 

_ 3 » 

— 3 50 
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Gaze chiffon . . 
Taffetas chiffon . 
Makintosh . . . 


Accessoires de pansement. 


Epingles de siirete (quatre dimensions). (fig. 833) 
La boite de douze. F 

La grosse en une seule boite.. 

Brosses a ongles.La douzaine 

Limes & ongles. 

Compresses pour pansement instantand, module que 
avons construit pour les Ambulances urbaines, si 
indications du Dr Mauriac : 

Grand module, 25 sur 20 . . Le paquet de dix. 
Module moyen, 20 sur 12 . . — — 

Petit module, 12 sur 9 . . . — — 


les 


Tissus impermeables. 

Taffetas gommd, ,1a pidce de 4 m 50, largeur 0 m 80 .... 

Drap d’hdpital a simple face. Le metre, 
Le mime, a double face ... — 

Drap d’hdpital n 


Le 1/2 mfetre. 2 25 Toile a lit, largeur 1m15 . 


Insufflateurs de poudres. 


Boite tamis en caoutchouc durci. . . 
Poire d’insufflation avec canule droite 01 


I Insufflateur a tube intdrieur. 

Grand insufflateur a poire. . 
I Insufflateur a tube pliant . . 


La Phulaxia, serviette hygienique pour Dames. 

La Phulaxia est un objet de toilette de ptemidre ndcessitd, indispensable aux dames soucieuses de 
leur santd, et d’une utilitd incontestable pendant les voyages.: 

Cortfectionnde avec un tissu special, elle est ldgdre, d’une extreme blancheur, d’une souplesse telle 
qu’elle se prete a tous les mouvements. Elle s’applique facilement sans le secours d’autre ceinture et ne 
provoque auCune espdce d’inflammation. 

Grace a la disposition de la garniture que l’on peut augmenter 4 volontd, le Phulaxia rdpond a 
toute les exigences. Cette garniture est en filaments de chanvre ou de lin. 

La Phulaxia.se lavant facilement, sa durde est illimitde; la garniture se remplace, et comme son 
prix est modique, il en rdsulte que cet objet de toilette est le moins codteux en mfime temps que le 


plus hygidnique et le" plus confortable. 

Prix de la boite avecj six serviettes garnies. 10 » 

Prix du paquet de douze garnitures. 1 50 


Serviettes hygiiniques, modele Fournier : 

Grand module, six serviettes et une" ceinture .... 8 » 

Petit moddle, trois serviettes' et une ceinture .... 5 » 
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Sachets de pansement pour chasseurs, touristes, 
cavaliers, velocipedistes, etc. 

Ils sont renfermds dans un sachet de caoutchouc recouvert d’un petit sac de toile sur lequel est 
collee une Etiquette indiquant la composition et le mode d’emploi. 

■ SACHET DE PANSEMENT BICHLORURfi A 3 «/oo 
Ce sachet, dont la composition est identique a celle du paquet de pansement individuel adoptd' 
pour l’armde (modele 4892), contient : 


4 o Un plumasseau d’etoupe purifide pesant 
40 grammes, entourd de gaze et imprdgnd de 
bichlorure de mercure a 3 »/oo; 


2° Une compresse 
a 3 °/oo; 


n gaze purifide bichlorurde 


3» Une bande de coton, tissu fin, bichloi 
a 3<>/oo; . , , , 4 

40 Une pidce de tissu impermeable de 1 
sur OH 5; 

5o Deux dpingles de suretd. 



MATERIEL DE PANSEMENT 

Appareils pour sterilisation. 

(Extrait du Catalogue general de materiel et mobilier pour hopitaux). 
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TABLES POUR INSTRUMENTS ET PANSEMENTS 


Table roulante a galeries, tablettes en glace, deux capsules en verre de 0™25 de diamCre, 
roulettes caoutchout£es, longueur 0“65, largeur 0 m 45, hauteur 0 m 90.F- 



Tables en tube d’acier dmaille au four, coins et noyaux en cuivre nickete ou dorg, avec ou sans 
roulettes, dessus et tablette en opaline (fig. 835). 


Trois dimensions (pouvant varier sur demande) : 

Longueur Largeur Hauteur 


0 m 40 0 m 32 0 m 80.F. 80 » 

0.60 0.40 0.80 . 100 » 

0.80 0.47 0.80 . 120 » 


Ces tables peuvent etre faites egalement, et au meme [prix, tout en cuivre poli ou enticement 
nickelies. 


Table a monture en tube de cuivre cariA, montage par boulons, dessus et Cageres en glace, 
hauteur 0®90, largeur 0™23, longueur 0"“65. 


70 
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BOITES POUR STERILISER L’EAU ET LA TRANSPORTER STJiRILISEE 


Boites en cuivre nickele ou poli, avec robinet cache, pour steriliser 1’eau dans l’autodave et la transporter 
sans danger de contamination : 

Contenance 5 litres (fig. 836).F. 16 » 

— 40 — (fig. 837). 20 » 

- 20 - . . . . . 28 » 



Fig. 836. Fig. 837. Fig. 838. 

Boites cylindriques a large, couverde, module que nous avons construit pour l’h6pital Saint-Andre de 
Bordeaux : 


Contenance 5 litres (fig. 838). 25 » 

- 10 — . 30 » 

Au moment d’employer l’eau contenue'dans ces boites, il suffit de flamber l’orifice du robinet. 



Pour les autoclaves de 34 et 43 centimetres, il est preferable de faire des boites de meme diametre, 
mais moins hautes. Le prix est majore de un tiers; c ! est-a-dire que deux boites pour l’autoclave de 
34 centimetres coutent nickeRes 58 francs et reviennent a 73 francs pour cdui de 43 centirnetres.. 
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Boites rondes en verre 

Contenance 


pour le mane usage 


et pour conserver les tampons, crins, soies, 

Diaminre . Hauteur 


■1/2 litre. 0^08 0H4. 

1 litre. 0.10 0.16. 

1 litre 1/2 . 0.12 0.48. 

2 litres. 0.14 0.20. 


etc. : 


2 25 

2 75 

3 50 

4 50 


APPAREILS POUR CHAUFFER L’EAU 

Petits rdservoirs en ciiivre poli en forme de laveurs, monte's 
sur un support portant un- foyer a gaz .-dji a l’alcool, et 
pouvant s’accrocher au mur ffig. 841), contenance 6 litres. 

Chauffage au gaz.F. 45 » 

— a l’alcool.. 50 » 

Appareil petit modele se branchant sur la canalisation 
d’eau, chauffant a 40 degiAs un litre d’eau a la 
minute.50 » 

Le meme, grand modele, chauffant deux litres, a la ■ 

minute. 75 >:> 



Fig. 841. 



BARILS, BASSINS ET ACCESSOIRES DE PANSEMENT 
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Barils avec dossier plat et 


relief, contenance 10 litres : 



■ Les dimensions indiquees 


du fond. 


Fig. 847. 
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Cuvettes a pansement en t6le dmaillee (fig. 848-849-850). 


Cuvettes en verve forme trefle (fig. 851 ).F. 7 


| Les memes, en f61e emaillee (fig. 852). F. 2 50 
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Cuvettes ovales en verre, a hords droits (fig. 833), longueur 0^26, largeur OH 9.F. 4 

~ — — a bords arrondis (fig. 834), — 0.32, — 0.24 . 7 



Fig- 835. Fig. 8S6- 


Fi g- 855 • Fig. 856. 

Cuvettes forme haricot, en verre'.. g g0 

Les menus, en t61e emaillde (fig. 855-8^6), longueur 0™20 . .’ . .’ .’ .’ ^ 2 30 

- ' 0.23 .' .' .' .' .' 3 » 

~ — — 0.30. 4 » 




Sterilisateurs pour les instruments et les pansements. 


St&ilisateur a eau bouillante, en 
cuivre fort, it grille interieure, 
bruleur a gaz ou a alcool, lar¬ 
geur 0ml 8, longueur 0m38, 
profondeur 0ml0 (fig. 857). F. 

Ces appareils peuvent se faire 

de toutes dimensions. 

Sterilisateur a eau bouillante, com¬ 
pose d’une bdite en tdle 6maill6e 
avec couvercle, montde sur un 
support en acier dtame. 

Longueur Largeur Profondeur 

0ml5 0m38 0 m 10 . . 

0.22 0.40 0.12 . . 


75 » 


Prix 


25 » 
30, » 



Fig. 857. 


Rampe a 


a alcool 


plus 20 
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ETUVE-STERILISATEUR A COURANT D’AIR CHAUD 

“ Systeme Soulard (module Creuzan) 

MARQ.UE ET MODELE DEPOSES (fig- 888) 

(Voir.da theorie-et'la description pages 16 et 17) 



Petit modele, suffisant pour cabinet de medecin, permettant de steriliser tous les instruments 
de la chirurgie coUrante, largeur 0'»30, hauteur 0n>15, profondeur 0M5.F. 


Prix des Etuves, systeme Soulard (sans regulateur ni thermometre) 


Largeur 

Hauteur. 

Profondeur. 

t ' Prix. . . . .F. 


No i j N« 1 bis ' N° 2 
0.20 0.30 0.30 

0.15 0.15 0.25 

0.15 0.15 0.20 

80 » 100 » 145 » 


No 3 No 4 No 5 
0.40 0.50. 0.50 

0.30 0.35 0.40 

0.25 0.30 0.38 

175 » 210 » 275 » 


Nous construisons egalement et pouvons livrer, sur demande, les autres modeles d’Etuves 
it air chaud (Poupinel, Pean, etc.). 
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Boites en cuivre nickele pour les instruments. 

(Fig. 859.) 



Nous avons rdussi, grace k un outillage special, a construire ces boites a d’excellentes conditions 
de prix. Elies sont faites avec soin, ont les coins arrondis et sont souddes a la soudure forte. On peut 
les laisser a 1’etuye a n’importe quelle temperature, y faire bruler de Falcool sans risque de les 
dessouder. 


Nous indiquons ci-dessous les dimensions principales, mais nous pouvons faire, meme pour une 
seule piece, toutes les grandeurs ddsirdes. 


Longueur Largeur Profondeur 


0"16 0 m 10 0 04.F. 16 

0.20 0.15 0.06. 20 

0,22 0.10 0.03. 15 

0.25 0.15 0.05. 25 

0.30 0.08 0.07. 24 

0.30 0.14 0.05. . .. 27 

0.35 0.15 • 0.08. . . .. 30 

0.35 0.18 0.06.. . 35 

0.37 0.10 0.04. 20 

0.40 0.12 0.07. 36 

0.40 0.25 0.06. 40 

0.45 0.15 0.06. 50 

0.45 0.25 0.06. 55 

0.50 0.25. 0.08. 58 


12 » 
14 » 

14 » 

15 » 

15 » 

16 » 
16 » 
16 » 
14 » 
16 » 
16 » 
18 » 
18 » 


20 
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Autoclaves. 


Autoclaves du D<- Chamberland (Modele Creozan), pour sterilisation soit dans la vapeur a 100 degres, 
soil dans la vapeur sous pression de 120 a 13i degres, en cuivre rouge brase, couvercle mobile en 
bronze, fermeture avec vis a trois oreilles, manometre, soupape de surete, panier interieur en toile 
mdtallique, fourneau en cuivre et bruleur a gaz (fig. 860 et 861). 



Pour la theorie et la description des Autoclaves Chamberland, voir pages 21, 1 


Diametre interieur : 12 centimetres . 
— 20 — 

— 25 — 

_ '34 — 

_ 43 — 
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Autoclaves a porte laterale, modele Creuzan (fig; 862) : 

L’autodave’ Chamberland, tel qu’il est 
employe aujourd’hui dans beaucoup delabora- 
toires et de pharmacies, presente un dispositif" il 
de fermeture peu commode. 

En effet, si apres avoir deboulonne le 
couvercle, on veut l’enlever, on est oblige de 
placer cette piece’lourde et brulante sur un siege 
que l’On n’a pas toujours a la portee de la main. 



L’autoclave represeiite par la .figure '862 
remedie a ces inconvenients. Cocune disposition 
_ generate,line differe pas des modeles connus : il 
se compose d’une enveloppe exterieure a laquelle 
nous avons ajopte un socle qui est.plus elegant 
et plus stable que les quatre .pieds des anciens 
modeles. Cette enveloppe supporte l’appareil de 
chauffage et la chaudiere qui est terminee par 


un dome fixe ;portant les appareils de xontrole 
et de securit^; f.. 

I .a porte 'se trouve en avant et le dessin 
en montre clairement la disposition ; en effet, 
maintenueparuncertain nombre de serrc-joints, ..a 
il suffit, pour l’Ouvrir, apres avoir desserre les 
ecrOus, de la fairc pivoter autour de son axe. : 
Une poignee isolante facilite cette manoeuvre 



sans danger de se briller. 


L’appareil presente l’avantage que les ' = ^=_ 

objets places pour etre sterilises sont a la portee =— 

de la main et peuvcnt etre facilement places et ■ - . 



Fig. 8C2- 


PRIX DE CES AUTOCLAVES : 


Modele no \, contenant 6 flacons de 500 grammes . . . 

Modele n« 2, contenant 6 flacons de 1 litre. 

Module n° 3, contenant 6 flacons de 11 litre 500 grammes 
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HYGIENE ET DISINFECTION 



Prophylaxie ties Maladies oontagieuses. 
FORMOLATEURS HELIOS ET LEURS APPLICATIONS RESPECTIVES 

Formolateur HELIOS A (fig. 863), brevet s.- G. b. g. (depose), / 
modele special 1898. 

En laiton ..® - * 

— nieitele. 9 * 

Petit support special, 'brevet'd s. G. d. g., permettant au besoin le 
_ montage du recipient C-R d’un formolateur A sur le verre dune 

lampe,. en laiton nickefe... 

. ... . --- |r . T tr-~ Desodorisalion, assainissemeut, therapeutique de la coqueluclie, influenza, 

l | luberculose, sur prescription du inedecin. 

||Pii Cet appareil est applique dgalement a la sterilisation d’mstruments de chi- 
rurgie, sondes ct bougies, ustensiles de coiffeurs, etc. Industriellement pour la ; 

.. sterilisation des futs de vin, bfere, etc. 

Fig. 863. 

Formolateur HELIOS B (fig. 864), brevetd s. G. d. g. (depose), 
modele officiel 1898, suffisant pour 100 metres cubes. Toutes 
les parties de cet appareil, exceptd la lampe a alcool, sont soi- 
'' gneusernent emailfees. . . 

' Desinfection complete d’appar- 
tements, caves, etc. 

N. B. — Sur demande 
nouslivrons, pour des lornto- 
iatcurs founds. antcrieurc- 
inent, toutes les pieces ne- 
• cessaires pour constituer un 

__^ . j formolateur B; combine, 

Formolateur B. modele 1899, au prix de 
HELIOS-Societe Anonyme-PARiS 90 francs. 

’ Fig. 864. 

Formolateur HELIOS B, combine, modele 1899 (fig. 863). 

Ce modele permet a la ibis la gasification des pastilles 
paraformiques et l’evaporation de l’eau necessaire pour cleve 

degre hygrometrique de la piece. II comprend : | 1 .. 

B. Lampe du formolateur. - P. Recipient pour les pastilles : §| 

paraformiques. - R. Gorge pour 1 alcool a chauffer 1 eau. ■ S* 

S. Chaudierc a rcmplir d’cau. - T. Dome recouvrant le tout et 
muni de cheminees donnant passage a la vapeur d eau. 

... 'ii FORMOLATEUR B HELIOS COMfilNE M0DELE.I899 
■routes les parties de ces appareils, a l exception de la lampe a alcool SGDG-DEE0S6 

rf dc la chaudiere, sont soigneusement emadlees. ^ ^ 

Formolateur B combine (depose), modele 1899, . 105 » 

pour 100° 3 .■■■ . 27 25 

Appareil a ammoniaque Helios (depose). 
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PASTILLES PARAFORMIQ.UES HELIOS (deposees), pesant chacune 4 gramme, 100 »/o d’aldihyde 
formique. 

Le 100, en une boite de quatre ituis riunis, contenant 25 pastilles. . .F. 5 » 

500 en une boite de fer-blanc. 25 » 

PASTILLES COMPENSATRICES HELIOS (deposies), pour neutraliser l’odeur de l’aldihyde for¬ 
mique apres disinfection, assainissement ou desodorisation radicale. 

La boite de 100 pastillles pesant chacune 1/3 gramme et neutralisant une 

pastille paraformique de 1 gramme. 2 50 

Envoi de la notice complete sur demande affranchie. 

Nous nous chargeons de faire effectuer par un personnel soigneux et expirimenti les disinfections 
a domicile. 

TARIFS POUR LA DISINFECTION DES LOCAUX 

Sans degradation, ni alteration des etoffes, couleurs, dorures, tableaux, etc. 

A. Operations faites par nos soins. 

Ville de Bordeaux (limite de l’octroi, 25 centimes par mitre cube). — La somme minima a payer 
ne peut itre infirieure a 25 francs, quel que soit le nombre de metres cubes au dessous de 100. 

Hors Bordeaux (dans un rayon de .20 kilometres, 35 centimes par mitre cube). — La somme 
minima a payer ne peut etre infirieure a 150 francs, quel que soit le nombre de metres cubes au dessous 
de 500. 

Pour les diplacements dans un rayon plus iloigni, le prix se traite de gri a gri. 

Conditions spiciales pour grands locaux, hSpitaux, icoles, administrations. 

Neutralisation immediate de l’odeur de l’aldehyde formique, 5 fr. par 100 metres cubes. 

C B. Operations faites par les clients eux-memes. Location du materiel. 

Pour les personnes disirant effectuer elles-mimes la disinfection d’un local au cours ou a la suite 
d’une maladie contagieuse, nous louons le matiriel nicessaire avec instruction complete pour l’opiration. 

Le prix de location du matiriel pour 100 mitres cubes avec 250 pastilles paraformiques est.de 
25 francs, plus les frais de transport aller et retour en grande vitesse. 

Si plusieurs pieces doivent etre disinfecties suecessivement, les pastilles paraformiques compties 
par 100 metres cubes coutent 12 fr. 50. 

Comme compliment de tout ce matiriel, nous possidons, dans une des dipendances de nos 
ateliers, une ituve a aldihyde formique, qui nous sert k disinfecter, par la meme mithode, les objets 
que nous donnons en location a notre clientele. 

Cet appareil est igalement utilisi pour disinfecter les vetements, livres, jouets d’enfants, ayant iti 
ou suspects d’etre contaminis. 

REMARQUE TRES IMPORTANTE 

La mithode HELIOS est la seule qui, pratiquement, d6gage de 
l'ald6h.yde formique gazeux pur dans les appartements. 
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Pulverisateurs pour disinfection de grandes surfaces par des Pulverisations antiseptizes. 

Pulverisateur a pression d’air n° \, contenance 6 litres. F - 130 » 


Pulvdrisateur marchant une heure, pulvdrisant en haut et horizontalement 


Pulverisateur no 4, a deux bees, module des hdpitaux, marchant deux heures (fig. 866). . . 

Le mime, plus grand, marchant quatre heures. 

Grand pulvdrisateur n° 6, marchant six heures.. 

Lampe a gaz pour ce dernier appareil . .. 


slis 
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LAMPES THERMO-HYGIENIQUES pour desodorisation et disinfection (fig. 867-868). F. 12 



5 

Fig. 867. 


2 


Fig. 868. 


On sait que le platine posside la propriiti de se maintenir indifiniment incandescent sous 
l’influence d’un grand nombre de liquides volatils. C’est. cette propriiti qui est utilisie pour ripandre, 
dans les milieux ou cette lampe est placee, des vapeurs odorantes ou disinfectantes. 

L’alcool a 90 degris est le liquide qui se prete le.mieux a l’entretien de l’incandescence de notre 
lampe au platine, il est aussi celui qui refbit le rnieux sans trop s’affaiblir l’adjonction des diverses 
substances qu’il s’agit de faire ivaporer; il degage a 90 degris suffisamrtient de vapeurs pour entretemr 
l’incandescence de nos lampes thermo-hygieniques. 

Quand ce petit appareil est en fonction, tous les miasmes en circulation dans Fair viennent se 
. bruler a la surface du petit bonnet en platine; porte a l’incandescence, il absorbe meme la fumee et 
l’odeur du tabac, ce qui permet de fumer impuniment,' meme dans une vaste piece, sans qu’il y subsiste 
aucune' odeur de tabac ni apparence de fumie. On peut de meme par son emploi repandre tres rapide- 
nient dans un local quelconque, des vapeurs odorantes afin de le parfumer. 

En un mot, ce genre de lampe est d’un usage precieux pour l’assainissement ou la disinfection de 
chambres de malades, et aussi, pour la suppression de toute fumie ou odeurs disagriables, telles par 
exemple les odeurs de cuisine et odeurs de toute nature. 

Non seulement la lampe thermo-hygiinique. enleve les mauvaises odeurs et assainit les appartements, 
rnais encore elle permet de disinfecter les locaux et objets contaminis par des malades atteints de 
maladies contagieuses et transmissibles : scarlatine, irysipile, croup,. angine .„diphtirique, fiivre 
typhoide, etc. 

Pour obtenir la disinfection il suffit de remplacer l’alcool ordinaire par Yalcool mithyhque pur. Le 
contact des vapeurs de cet alcool avec le platine incandescent produit de l’aldihyde formique ou formal. 

En risumi, la criosote, Fessince.de thym, l’alcool lui-mime ivapori sur le platine de notre lampe, 
ont, chacun en ce qui le concerne, des propriitis disinfectantes particuliires, qui permettent au 
midecin traitant de les employer selon le cas, et en dosant plus ou moins chacun d’eux, il en obtient 
des risultats extremement favorables pour ses malades. 
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Grachoirs. 


CRACHOIRS DE ROCHE 



Crachoirs de Detweiler (fig. 869) : 


Grand modele. ..F. 5 

Petit modele. 5 


Crachoir simple (fig. 870).F. 3 » 

Crachoir tout en aluminium, dit crachoir 

amdricain (fig. 874). 3 » 

Crachoir du D r Mongour (fig. 872)... 3 50 



La modicite du prix de ce dernier appareil enpermet l’achat aux malades Us plus pauvres, 
en m£me temps qu’il pent itre doune aux malades des hopitaux. 


17 
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CRACHOIRS POUR CHAMBRES DE MALADE 


Fig. 876. 


Crachoir en faience (fig. 876), avec poi- 
gnte et couvercle concave perce au 
milieu, modele des H6pitaux de Bor¬ 
deaux . 

Crachoir e: 


a cduverde perce (fig. 878). 


7. , Fig. 878. 

Crachoirs en verre blanc, bleu c 
(fig. 877) : 

Petit modele . 

Grand module 


Crachoirs en verre a anse (fig. 879-880). 

Crachoirs en t61e dnaillde a anse et 4 couvercle : „ . „ 

Ko 1, diamdre 0»'10. 3 » | N» 2, diametre 0-12. 3 50 | No 3, d.ametre . 

CRACHO.RS A SCELLEMENT OU A PUAT.NE V.SSEE 

Crachoir en verre bleu ou jaune, monte sur console a scellement ou a vis. 

Le. meme avec un crachoir en t&le dmaillde..' ' ' ' ' 

Consoles en fer dame, a vis ou a scellement pour tous modeles de crachoirs. 

CRACHOIRS A PIED 

Pieds en fonte avec tige porte-crachoir pour tous modeles de crachoirs 


Fig. 879. 
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SECOURS AUX BLESSES 


Materiel de la Societe des Ambulances urbaines 
de Bordeaux. 


Composition 


de la Boite de petite chirurgie que nous avons construite 
pour les Posies de Secours de la Societe : 


Bande d’Esmarch. 

Bande d’Houzd de l’Aulnoit. 
Seringue de Pravaz. 

Vis ouvre-bouche en buis. 
Levier ouvre-bouche en buis. 
Cent epingles a sutures. 
Rasoir. 

Ciseaux Vezien. 


Ciseaux droits. 

Six pinces himostatiques. 

Deux bistouris fixes, manches en mdtal. 

Aiguille de Reverdin. 

Pince a dissdquer. 

Douze aiguilles a sutures. 

Trente-six epingles de surete. 

Boite en noyer. Prix: 100 francs: 


Boite de pansement et de secours que nous avons construite pour les memes Posies. 


Six ventouses. 

Un thermometre. 

Quatre flacons de catgut. 

Deux metres de gutta-percha. 
Trente-six bandes variees de largeurs. 
Trois paquets compresses bichlomrees. 


Douze eponges aseptiques (en deux flacons). 

Un kilo de coton absorbant, par petits paquets 
de 25 grammes. 

Un tube renfermant cent crins de Florence. 

Boite en chene avec compartments. 

Prix : 70 francs. 


Compresses de pansement de la 


Societe des Ambulances urbaines de Bordeaux. 


Grand modele. . 
Module moyen. . 
Petit module .. . 


25 X 20.le paquet de dix. 3 » 

20 X-42. — — • 2 50 

12 X 9 . — — 2 » 


Gaisse de chirurgie pour batiments baleiniers. 

INSTRUMENTS NICKELES 


Tourniquet de J.-L. Petit. 
Seringue verre et caoutchouc. 
Scie a amputation. 

Sonde en maillechort. 

Davier pour les dents. 
Trousse. 


Prix : 115 francs. 


Bistouri fixe. 

Couteau a amputation. 
Ciseaux a linge. 

Clef de Garengeot. 

Neuf sondes et neuf bougies. 
Boite en noyer. 
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Boite de secours pour Usines et Manufactures. 

Prix : 250 francs (sans les medicaments). 


Caisse en chene renfermant : 
Six ventouses. 

Une seringue en Stain. 

Un cuiller en fer. 

Une cuvette en t6le Smaillee. 

Un flacon de deux eponges. 

Un metre gutta-percha. 

Cent Spingles a sutures. 

Dix paquets de 25 grammes ouate hydrophile. 
Cinq paquets de 50 grammes coton carde. 
Vingt-cinq bandes de tarlatane. 

Douze compresses. 

Six lacs a boucles. 

Six attelles variees. 

Une bande d’Houze de l’Aulnoit. 

Deux palettes pour les mains. 

Quatre coussins en balle d’avoine. 

Deux flacons de catgut. 

Un flacon soie phSniquee. 

Cinq mStres gaze purifiSe. 


Un flacon d’ammoniaque, 125 grammes. 

Un flacon de chloroforme, 100 grammes. 

Un flacon d’ether, 125 grammes. 

Un flacon d’alcool camphre, 125 grammes. 
Un flacon d’extrait de saturne, 125 grammes. 
Un flacon de collodion, 50 grammes. 

Un flacon de 25 grammes acide phSnique. 

Une trousse composes de : 

Ciseaux droits. 

Sonde cannelSe. 

Trois stylets. 

Spatule. 

Deux lancettes. 

Un rasoir. 

Une pince hemostatique. 

Une pince a verrou. 

Un porte-nitrate. 

Six aiguilles a sutures. 


Caisse de chirurgie pour voyages au long--cours. 

INSTRUMENTS NICKELES 


Tourniquet de J.-L. Petit. . . . . .F. 

Seringue en dtain n° 3. 

Bande a saigner.. 

Six aiguilles 4 sutures. 

Un trocart.. 

Deux bistouris fixes, manche en nickel. 
Trois couteaux a amputation, manche 

en nickel. 

Scie a amputation.. 

Deux rugines pour les dents. 

Forte spatule .. 

Ciseaux pour le linge. 


10 » 
9 » 

1 50 

2 » 
' 5 50 

7 » 

18 » 
20 » 
3 » 
2 » 
3 » 


Ciseaux courbes.F. 

Seringue en verre.. 

Deux sondes en maillechort. 

Clef de Garengeot. 

Davier courbe.. • 

Cuir 4 rasoirs. 

Deux 6tuis renfermant neuf sondes et 

neuf bougies. 

Une trousse. 

Boite en noyer avec serrure et tourets. . 

Prix de cette boite complete. F. 


2 50 
2 » 

4 » 

5 » 

3 50 
3 » 

18 » 
30 » 
40 » 

189 » 


Composition de la Trousse renfermee dans la Boite ci-dessus. 

Prix : 30 francs. 


Quatre lancettes. 
Deux paires ciseaux. 
Deux bistouris. 
Trois stylets. 

Pince hdmostatique. 


Un porte-nitrate. 
Une spatule. 

Une sonde cannelte. 
Pince 4 dissdquer. 
Rasoir. 
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Boite reglementaire des chirurgiens de la Marine. 

INSTRUMENTS NICKELES 
(Modele 1886) 


Deux couteaux a amputation (21 et 17 centimetres). 
Un couteau a desarticulation de 13 centimetres. 
Deux bistouris droits, manche fixe. 

Un bistouri convexe. 

Un bistouri herniotome. 

Un tenaculum. 

Une aiguille de Cooper. 

Une scie a lame tournante avec trois feuillets. 
Deux ecarteurs de Farabeuf. 

Un davier de Farabeuf. 

Un maillet en plomb. 

Un burin. 

Une gouge. 

Une sonde articulee de Blandin. 

Un detache-tendon d’Ollier. 

Une rugine courbe. 

Une cisaille de Liston. 

Une pince a esquilles. 

Une scie a chaine. 

Une pince tire-balle. 

Un arbre de trepan avec deux couronnes. 

.Une sonde cannelee. 

Un stylet aiguille. 

Dix pinces hemostatiques. 

Un appareil de Nicaise. 

DOuze aiguilles a sutures varides. 

Une pince porte-aiguille. 

Une pince a verrou. 

Une pince a griffes. 

Une paire de forts ciseaux. 

Deux cents dpingles a sutures. 

Douze serre-fines. 

Quatre rouleaux de fil d’argent. 

Une seringue de Pravaz en argent. 

Un serre-noeud de Maisonneuve. 

Un cautere olivaire avec manche a vis. 


Un cuir avec pierre. 

Utie peau de chamois. 

Trois sondes cylindriques en gomme. 

Trois bougies olivaires. 

Trois sondes de Nekton. 

Deux sondes en argent. 

Un gorgeret en ebene. 

Un aspirateur de Potain. 

Un trocart a hydrocdle. 

Un trocart a drainage. 

Une sonde cesophagienne. 

Un crochet de Graefe. 

Une canule tracheale. 

Une pince a polype de Dupky. 

Une sonde de Belloc en argent. 

Un spdculum d’ltard. 

Une sonde pour les dents. 

Un ddchaussoir. 

Une clef de Garengeot. 

Un davier droit. 

Un davier courbe. 

Une langue de carpe. 

Deux limes a dents. 

Une fraise. 

Un fouloir. 

Un blepharostat pour Tangle externe. 

Une aiguille pour corps etrangers de la cornee. 
Un couteau de Graefe. 

Un kystitome a curette. 

Un keratotome. 

Une pince a fixer de Graefe. 

Une paire de ciseaux courbes pointus. 

Deux pinces droite et courbe pour iridec- 

Un ophtalmoscope de Follin. 

Caisse en noyer avec enveloppe en cuir. 
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INCONTINENCE DES URINES ET DES MATIERES rECALES 


Urinaux pour homines. 

Urinal avec sous-cuisse et poche 

.. longue (fig. 881).F. ,12 

Le meme, sans 1 sous-cuisse (fig. 

882). M 

■Urinal avec suspensoir et ceinture, 

poche longue. 15 

. Urinal de nuit, avec poche ronde 

et tube intermediaire .... 15 

Le meme, avec suspensoir. ... 20 

Urinal mould,' avec crochet et 
tube d’ecoulement a plongeur. 15 

Appareil pour incontinence, des 
urines et des matieres fdcales . 30 


Urinaux pour femmes. 

Urinal simple avec poche ronde 

• 'et ceinture.. 12 

Urinal de nuit, reconvert de tissu. 3C 
Urinal de jour sans ceinture . . 1C 


Appareils pour le lit. 

Aleze simple en feuille anglaise, pour adulte . . .. 30 

La meme, pour enfant. 


Aleze a poche et tube 
d’ecoulement pour - 

adulte.F. 40 » 

La meme, pour enfant. 30 » 

Pour cesale^es, il est necessaire de percer 
le matelas et le sommier. 


Coussin en caontchouc, 
ovale, en forme de 
bassin et a fond, 
avec tube d’dcoule- 
ment (fig. 883) . . 38 » 

Coussin rond avec fond 25- » 


Fig. 883. 

Toile impermeable.Le metre. 6 » | La mime, a uneseule face. . Le metre. 3 
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Goussins en caoutchouc (fig. 884 ). 



- Fig. 884. 


1o Coussins en feuille anglaise, 1s= qualite : 



2o Coussins en feuille blanche, forme ronde : 

Diamtee : b-30 .. 

— 0.35. 

— 0.40. 

— 0.45. . 


8 » 
10 » 
12 » 
14 » 


3» Coussins forme bidet, en feuille anglaise : 

Dimensions : 0”32 X . 

— 0.39 X 0.50. 

Avec fond, 5 francs en plus. 


25 Si- 
30 » 


Poires a injections. 

10 Poires pour l’urdthre ou les oreilles, tout en caoutchouc 

N° 1, contenance 75 grammes. 

No 2, — 95 — . 

No 3, — 120 — . 


2o Poires avec canules en os, pour l’urethre et les oreilles,' pour lavements ou pour injections : 



1 » 
1 25 
1 50 















































ELASTIQUES 
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Bas elastiques a varices. 

Bas elastiques pour varices (fig. 885). 


MESURES a PRENDRE : 








s. 
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Bas elastiques speciaux pour douleurs. 


BAS FOURRES 


BAS EN POIL t>E CHAT 


Bas. 


15 


Genouillere. 10 

Molletiere. 10 

Chaussette. 10 

Bas a genou. 20 

Bas a cuissard. 30 


Genouillere 
Molletiere . 
Chaussette. 
Bas a genou 
Bas a cuissard 


BAS LACIiS (en tissu elastique) 


COTON 


Bas jusqu’au jarret.La piece. 16 

Bas cuissard. — 30 

Genouillere. — 12 

Chaussette. — 12 

Molletiere. — 12 


Bas jusqu’au jarret.La piece. 

Bas cuissard. — 

Genouillere. 

Chaussette. — 

Molletiere. — 


Bas jusqu’au jarret.La piece. 16 

Bas cuissard. — 24 

Genouillere. — 12 


BAS LACES (en peau de chien). 

Chaussette.La piece. 1 

Molletiere. — 1 

Genouillere en peau double de Handle. 2 

si on veut les lacer en dedans ou en dehors. 


Pour les has lads, il faut. indiquer le cdte et 
Bandes en feuille anglaise d&sulfurSe pour ulceres variqueux : 

La bande de 5 metres sur 5 centimetres pour la jambe.. 

_ de 7 — 5 — P our la jambe et la cuisSe. 


5 50 
7 75 


Bandages herniaires. 



Fig. 886. 


Bandage inguinal ou crural, simple, 
modele des Hopitaux et du Bureau de 

- Bienfaisance (fig. 886). 

Le mime, double. 



Fig. 887. 

Bandage inguinal ou crural, simple, plus 
soigne, garni en peau de chamois 
(fig- 887) . 



Le mime, simple, avec pelote anatomique. 8 

Le mime, double ..-. 12 


Fig. 888. 

Le mime, double (fig. 888). . 
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Bandage inguinal simple, tr£s soigne, 


garni maroquin et agneau . . . .F. 15 

Le mime, double. 25 

Lt mime, simple, pelote anatomique . . 20 

Le mime, double. 30 



Fig. 889. 


Bandage imperceptible,' inguinal ou cru¬ 
ral, ressort tres leger,'garni maroquin 

simple (fig. 889). 15 

Le mime, double. 25 

Bandage a pelote, indeformable, simple. 15 

Le mime, double. 30 



Bandage simple a cremaillere permettant 
de varier l’inclinaison de la pelote 

(fig. 890).F. 20 » 

Le mime, double. 30 » 

Bandage, a ressort faisant le tour du 

corps. 25 » 

Bandage recouvert 'en gomme, pour - 

bains. 12 » 

Le mime, double. 20 » 

Bandages sans ressort, simple. 10 » 

Le mime, double. 15 » 


Bandages 

Bandage en caoutchouc rouge, pelote a 
air, simple ou double, pour enfant du 

premier age. 

Le mime, pour hernie ombilicale. . . . 
Bandage a ressort pour enfant de deux 

Le mime, double. 


pour enfants. 

Bandage a pelote anatomique, sous-cuisse 
en caoutchouc (modele Creuzan), 

» garniture soignee. 

6 » Le mime, double. 

Ceintures en tissu 61astique avec pelote 
6 » speciale pour hernie ombilicale . . . 


Bandages pour hernies ombilicales. 


Bandages a ressort, module ordinaire. . 10 

Le mime, tres soigne. 20 

Bandage a ressort, pelote a cremaillere 

(fig. 891). . . -. 25 

Ceinture en tissu elastique avec pelote. 


De 30 a 40 



Fig. 891. 


Hernies irreductibles. 


Bandage a pelote concave, pour hernies I Suspensoir en peau de chien, avec s6us- 

irr£ductibles. 15 » cuisse... 20 » 

Le mime, double. 25 » | Le mime, avec bretelles... 25 » 

Poche de suspensoir, s’adaptant aux bandages. 3 » 

MESURES A PRENDRE. - Dormer la circonference totale du point ou doit s’appliquer le 
bandage. Indiquer le cote et la nature de la hernie ainsi que son volume. 
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Urinoirs. 



Fig. 892. Fig. 893. 



Urinoir en verre pour femme (fig. 892) 

Le mime, en faience. 

Le mime, en t61e emaillee. 

Urinoirs moulds en caoutchouc souple 

Urinoirs en caoutchouc durci. 

Urinoirs en cuir bouilli pour femme . 
Urinoir forme sabot pour femme (fig. 894) 
Urinoirs en caoutchouc souple, avec car- 
casse en fil de fer, pour femme . . . 
Urinoir a bouchon, en feuille anglaise, 

pour femme. • • 

Urinoir en t61e 6marll6e pour femme, . 
Urinoir - ovale en gutta-percha (forme 

sauciere). 

Le mime, en t6le emaillde. 


Urinoir en verre pour homme (fig. 893). 
Le meme, en faience. , . 

Le meme, en tdle Emaillee 


Bassins 

Bassin rond en faience. 6 

Bassin anglais en faience.12 

Bassin anglais en faience, forme pelle . . 12 


pour le lit. 

» Bassin anglais en t61e Emaillee .... 12 » 

» Le mime, avec tube d’Scoulement ... 14 » 

» Bassin en metal poli, avec manche. . . 25 » 

Bassin ovale en tole emaillee. 12 » 


Suspensoirs. 



Fig. 895. 


Suspensoir tricot^, ceinture elastique (article tr'es recommande). (fig. 895). 
Le meme, avec ceinture tricotee .... 4 » | Poche de rechange 
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Suspensoir en coton gris . 
Suspensoir en coton blanc 


4 50 I Suspensoir avec ceinture elastique et 
2 » [ poche demontante (fig. 896) . . . F. 


Suspensoir Idger sans sous-cuisse pour 

cavalier ou v£loeipediste. 

Suspensoirs pour hydrocele. . . de 4 a 
Suspensoirs pour varicocele. . . de 3 a 


Suspensoirs avec poche et ceinture en 

soie.de 4 a 

Suspensoirs du D r Langlebert pour 
orchite.. 


2 50 



Ceintures. 


Mesures & prendre : 

Circonferences A, B, C. — Hauteur de A a C. 


Ceinture abdominale, module que nous 
fournissons au Bureau de Bienfaisance 


(tissu dlastique) (fig. 898). 40 » 

La meme,' en tissu figide.. 8 » 

Ceinture abdominale, tissu ldger, ba- 
leinde, s’agrafant par devant .... 45 » 

Ceinture abdominale, tissu extra-fin, 

s’agrafant par derriere (fig. 899). . . 25 » 
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Fig. 901. 

Ceinture pour rein flottant, en tissu fort, 
se'bouclant derri£re, pelote compres¬ 


sive avec ressort (fig. 901). 4-0 

Bandage du D r Malicot. 30 


Ceinture pour Obdsite, portion abdomi¬ 
nale en tissu rigide, tissu elastique sur 


les cdtds.F. 25 

La mime, en soie. 45 

Ceinture du D r Glenard. 45 

La mime, en soie. 25 


1 Ceinture abdominale, tres l£gere, tissu 


Fig. 900. 

Ceintures de grossesse (fig. 900) . de 20 a 30 


Ceinture hypogastrique a ressort, pelote 

a engrenage.F. 45 » 

» Ceinture pour anteversion, en tissu dlas- 
» tique, avec pelote hypogastrique... 40 » 

» Ceintures applicables apres l’ovariotomie 
» et la laparotomie. 

Ceinture abdominale avec pelote ombi- 

» licale.de 30 a 40 » 

» Ceinture pour dventration, devant en 
tissu rigide; cdtds en tissu elastique, 

se bouclant par derri£re. 40 » 

Ceinture toute en tissu rigide. 35 » 

Ceinture pour eventration, complete, 
pelote concave en mdtal l£ger, main- 
tenue par une ceinture rigide. 50 » 



Fig. 902. 


Ceinture calegon en tricot elastique, avec 

pelote pour rein mobile (fig. 902) . . 60 » 

' La mime, en soie. 90 » 


Gymnastique medicale et orthopedique. 

Barres parallbles vernies, pour enfants de huit a douze ans (hauteur 92 centimetres) .... 60 » 

Les mimes, de 1 metre de hauteur, pour enfants de douze a seize ans. - 70 » 

Anneaux en forme d’dtrier sur tourillon mobile, avec cordes de 2 a 4 metres ... La paire. 25 » 

Les mimes, garnis avec courroies en cuir, pouvant s’allonger ou se raccourcir ... — 40 » 

Hal teres et barres de \ a 12 kilos.Le kilo.. 1 » 
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Extenseurs en caoutchouc doubles, a crochets (appareil de Sandow) : 

Pour adultes ..) 

Pour enfants de douze a seize ans.F. > 21 » 

v Pour petits enfants. ...) 

Appareil de Sayre pour la suspension, complet avec trepied ddmontant.100 » 

Le mime, avec trepied non ddmontant. 80 » 

Le mime, sans trepied. 60 » 

Echelle dorsale gradude, pour les courbures en avant de la colonne vertdbrale. 250 » 

Le dossier sur lequel s’appuie le malade glisse graduellement en avant sur deux coulis- 
seaux. Ceci permet de faire cambrer le dos et de ddvelopper, la poitrine autant que le malade 
peut le supporter sans inconvenient. 

fichelle cervicale. ..•.200 » 


Cet appareil a l’avantage de donner, par le renversement de la tete qu’on place en arrifere 
dans l’encoche disposee a cet effet, une extension plus directe et plus energique de la colonne 
vert£brale qui se trouve maintenue a sa partie supdrieure et solbcitee par le poids de la partie 
inferieure du corps. 

Double poteau vertical du D r Kirmisson, avec sangle pour fixer le bassin pendant les mou- 

vements d’haltSres.. 75 » 

Grand appareil du Dr Kirmisson pour les exercices de redressement dans les scolioses.... 150 » 


Luxations. 


Pince du Prof. Farabeuf, a mors garnis 
de caoutchouc, pour luxations des 

phalanges.F. 12 

Appareil de Stromeyer pour la mi- 

choire. 25 

Grand appareil de Mathieu, pour les 
luxations de l’dpaule, du genou, du 

coude et de la harifche .300 

Appareil de Collin, pour le meme , 
usage... . 350 


Appareil de Sddillot pour les luxations 
des membres, compose de : 

Un brassard a engrenage. 

Une paire de mouffles. . 

Six cordes a anneaux . . 

Six crochets en S. . . . 

Un dynamom£tre. . . . 

Une pince & ichappement 
Une ceinture pour contre-exten- 


































Cet appareil, tres commode a cause de sa simplicity se compose d’un simple recipient, termini 
par une pomme d’arrosoir qu’une soupape d’un mecanisme tres facile permet d’ouvrir. 

On remplit le vase, on le met sur la tete en le tenant par les deux anses; des qu’il est en place, 
il suffit de soulever la soupape pour que son contenu se ripande en pluie sur toute la. surface du corps. 
L’appareil peut igalement s’accrocher au plafond. 


a main (fig. 903) : 

3 litres. ..... 
5 — . 













■ 
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Fig. 904. 


Seaux pour douches, en zinc 

-15 litres. 

Le mtrm, contenance ,25' litres . 
Le meme, en toile, contenance 

28 litres. 

Dducheur it main se montant 
sur une bouteille (fig. 904). 
Seaux en toile, pour dou¬ 
ches. (fig. 905), conte¬ 
nance 20 litres. 




Fig. 90S. 
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Appareils pour douches. 



Fig. 906. Fig. 907. 

APPAREILS, A DOUCHES SIMPLES 


Appareil avec pompe a main, pomme d’arrosoir, hauteur 2 m 20 (fig. 906).F. 70 » 

Appareil avec pompe a main et reservoir, pomme d’arrosoir, hauteur 2”45 (fig. 907) ... 100 » 

Appareil avec r&ervoir et pompe a volant, pomme d’arrosoir, hauteur 2 m 45. 120 » 

Le mime, avec arc et lance. 150 » 

Le mime, avec pomme d’arrosoir, cinq cercles et lance. 310 » 
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APPAREILS A PRESSION D’AIR 



Appareil a pression pour douches en pluie . et locale, contenance d’ 

bassin Idle etamee vernie, recipient t6le galvanisde vernie, colonnes et robmets 

hauteur totale : 2 m 30 (fig. 908).. 

Appareil a pression, mtoe contenance queci-dessus (fig. 909), colonnes et robmets 

Le mime., avec un quart de cercle. 

be mime, avec deux quarts de cercle. 


'utilisable 22 litres, 
cuivre 


260 » 
250 » 
290 » 
320. » 
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APPAREILS S’ALIMENTANT A UNE PRISE D’EAU SOUS PRESSION 


Appareil pour bain de cercles et douche en pluie, 
modele ordinaire, cercles de 0"01 4, colonne 
d’alimentation de 0 m 040 (fig. 911), hauteur 
totale : 2 m 45. 

Avec S cercles. . . .F. • 420 » 

— 6 —. 440 » 

— 7 —. 460 » 

— 8 —. 480 » 


Le meme, avec un robinet d’arret a chaque 

,F. 580 » 

. 625 » 

. ■. ,660 » 

, . 700 » 

. . 750 » 

. . 810 » 


Avec 5 cercles. 
— 6 — . 

— 7 — . 

— .8 — . 


500 


— 10 
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appareils pour douches ecossaises 

Appareil simple i robinets d’alimentation de 
0">025, recipient melangeur a grille, douche 

t . . . .F. ^9( 

en piuie. 

Appareil avec recipient mblangeur montb sur 

deux robinets de baignoires. 31 ( 

Appareil avec robinets .a vis et a volant, boule . 

de melange de 0™46 de diametre, douche 
, locale de 0“025, douche en piuie. 32 ' 

Appareil chauffe-bain (fig. 912). 

APPAREILS A DOUCHES DE VAPEUR 
Petit fumigateur a vapeur en fer blanc. ... 2 

Grand appareil en cuivre de Duval . ■ ■ ■ ■ , 7 

Boite en ch£ne, garnie en zinc, poiir sudation 

gendrale . .. ^ 

■ Chassis .pour_leHit .. 

Chassis pour la jambe.. 

Lampe a cinq m£ches. .. 

Frictions. Ilillllllf' 

Gants a friction en crin tricoti. ^ 

Gants en flanelle. 

Gants en coton blanc avec pouce. • % 

4 » 

• Brosse en crin. _ 

Lani£res en crin tricote.. 

Laniere sur sangle grise, crin dur, grande g | 

- taille. . .. 

Laniere sur sangle touge et blanche avec 
anneaux, crin blanc : 

Petite.,. >4 

Moyenne.. 

Grande.. * 

. Brosse i friction a manches, crin des deux c6t4s. , 6 » Fig . 

Brosse a main, en flanelle blanche.; 5 » 

(Voir pour asprix, le mime article A I’article Revulsion.] 



Bains de bras et de jambes. 


Bassin .pour bain de bras avec couvercle. 
Le mime, sans couvercle. 


I Bassin pour la jambe et le pied . . .F. 35 

Bain de main taiailU. - ", ( 
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Appareils a fractures. 


APPAREILS DE SCULTET 


Appareil de : Scultet, pour de bras. 
Le mime, pour l’avant-bras . . . 


I Appareil de Scultet, pour la cuisse. 
| Le mime, pour la jambe. 


Gouttieres et attelles pour fractures 
et pour immobilisation. 


Gouttieres en toile mdtallique pour le 


Non garnies . 
Garnies . . . 


Gouttieres en toile mdtalliqire pour l’a' 


Non garnies . 
Garnies . 


Attelle palm£e en bois pour fracture de 
l’extrteiite inferieure du radius ou des 

os du carpe . . . 

La mime, recouverte en peau . . . . . 


Gouttieres pour les jambes : 

Non garnies . . . 


Gouttieres. jambe et cuisse : 

Non garnies . . . 
Garnies. . . . . . 


Gouttieres remontant jusqu’au milieu de 
. la cuisse : 



Fig. 913. 

. Gouttiferes de Bonnet (fig. 913),. avec garniture.int6rieure ep caoutchouc : 

Hauteur du sol aux aisselles 60 centimetres. 

— — 75 — .. 

— — 100 — ., . 

— — 120 — .. 

— 140 — . . . ... 

Moufles avec cordes pour soulever le malade. 

Mesures a prendre pour les Gouttieres de Bonnet : 

Longueur de l’dsselle au sol et de Tischiori atrspl ; diametre du bassin. 


























GOUTTIERES BREVETEES DE HOCHET EN METAL FENETRE 


Ces goutti£res a coulisse peuvent servir pour toutes les tailles et se d^montent a volont,6 pour 
occuper ainsi un tres itroit espace. 


Gouttiere pour le bras et l’epaule (fig. 
Gouttiere pour bras et avant-bras (fig. 
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Gerceaux et Attelles. 


Cerceaux fixes en fil de fer : . 


Moyen. 
Petit . 


T. 


Cerceaux articulds : 


Moyen. 
Petit . 



Attelles en bois : 

De 20. a 40 centimetres. La piece. 
De 40 a 60 — 

De 60 a 80 — — 

, De 80 c a 1 metre — — 

Attelles en toile, mdtallique : 

De 20 a 40 centimetres. — 

De 40 a 60 — — 

De 60 it 80 — — 

De 80 c a 1 mfetre — — 


» SO 
» 75' 

1 » 


1 25 



Fig. 918. 


Attelles a coulisse brevetees, de Hochet, 
en metal fenStre (fig. 918) : 

De 18 centimetres . La piece. » 75 
De 25 — — 1 » 

De 30 — - 1 25 

De 36' — — 1 75 


Corset extenseur et immobilisateur du D r Piechaud, pour immobilisation .dans la coxalgie et le mal de 
Pott (fig. 919). - - ' • 



l’appareil complet : 


Longueur de la claie. 1 m 20 et au dessous..F. 55 » 

— de 1"20 a 1 m 40 65 » 

— de 1"40 a 1 m 60 75 » 

— . de 1“60 a 1 “80 . 85 » 

— de 1"80 et au. dessus .. 90 » 


L’appareil se compose d’un corset embrassant le thorax avec lacs contre-extenseurs s’adaptant a la 
partie superieure et aux parties latdrales de la claie, et de lacs extenseurs. en caoutchouc fixds au. 
membre infdrieur par des bandes et un etrier 'errVflarielle. 

























, ... .. ■ 
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Voitures /pour promener les malades dans les gouttieres de Bonnet et les appareils de Pidchaud (fig. 920), 
en osier, avec tablier et capote, couverture en moleskine : 



Fig. 920. 


Au dessous de 1 mfetre 
De 1”00 a 1 m 20 . . . 
De 1"20 a 1”40 . . . 
De 1 ”40 a 1 m 60 . . . 


215 ,» 
275 » 
325 » 


Avec roues en bois, caoutchoutees 


En plus. 60 » 


Extension 


continue. 


Poulie mobile, s’adaptant a tous les fits 


en fer.F. ^ 

Poulie mobile a rallonge. 10 


Attelle a extension continue, dite attelle 
de Bordeaux . 


Treuil pour extension, avec gu&tre... 30 » 

» Le meme, sans guetre. 25 » 

» Gouttiere j ambe et cuisse, avec extenseur. 


garnie, sans guetre. 45 » 

Garnie, avec guetre. 50 » 


Fractures de la rotule. 


Griffes de Malgaigne. 12 

Instruments pour la suture (Voir, Sutures 
osseuses)., 

Pinces a branches mobiles du Prof. Ollier. 30 


Genouillere en cuir souple, avec tuteurs 
latdraux, traction elastique a vis pour 


immobiliser le genou.100 

Genouillere en cuir moule. 75 
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Bequilles et Cannes. 


Bequilles doubles branches, batons droits, 
cires noirs, garnies mqlesk'ine, la paire 10 

Bequilles doubles branches, batons effiles 

vernis, garnies velours. J . 18 

Avec sabots en caoutchouc. 20 

Sabots en caoutchouc pour bequilles, 

la paire 6 

Bouts de canne. 1 


BSquilles hhpital, un b&ton noir cir£, 

crosses garnies moleskine.F. 7 » 

Canne ordinaire, poignee hois noir cire. 2 50 

Canne cylindrique vernie, sabot garni de 


Canne effilee vernie, poignee en come, 

“ Aysabot 'caoutchouc ... 9 • » 



Collier en cuir moule, avec bandes metalliques (fig. 921) 

Coussin cervical en caoutchouc, a insufflation d’air : 

Pour enfant.. 

Pour adulte... 

. Appareil Minerve, compose d’un corset, soutenant un 'collier a engrenage 

routes les positions... 

Appareil a traction dlastique du Dr Gourdon, pour immobiliser les arthrites cervicales 
donner toutes les attitudes (fig. 922).. 


Deviations du 
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Fig. 925. Fig. 926. 

Attitudes que l'on peut faire prendre avec les appareils a traction elastique du Dr Gourdon 
(fig. 923-924-925-926). 

Mai de Pott. 


Gouttieres de Bonnet. ) TT . . 

a ^ tv. r. j 1 Voir fig. 918-919. 

Appareils du D r Piechaud. ) & 

Gouttiere vert^brale de Bonnet, garnie. 

: Corset compose de deux tuteurs lateraux, deux dorsaux et 


F. 


40 ,. » 

110 » 
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Fig. 927. 


Corset-cuirasse en cuir moule et ferrd, 
sous-bras metalliques et bretelles 
, (fig. 927).F. 223 



- Fig. -928. 

Corset a tuteurs latdraux, tuteur dor¬ 
sal fenetre entourant la gibbositd 
(fig. 928).F. 100 » 


Scoliose. 


Plaque dorsale avec bretelles pour de¬ 
viation legere de la taille. 

Corset de soutien, avec tuteur dorsal 
et transversal, bretelles et ceinture 



Fig. 929. 


Corset en coutil, deux tuteurs lat£raux 
avec bretelles (fig. 929). 70 


Corset d’attitude. en coutil, fortement 

baleine, avec deux tuteurs latdraux . 60 » 



Fig. 930. 


Fig. 930. 

Corset simple, deux tuteurs latdraux 

(fig. 930). 65 » 

Corset avec plaque compressive a char- 

niere et vis de pression.. 90 » 
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Fig.- 931. 


Corset avec tuteurs lateraux et tuteur 
transversal (fig.931).F. 80 



Fig. 932. 


Corset avec tuteurs lateraux et- tuteur 
transversal, plaque compressive a vis • 
de pression, ceinture en cuir moyie 

(fig. 932) .. 120 

Corset en cuir mould, a traction elas- 

tique.ISO 

Appareil a suspension de Sayre, complet. 75 

Le meme, sans trepied .. 50 



Corset du Dr Gourdon (fig. 933) ; . 



Compas a niveau d’eau du D r Gourdon 
(fig. 934), pour mesurer ies differences ' 
de hauteurs et la distance des epines 
iliaques, des seins et des omoplates, 
dans la scoliose.. 25, 
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CORSETS EN CUIR MOULE 

Corset-cuirassc en cuir mould, a deux valves, pour deviation de la colonne vertdbralc et dc la 

cage thoracique. 9 

Corsct-cuirasse en cuir mould, a deux valves, avec tuteurs lateraux et nervures dorsales en 

; . 300 » 


Appareils de redressement mecanique des deviations 
de la colonne vertebrale. 



Appareil a extension Iatdrale et a redressement mecanique du D r Kirmisson. 

Appareil & suspension Iatdrale dc Lorenz, modifid par Kirmisson. 

Appareil a suspension Iatdrale de Re- 

dard. 

Appareil a suspension Iatdrale du Dr Kir¬ 
misson .. 

Plan inclind du D r Kirmisson pour 

l’extension oblique. 

Appareils du D r Beeli pour le redresse¬ 
ment forcd de la colonne vertdbrale . 
Appareil a pendule du mdme auteur . . 
Appareil a 


Fig. 936. 


400 » 
85 » 

400 » 

40 » 

UO » 

450 » 
650 » 


Appareil a suspension cervicale avec cadre mdtallique de Hoffa (fig- 935). 
Tige articulde de l’appareil precedent (fig. 936). 
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Appareil du D r Gourdon pour l’extension du rachis (fig. 937). 



Fig. 937. 

sujet avec applications des pressions pour redresser le thorax (fig. i 


Coupe verticale d’ 

Appareil de Schanz pour l’extension forcie du rachis. 


Corsets et autres appareils platres. 

Nous avons toujours en magasin tout le nicessaire pour faire les appareils platris, et nous donnons 
en location Fappareil de Sayre lorsqu’il est nicessaire. . ' 


Tarlatane pour appareils platris, par pieces entieres de 60 a 65 metres, largeur 0“65. Le mitre. » 15 

Le paquet de 5 mitres. 1 » 

- de 10 - 1 75 

— de 20 — 3 25 
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Bandes de Tarlatane. 


1° Bandes de tarlatane, enveloppdes sdparement : 

( Largeur 5 centimetres... La bande. » 20 

Longueur S metres. . ) — 7 — . — » 30 

( — 10 — . — » 4 .0 


2° Bandes de tarlatane, non envelopp£es, livrees en vrac : 

1 Largeur 5 centimetres. — » 15 

Longueur 5 metres. .5 — 7 — . — » 20 

( — 10 — . . .. — » 30 

( Largeur 10 centimetres. — » 60 

Longueur 10 metres . ^ — 15 — . — 1 » 

( — ^20 — . — 1 20 


Ges bandes peuvent ttre faites de toutes longueurs et largeurs 'sur conimande. 


Appareil a rouleaux: pour faire par quantite les bandes de tarlatane, complet avec couteau et 

guide pour couper les bandes a la largeur desiree.125 » 

Avec cet appareil tres simple et tr£s pratique on peut preparer dans uqe journbe la provision 
de bandes ndcessaires pour un grand hopital. 


Bandes platrees (en botles metalliques). 


La boite de 6 bandes de 5 metres sur 10 centimetres.. 3 50 

— 6 — delO — 10 — '7 : » 

— 3 — de 10 — 15 — 6 » 

— 3 — de 10 — 20 — 7 50 

Pour employer ces bandes il suffit de les humecter avec une eponge jusqu’a ce qu’elles 

aient la consistance d’un cataplasme. La boite contient.un exces de platre qui sert a consolider 
l’appareil. 

Platre de Paris.;.Le kilo. » 50 

Bandes de zinc pour armer les appareils. 

Bandes de zinc a crochets pour lacer les corsets apres qu’ils. ont ete coupes .... La paire. 2 » 

Feutre poroplastique pour appareils amovo-inamovibles.. Le kilo. . • 20 » 


Giseaux et cisailles pour couper les appareils platres. 



Cisaille 

Ciseaux a longue's branches et a 
Ciseaux i branches contre-coudies et a lame boutonnie du Dr Gourdon (fig. 939) 
Fort couteau pour le mtaie usage.. 


18 » 
9 » 
12 » 
3 50 
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Pied-bot. 


Appareil a plaquette metallique, avec montant, bande et 

courroie pour le pied.F. 20 » 

Appareil de Ndlaton, avec mouvements a boule et a vis de 

pression. 50 » 

Appareil a vis de rappel, avec trois mouvements pour pied- 

bot, varus dquin. 400 » 

Appareil a engrenage, avec semelle mdtallique et guetre 

(fig. 940).420 » 

Appareil a semelle mdtallique avec brides, tuteurs latdraux 

pour la marche. 50 » 



Deviations des chevilles et courbures du tibia. 


Appareil a montants latiraux, .semelle 
metallique, bride au cou-de-pied. .F. 35 

Le mime, remontant au dessous du 
'genou. 55 


Appareil a un seul montant, semelle 1 

mdtallique fixde dans la chaussure . F. 30 » 
Le mime, remontant au dessus du . 
genou. 40 » 


Deviations du genou. 

420 » 

440 » 

Paralysie infantile. 


Appareils a montants latdraux, trac¬ 
tion en cuir, semelle fixde a la chaus¬ 
sure.. .... 55 

Appareil a montants lateraux, cdte externe. 
a charnidre et vis de pression .... 70 


Le meme, avec cuissard en cuir mould et 

ceinture pelvienne. 

Appareil pour deviation des deux genoux, 
montants latdraux, articulations fixes 
ou fibres aux genoux, tractions en cuir. 


Appareil pour paralysie des chevilles, 
dtrier a point d’arret, molletiere et 

chaussette en cuir mould. 

Appareil rigide pour paralysie ou anky- 
lose des chevilles, montants latdraux 


Appareil a montants latdraux, avec cein¬ 
ture pelvienne, rigide au genou, arti- 
» culation fibre aux chevilles et a la 

hanche . 

Appareil double a sustentation gdndrale 
» du sol aux aiss.elles.. 
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Luxation congenitale du femur. 



Corset en cuir mould et 
ferre, enveloppant la tete 
des fdmurs et le buste, 
avec deux tuteurs latdraux 

(fig. 941).F. 

Appareil avec cuissard et 
ceinture en cuir mou^d, 
tuteurs latdraux a crosses 
axillaires (fig. 942). . . . 
Le meme, avec devant de 

corset en coutil. 

Corset a deux tuteurs, cein- 


200 » 


220 » 

100 » 


Pig. 941. 



Fig. 942. 


Appareils applicables apres la guerison de la coxalg-ie. 

Appareil a sustentation gdndrale, cein¬ 
ture en cuir mould, cuissard 4 cre- 
maillere pour l’extension.F. 300 » 


Appareil en cuir mould du D r Bouvier . 90 » 

Appareil en cuir mould du Dr Verneuil, 
enveloppant le bassin et tout le mem- 
bre infdrieur.. 150 » 


Luxations et pseudarthrose de l’epaule. 

Appareil pour luxation de l’epaule, en cuir mould, avec articulation du coude.140 » 

Appareil cn cuir mould, avec charniere a double articulation.120 » 


Ankylose du coude. 


Appareil de Bonnet pour flexion et extension. 

Appareil en cuir mould, avec engrenage a l’articulation du coude. 

Appareil a montants latdraux pour redressement du bras par traction dlastique 

Le mime, pour flexion. 

Le mime, pour flexion ou extension a volontd. 


100 

100 


100 
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Ankylose du genou. 


Appareil a engrenages, molletidre et 


cuissard en cuir mould.F. 120 » 

Le mime, avec ceinturon en cuir mould 

et guetre en peau de chien.150 » 

Appareil a vis de rappel. 90 » 


Appareil avec vis derriere et ecrou 
potjr la flexion ou l’extension . . . F. 

Genouillere articulee en cuir mould 
avec montants latdraux et traction 
dlastique.. 


Ankylose definitive et raccourcissement du membre inferieur. 


Appareil inamovible en cuir mould, 


avec montant en acier, pour ankylose 

du genou. 60 

Appareil a montants latdraux rigides, 
molletidre et cuissard en cuir mould, 
pilon pour raccourcissement. 80 


Appareil dit a sellette. 

Appareil a montants latdraux rigides, 
molletidre et cuissard en cuir mould, 
traction dlastique au genou, pilon 
pour raccourcissement. 
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LOCATIONS 


Nous donnons en location les appareils suivants : 

Pulverisateurs (voir fig. 866, page 259), pour disinfection d’appartements, pour maladies contagieuses, 
coqueluche, diphtcrie, etc. 

Le prix se regie de gre a gre suivant la duree de la location. 

Formolateurs Helios (voir page 257), pour les personnes desirant faire elles-memes leurs disinfections, 
Couveuse d’Auvard et couveuse du Dr DifFre, pour enfants nes avant terme. 

Le prix de location est de 1 franc par jour pour le premier mois. Le temps en plus se rigle de 
gri a gri. Le minimum de location est de 10 francs. 

Pese-bibi a balance. (Prix par mois indivisible, 5 francs.) 

Lits micaniques. (Pour prix et conditions, voir page 67.) 

Galvano-cautires pour lumiere et cautirisation. (Voir page 59.) 

Inhalateurs d’oxygine. (Pour le prix de l’oxygine, voir pages 86-87.) 

Le prix de location de ces inhalateurs est de 2 francs par semaine ou fraction de semaine. 
L’embouchure (prix : 75 centimes) reste la propriite du locataire. 

Materiel et instruments pour operations.' (Voir plus loin la Notice spdciale.) 

Tables a operations. ^ 

Porte-jambes et pedales pour examens et operations gynecologiques. 

Appareils a courants continus (Voir fig. 83), pour electrolyse. 

Appareils a courants induits (Voir fig. 74). 

Notice sur la location des Appareils electriques. 

La location comprend des appareils de 12, 24, 32 et 60 elements et se compte a raison de 1 franc 
par mois et par element, soit 12, 24, 32 et 60 francs pour le premier mois. Pour les mois suivants, 
on traite de gre a gre. 

Les accessoires, qui restent la propriete du malade et augmentent d’autant la location du premier 


mois, se composent de : 

Deux cordons conducteurs.F. 4 » 

Deux plaques recouvertes de peau. 5 » 


Si l’on desire, au lieu de plaques recouvertes de peau, des plaques a bornes, le prix est augmente 
suivant la dimension. 

' Si, a la fin du premier mois, on desire acheter l’appareil, il'en est fourni.un neuf et la location 
de ce mois n’est pas comptee. 
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LOCATIONS D’INSTRUMENTS 


Le succes toujours croissant obtenu par nos locations d’instruments nojus a permis d’installer 
dans notre nouveau local un laboratoire modele,.qui a remplace celui plus modeste que nous avions 
monte en 1892 dans nos anciens magasins de la rue Sainte-Catherine. 

Actuellement, presque tous les chirurgiens de la region emploient ce procddd pour leurs 
operations, et plusieur.s hopitaux ont dgalgment adoptd ce systeme, et cela a leur grand avantage. 

Nousavons toujours pris.les soins les plus rigoureux et nous continuerons toujours a suivre les ; 
progrbs de l’asepsie pour Stre stir de do'nn'er toujours lies instruments que nos clients puissent employer 
avec toute la sdcurite possible. ,s : 

Centime nous le disioris dans notre Catalogue precedent, nous ne nous contentons pas de 
"steriliser les instruments au moment de l’operation. Nous ne laissons entrer dans notre laboratoire 
les instruments ayant servi, que lorsqu’ils ont ete serieusement nettoyes et 
sterilises a haute temperature dans une etuve situee en dehors du laboratoire. 

" Nos clients peuvent etre done assures de ne pas etre exposes a avoir des instruments septiques s’ils ont 
•a pratiquer une operation d’urgence qui ne permette pas de prendre le temps ndeessaire ala sterilisation. 

Nous n’avons pas besoin d’assurer, car nos clients le savent, que ce travail est fait personnelle- 
ment par nous-meme et que, bien que nous ayons un personnel assez expgrimente pour nous suppler, 
nous ne le confions jamais a d’autres, sauf empechement absolu. 

Comme complement de cette installation, nous devons rappeler que nous sterilisons dgalement 
dans notre laboratoire tous les pansements que nous fournissons a notre clientele. A l’exemple de ce 
que nous faisons pour, les instruments, nous ne confions ce travail a personne, ce qui nous permet 
d’ofirir i notre clientele des garanties que l’industrie ne pourrait donner. 

Nos clients des dgpartements voisins peuvent nous faire la commande- par tdlggraphe ou par 
telephone. Nous rgpondons au, telephone depuis sept heures du matin jusqu’a sept heures, et demie du 
soir. Pour les commandes enybyees le samedi par la poste, il est bon de noter que le dimanche aprgs 
midi, les distributions ne se.font pas et qu’une lettre erivoyee dans ces conditions peut rester en 
. souffrance jusqu’au lundi matin. 

^ Pour faciliter les demandes de nos clients eloignds, nous avons etabli une liste des instruments 
necessaires pour les principales operations. Sauf indication contraire,,nous envoyons ce qui est ddsignb 
dans chaque notice avec le necessaire pour les ligatures,' les sutures et les pansements. 

| Nous reprenons tous les objets de pansements envoyes en trop qui n’ont pas ete ouverts, et nous 
en rerhboursons de suite la valeur aux clients qui les ont deji payds.- 
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Nous tenons a la disposition de nos clients sur demande speciale 

Table pliante transportable avec plan inclini et croissants pour g'ynicologie. 

Table a operation de notre modile (fig. 943), avec renversement pour laparotomie . . 

Plan incline de Peraire. 

Croissants-porte-jambe avec itaux-pour fixer-d une-table. 


Eau sterilisee. 


jjj Nous fournissons sur demande de l’eau sterilisee pour les operations, 
lavages et pansements, Cette eau, preparie d’apres un procedi special qui la 
laisse limpide, sans etre oblige de la filtrer apres sterilisation, 
est fournie soit dans des flacons de verre de la contenance d’un litre, soit 
dans des bidons en metal (fig. 944), de la contenance de cinq ou dix litres. 
Le prix de l’eau stirilisie est-de 50 centimes le litre, non compris la location 
des bouteilles.et des bidons. 
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Injections de serum artificiel. 



Fig. 945. 


Pour les injections de serum artificiel, nous avons a la disposition de nos clients le sero-injecteur 
de Soulard (fig. 945), que nous pouvons envoyer tout sterilise dans une boite metallique. Nous ne 
pouvons fournir le serum, mais nous noils chargeons volontiers de stdriliser celui qui nous est remis par 
le pharmacien qui l’a prepare. 

Le serum comme l’eau sterilisee peuvent etre envoyes chauds au moment de l’operation. 


Serviettes sterilisees. 


Nous dotinons en location pour les operations, les pansements et les accouchements, des ser¬ 
viettes sterilisees, par boites de dix. Le prix de location est de 3 francs la boite. 



ANESTHESIE 

Avec toutes les operations nous envoyons, sauf avis contraire, le necessaire 
pour l’anesthesie, qui se compose de : 


Une pile electrique. 
Un ballon d’oxygene. 
Une pince a.langue. 


Un masque a chloroforme. 
Un flacon a chloroforme. 
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NOTE DES INSTRUMENTS POUR LES PRINCIPLES OPERATIONS 


1° Ovariotomie. Laparotomie. 


Rasoir. Instruments. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Sonde cannelee. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Ecarteur de Doyen. 

Deux ecarteurs. 

Deux pinces de Museux. 

Deux pinces a kystes. 

Dix-huit pinces hemostatiques. 

Six pinces longuettes. 

Trois pinces en T. 

Deux pinces en cceur. 

Trois pinces de Richelot droites. 
Trois pinces de Richelot courbes. 
Un trocart a kystes. 

Aiguille mousse de Reverdin. 


Aiguille courbe ) 

Aiguille droite > de Reverdin. 
Aiguille fine. ) 

Anesthesie (voir page 298). 


Ligatures et sutures. 

Un flacon de catgut n° 0. 

Deux flacons de catgut n° 2. 

Un flacon de catgut n° 3. 

Un flacon de soie plate n° 2. 

Vingt-cinq crins de Florence n° 2. 

Pansement. 

Une boite de serviettes stdrilisees (en location). 
Deux boites de 20 compresses no 00 ) Ourlees 
Une boite de 15 compresses n» 0 et 
Une boite de 10 compresses n° 1 ) cousues 
Deux boites de 10 compresses a pansement. 4 
500 grammes coton sterilise (en deux boites). j 


2° Hysterectomie abdominale. 


Instruments. 

Rasoir. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Sonde cannelee. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Ecarteur de Doyen. 

Deux larges ecarteurs. 

Six pinces de Museux. 

Erigne helicolde. 

Vingt-quatre pinces hemostatiques. 
Six pinces longuettes. 

Six pinces flexibles. 

Six pinces porte-eponge. 

Six pinces de Richelot droites. 

Six pinces de Richelot courbes. 
Deux grandes pinces de Doyen. 
Aiguille de Deschamps. 

Aiguille mousse de Reverdin. 
Aiguille courbe de Reverdin. 


Aiguille droite 
Aiguille fine 


de Reverdin. 


Anesthesie (voir page 298). 


Ligatures. 

Detix flacons de catgut no 1. 

Deux flacons de catgut n° 2. 

Un flacon de catgut n° 3. 

Deux flacons de soie no 3. 

Vingt-cinq crins de Florence n° 3. 

Pansement. 

Une boite de 3 compresses pour le champ opera- 

Une boite de serviettes sterilisees (location). 

Deux boites de 20 compresses no 00 1 Ourlees 

Une boite de 15 compresses no 0 et 

Une boite de 10 compresses no 1 ) cousues 

Deux boites de 10 compresses a pansement. 

500 grammes de coton sterilise (en deux boites). 






3° Appendicite. 


Instruments. 

Rasoir. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. i 
Ciseaux courbes. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Sonde cannelee. 

Deux ecarteurs. 

Douze pinces hdmostatiques. 

Six pinces longuettes. 

Deux pinces flexibles. 

Aiguille mousse j - 
Aiguille courbe ! de Reverdin . 
Aiguille droite t 
' Aiguille fine ) 


Anesthesie. 

Pile electrique. 

Ballon d’oxygene. 

Pince tire-langue. 

Cornet a chloroforme. 

Flacon a chloroforme. 


Pansement. 

Une boite de 3 compresses pour le champ opera- 
toire. ' 

Deux boites de 20 compresses n° 00 ) Ourlees 
Une boite de 15 compresses no 0 jetcousues 
Une boite de compresses i. pansements. 

250 grammes coton sterilise. 


4° Hysterectomie vag-inale. 


Instruments. 

Rasoir. 

Bistouri droit ordinaire. 

Deux longs bistouris. 

Ciseaux droits ordinaires. 

Ciseaux courbes ordinaires. 

Ciseaux droits et courbes forts. 

Ciseaux droits et courbes longs. 

Quatre ecarteurs du vagin. 

Deux grandes valves de Pean. 

Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Deux flacons de catgut n° 2. 

5° Curettage 


Un flacon de soie n» 3. 

Six pinces de Museux. 

Erigne helicoide. 

Six pinces porte-eponge. 

Six pinces de Richelot droites. 

Six pinces de Richelot courbes. 

Deux grandes pinces de Pean. 

Six pinces hemostatiques longues. 

Deux pinces a tampons. 

Une aiguille a pedale. 

Pansement. 

500 grammes coton sterilise (en deux boites). 
Une boite de gaze sterilisee. 

de l’uterus. 


Instruments. 


Deux poi'te-jambe a croissant. 
Deux curettes tubulees. 

Deux stylets porte-coton. 

Une sonde de Doleris. 

Trois ecarteurs du vagin. 
Deux pinces a fixer le col. 


Un speculum a ouverture laterale. 

Un hysterometre. 

Deux pinces a pansements uterins. 
Dix mandrins de Hegar. 

Anesthesie (voir page 298). 
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6° Curettage et 

Instruments. 

Deux porte-jambe a croissant. 

Deux curettes tubulees. 

Deux stylets porte-coton. 

Une sonde de Doleris ou de Segond. 

Trois ecarteurs du vagin. 

Deux pinces a fixer le col. 

Une pince de Museux: 

Longue pince a griffes. 

Dix ntandrins de Hbgar. 

Pince a dissequer. 

Six pinces hemostatiques. 

7° Curettage, amputation 

Instruments. 

Deux porte-jambe a croissant. 

Rasoir. 

Trois Ecarteurs du vagin. 

Deux pinces de Museux. 

Deux aiguilles 4 pddale. 

Deux pinces a griffes. 

Deux pinces a. fixer.le col. 

Une pince a dissequer. 

Une aiguille d’Emmct. 

Dix mandrins de Hegar. 

Une sonde de Doleris. 

Une sonde cannelee. 

Une aiguille de Reverdin. 


amputation du col. 

Un hystbrometre. 

Deux pinces a pansements utdrins. 

' Up bistouri. 

Ciseaux droits et courbes forts. 

Anesthesie (voir page 298). 

Pansements et sutures. 

. Un.fiacon de catgut n° 4. 

Vingt-cinq crins de Florence n° 3. 

Une boite de compresses stdrilisdes. 

du col. Colpo-perineorraphie. 

Un hystbrombtre. 

Une curette tubulee. 

Deux pinces a pansements utbrins. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits et courbes forts. 

Deux pinces hbmostatiques. 

Anesthesie (voir page 298). , 

Pansements et sutures. 

Deux flacons de catgut n° 1. 

Vingt-cinq crins de Florence. 

Une boite de compresses stdrilisbes. 


8° Perineorraphie. 


Instruments. 

Deux porte-jambe a croissant. 
Rasoir. 


Anesthesie (voir .page ,298). 


Pansements et sutures. 


Ciseaux droits et courbes. 
Pince a dissbquer. 

Pince a griffes. 

Aiguille courbe de Reverdin. 
Aiguille d’Emmet. 

Six pinces hbmostatiques. 


Un metre fil d’argent fort. 

Uri flacon de catgut n° 1. 
Vingt-cinq crins de Florence n° 3. 
250 grammes coton sterilise. 

Une boite de gaze stbrilisee. 
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9° Amputation du sein. 


Instruments. 

Deux bistouris. 


Ciseaux courbes forts. 

Sonde cannelee. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Deux ecarteurs. 

Dix-huit pinces hemostatiques. 

Six pinces longuettes. 

Pince de Museux. 

Curette de Volkmann. 

Aiguille courbe de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

‘ Cette collection d’instruments pent servir pour 
l’ablation des tumeurs, ganglions, lipomes, etc. 


Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Deux flacons de catgut n° 1. 

_ _ _ n° 2. 

Vingt-cinq crins de Florence. 

Pansement. 

Un drain sterilise n° 8. 

Deux boites de IS compresses no 0. 

Une boite de compresses a pansement. 

500 grammes de coton sterilise (en deux boites). 
Un bandage de corps. 


10° Tenotomie. 


Tenotome pointu. 

1 Deux pinces hemostatiques. 

Tenotome mousse. 

50 grammes de coton sterilise. 

Ciseaux mousses fins. 

| Un flacon de catgut. 


11° Petites tumeurs, loupes, etc. 


Instruments. 

Bistouri fin. 

Pince fine a griffes. 

Pince a dissequer. 

Sonde cannelee. 

Six pinces hemostatiques. 
Ciseaux droits et courbes. 

Deux petits ecarteurs. 

Aiguille fine de Reverdin, 


Anesthisie locale. 

Pulverisateur de Richardson ou chlorethyle 
BenguA 

Ligatures et sutures. 

Un flacon de catgut n° 0. 

— de crins de Florence fins. 

Pansement. 

125 grammes de coton sterilise. 

Une boite de gaze sterilisee. 


12° Fistule a l'anus. 


Bistouri droit. 

Bistouri mousse. 

Trois pinces hemostatiques. 


I Forte sonde cannelee. 

Sonde cannelee ordinaire. 
I Ciseaux droits forts. 


I Gorgeret en metal. 

Une boite de gaze sterilisee. 
| Un flacon de catgut n° 1. 
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13° Girconcision. 


Bistouri fin. 

Quatre pinces hemostatiques. 
Aiguille fine de Reverdin. 
Pince a dissequer. 


Pince a griffes. 
Sonde cannelee. 
Pince a phimosis. 
Ciseaux droits. 


14° Ongle incarne. 


Ciseaux droits forts et pointus. 
Bistouri droit. 

Pince pour arracher l’ongle. 
Pince a dissequer. 


Pince a griffes. 

Aiguille fine de Reverdin. 
Deux pinces hemostatiques. 
Sonde cannelee. 


ANESTHfiSIE LOCALE 

PULVERISATEUR RICHARDSON OU CHLORETHYLE BENGUE 
Ligatures, sutures et pansements. 


Un flacon de catgut n° 1. I Douze crins de Florence fins. 

50 grammes de coton. I Une boite de gaze sterilisee. 


15° Tracheotomie. 

(Indiquer l’age) 

Nota. — Nous envoyons deux canules; celle qui sert reste au compte de l’operd. 


Instruments. 


Ligatures. 


Deux canules tracheales de Krishaber. 
Bistouri droit. 

Bistouri boutonne. 

Tenaculum. 

Deux ecarteurs. 

Dilatateur de Trousseau. 

Pince a fausses membranes. 

Sonde cannelee. 

Six pinces hemostatiques. 

Ciseaux courbes. 

Pince a griffes. 

Pince a dissequer. 


Un flacon de catgut n° 0. 


Pansement. 

Deux ecouvillons. 

Une boite de gaze sterilisee. 

1 metre de protective. 
Oxygene et inhalateur. 
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OPERATIONS SUR LES ORGANES GENITO-URINAIRES 


16° Urethrotomie interne. 


Un urethrotome de Maisonneuve. 
Une bougie conductrice. ) * , ... 
TT T , [ Sterilis( 

Une sonde ouverte. ) 


17° Urethrotomie externe. 


Deux ecarteurs. 

Douze pinces hemostatiques. 
Deux catheters. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Pince tire-langue, cornet et flacon a chloroforme. 

18° Lithotritie. 


Deux bistouris. 
Ciseaux droits. 
Ciseaux courbes. 
Sonde cannelde. 


Deux brise-pierre a mors de Reliquet. 

Un brise-pierre a bee plat. 

Marteau percuteur. 

Pince urethrale. 

Pince tire-langue, comet et flacon a chloroforme. 


Aspirateur de Guy on. 

Sonde dvacuatrice, petite courbure. 
Sonde evacuatrice, grande courbure. 
Seringue sterilisee. 


19° Taille hypog-astrique pour calculs 

avec resection de la prostate. 


Instruments. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes, 

Deux tenettes droites et courbes. 

Sonde cannelee. 

Deux ecarteurs de Bazy. 

Deux tenettes tranchantes pour rdsectioni de 
prostate. 


Quatre ecarteurs ajoures. 

Deux ecarteurs ordinaires. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Trois pinces de Museux. 

Douze pinces hemostatiques. 

Six pinces longuettes. 

Une aiguille de Cooper. 

Une aiguille a pddale. 

Une aiguille droite de Reverdin. 
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Une aiguille courte de Reverdin. 

Une aiguille fine de Reverdin. 

Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Trois flacons de catgut. 

Un flacon de soie. 

Un flacon de crins de Florence. 


Pansement. 

Un tube de Perier sterilise. 

Une sonde de Pezzer. 

Une boite de 3 compresses,pour le champ opdra- 

Deuxboitesde 20 compresses n° 00. 

Une boite de 15 compresses n° 0. 

Deux boites de compresses a pansement. 

500 grammes coton stdrilise. 


20° Taille hypog-astrique pour tumeur de la vessie. 


Instruments. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

: Ciseaux courbes longs. 

Pince'a dissdquer. 

Deux pinces a griffes. 

Sonde cannelde. 

Deux ecarteurs ordinaires. 
Deux ecarteurs de Bazy. 

Six dcarteurs ajourds. 

Six aiguilles a sutures. 
Porte-aiguille. 

Trois curettes tranchantes. 
Deux tenettes tranchantes. 


Deux pinces couddes. 

Douze pinces hdmostatiques. 

Six pinces longuettes 
Six pinces porte-dponge. 

Une aiguille a pddale. 

Une aiguille courbe de Reverdin. 

Une aiguille droite de Reverdin. 

Une aiguille fine de Reverdin. 

Ecarteur dclaireur du Dr Pousson (voir fig. 687). 


Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures, sutures et pansements. 

Mdmes articles que pour la taille pour calculs. 


21° Nephrectomie. 


Instruments. 

Rasoir. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Ciseaux longs. 

Pince a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Deux sondes cannelees. 

Deux ecarteurs a griffes. 

Deux dcarteurs larges. 

Deux ddpresseurs plats. 

Trois pinces de Museux. 
Vingt-quatre pinces hdmostatiques. 
Six pinces longuettes. 

Six pinces de Richelot. 

Deux pinces trds courbes. 

Six pinces porte : dponge. 

Aiguille a pddale. 

Aiguille mousse de Reverdin. 
Aiguille courbe de Reverdin. 


Aiguille droite de Reverdin. 

Aiguille fine de Reverdin. 

•Aiguille de Cooper. 

Anesthesie (voir page 298). 

. Ligatures et sutures. 

Trois flacons de catgut n° 2. 

Un flacon de catgut no 3. 

Un flacon de soie n° 2. 

Vingt-cinq crins de Florence. 

Pansement. 

Un drain n° 10. 

Deux boites de 20 compresses n° 00. 
Deux boites de 15 compresses n° 1. 

Une boite de 10 compresses n° 2. 

Deux boites de compresses a pansement. 
500 grammes de coton stdrilisd. 
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22° Amputations. 


Instruments. 

Rasoir. 

Bande d’Esmarch. 

Bistouri de Laugier. 

Couteau a amputation. 

Ciseaux droits: 

Ciseaux courbes. 

Pince a diss£quer. 

Pince 4 griffes. 

Sonde cannelee. 

Deux ecarteurs. 

Scie a amputation. 

Rugine. 

Davier de Farabeuf. 

Pince coupe-net. 

Pince a esquilles. 

Dix-huit pinces hdmostatiques. 


Aiguille courbe de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

Anesthdsie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Trois Bacons de catgut. 

Un Bacon de crins de Florence. 

Pansement. 

Une boite de 20 compresses n° 00. 
Une boite de 15 compresses n° 0. 

Une boite de 10 compresses n° 1. 

Une boite de compresses a pansement. 
500 grammes de coton st£rilis6. 


23° Resections en general : 


Coude, genou 


Instruments. 

Rasoir. 

Bistouri droit. 

Deux bistouris a dos fort. 
Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Sonde cannelee. 

Deux Ecarteurs. 

Pince a dissequer. 

Pince k griffes. 

Douze pinces hemostatiques. 
Scie a lame tournante. 

Scie a dos mobile. 

Curette de Volkmann. 

Deux ditache-tendons. 

Deux rugines de Farabeuf. 

Une gouge k maid. 

Un burin. 

Un maillet. 

Une pince coupante. ■ 


Davier de'Farabeuf. 

Davier ordinaire. 

Perforateur des os. 

Aiguille courbe de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Trois Bacons de catgut. 

Deux metres fil d’argent fort. 
Vingt-cinq crins de Florence. 

Pansement. 

Une boite de 20 compresses n° 00. 
Uiie boite de 15 compresses n° 0. 

Une boite de compresses a pansement. 
500 grammes de coton stdrilisA 







24° Sutures osseuses. 


Instruments. 

Bistouri droit. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Sonde cannelde. 

Pince a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Deux ecarteurs. 

Douze pinces hemostatiques. 

Deux rugines. 

Un perforateur des os. 

Un davier de Farabeuf. 

Un davier ordinaire. 

Aiguille courbe de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

Anesthesie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Deux flacons de catgut. 

Un flacon de crins. 

Un rouleau fil d’argent. 

Pansement. 

Une boite de 25 compresses n° 0. 

Une boite de compresses a pansement. 
250 grammes de coton sterilis'd. 

25° Trepanation 

et Graniectomie. 

Instruments. 

Rasoir. 

Deux bistouris. 

Douze pinces hemostatiques. 

Quatre pinces a longs mors. 

Sonde cannelee. 

Quatre ecarteurs. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Curette de Volkmann. 

Arbre de trepan avec trois couronnes varies. 

Pince emporte-piece. 

Pince-gouge. 

Pince incisive. 

Deux rugines. ■ 

Une elevatoire. 

Un 'tire-fond. 

Deux gouges. 

Un burin. 

Un maillet. 

Une spatule a manche. 

Deux aiguilles de Reverdin. 

Anesthisie (voir page 298). 

Ligatures et sutures. 

Un flacon de catgut. 

Vingt-cinq crins de Florence. 

Pansement. 

Deux boites de 20 compresses n° 00. 

250 grammes de coton stdrilisd. 

Une boite de compresses a pansement. 
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CHIRURGIE HERN I A! RE 


26° Hernie etranglee. 


Instruments. 

Bistouri droit. 

Bistouri boutonnd. 

Ciseaux droits. 

Ciseaux courbes. 

Pince a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Sonde cannelee. 

Deux dcarteurs.. 

Douze pinces. hdmostatiques. 
Six pinces longuettes. 

Une pince de Museux fine. 
Aiguille courbe de Reverdin. 
Aiguille droite de Reverdin. ' 
Aiguille fine de Reverdin. 


Anestliisie (voir page 298). 


Ligatures et sutures. 

Un flacon de catgut n° 1 . 

Un flacon de catgut n° 2. 

Un flacon de soie n° 2. 

Un flaton de crins de Florence. 

Pansement. 

Deux boites de 20 compresses n° 00. 
Une botte.de 25 compresses n° 0. 

Une bolte de 10 compresses n<> 1 ii 
Une boite de compresses £ pansement. 
500 grammes de coton sterilisd. 


27° Cure radicale de la 

Instruments. 

Bistouri droit. 

Bistouri. boutonnd. 

Ciseaux droits ordinaires. 

Ciseaux droits fins. 

Ciseaux courbes. 

Pince a dissiquer. 

Pince a griffes. 

Sonde cannelie. 

Deux ecarteurs. 

Pince de Museux a petites-griffes. 


Hernie non etranglee. 

Douze pinces hdmostatiques. 

Six pinces longuettes. 

Deux pinces flexibles. 

Aiguille mousse de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

Aiguille courbe de Reverdin. 

Aiguille fine de Reverdin. 

Anesthdsie (voir page 298). 

Ligatures, sutures et pansement comrrie a l’op6ra- 
tion prdc^dente. 


28° Ghirurg-ie de l'Estomac et des Intestins. 

GASTRO-ENTEROSTOMIE 


Instruments. 

Deux bistouns." 


| Ciseaux droits ordinaires. 

Ciseaux courbes ordinaires. 

I Ciseaux droits et courbes longs. 






G. CREUZAN 






Sonde cannel^e. 

Pince a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Quatre ecarteurs. 

Deux pinces de Museux. 

Vingt-quatre pinces. himostatiques. 
Six pinces flexibles. 

,Six pinces longuettes. 

Six pinces de Richelot droites. 

Six pinces de Richelot courbes. 
Aiguille mousse de Reverdin. 

Aiguille droite de Reverdin. 

Aiguille fine de Reverdin droite. 
Aiguille fine de Reverdin ties courbe. 

Anesthesie (voir page 298). 


Ligatures et sutures, 

Deux flacons de catgut n° il. 

Deux flacons de catgut n° 2. 

Deux flacons de soie n° 00. 

Deux flacons de soie n° 0. 

'Un flacon de soie n° 1. 

Un flacon de crins de Florence. 

Pansement. 

Trois boites de 20 compresses n° 00. 
Deux boites de IS compresses n» 0. 

Une boite de 10 compresses n° 1. 

Deux boites de compresses h pansement. 
500 grammes de coton stdrilisd. 


OPERATIONS SUR LE POUMON ET LA PLEVRE 


29° Thoracentese. 

Aspirate'ur Dieulafoy stdrilisd a Tautoclave, avec aiguilles et trocart sterilises. 

30° Empyeme. 


Instruments. 

Bistouri droit. 

. Bistouri convexe. 

I Ciseaux droits et courbes. 

Pince a dissequer. 

Pince a griffes. - 
Sonde cannelde. 

Long stylet. 

Six pinces hemostatiques. 

Deux dcarteursi 
Aiguille de Reverdin. 


Ligatures et sutures. 

Deux flacons de catgut n« 0. 

Un flacon crins de Florence. 

Pansement. • 

Deux boites de 20 compresses n° 00. 
Une boite de gaze stdrilisde. . 

500 grammes de coton absorbant. 


Anesthesie (voir 'page 298). 
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31° Resection des cotes. 


Instruments. 

Deux bistouris. 

Ciseaux droits et courbes. 
Pince a dissdquer. 

Pince a griffes. 

Sonde - c&nnelee. 

Deux dcarteurs. 

Fort stylet. 

Aiguille mousse de Reverdin. 
Douze pinces h£mostatiques. 
'Rugine de Farabeuf. 

Curette de Volkmanu. 

Gouge a main. 

Davier courbe. 

Costotome d’Estlander. 
Dilatateur d’Estlander. 


Elfrvatoire. 

Deux aiguilles de_Reverdin. 

Anesthe'sie (voir page 298)'.. 
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Pansement. 
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Une boite de gaze stdrilisSe. 

500 grammes de coton absorbant. 





G. CREUZAN 


31 I 


TABLE DES MATlfiRES 


A 


: Abaisse-langue.. . .. 

Accouchements.. 

Accouchcments prematures. 

' Accupaulateurs. 

Acoustique. 

Aiguilles a sutures .. 

Aiguilles de Hagedorn. 

Aiguilles de Pravaz.• 

Aiguilles de Dieulafoy. 

Aiguilles a sirum. 

Aiguilles de Reverdin. 

Aiguilles a dissocier. 

Aiguilles a pidale. 

Alimentation des malades. 

Allaitement. 

Alezes en caoutchouc. 

1 Albuminimetres. 

'.Amputations. 

Amygdalotomes . .. 

Analyse des urines. 

Anatomie. 

Anesthisie.. 

Antisepsie des voies urinaires. 

Ankylose.• 

' Anneau pessaire. 

i Apophyse mastolde. 

"Appendicite. 

Appareils de suspension .. 

Appareils de gymnastique ....... 

Appareils a doucljes. 

Appareils pour soulever les malades. . . 

Appareils pl&tres. 

Appareils a fractures. 

Appareils pour disinfection. 

Appareils electriques. 

Appareils pour serum artificiel. 

Appareils pour lavements huileux .... 
Appareils pour injections chaudes.... 

Appareils a traction continue. 

Appareils a pied bot.. . . . 


I I I 

173 

174 
44 

133 

104 

104 

93 

99 

97 

103 
11 

104 
113 
178 
266 

31 

227 

118 

31 


198 
293 
168 
126 
185 
274 
. 273: 
277 
67 


257 

45 

97 

98 
152 
284 
292 


Attelles ....... 

Aspirateurs Dieulafoy . 
Aspirateurs Potain . . 
Aspirateurs des graviers 

Auscultation. 

Autoplastie. 

Autopsies. 


B 


Bactiriologie.. 

Bains-marie . .. . . - 

Bas elastiques pour varices.. ... 

Bas pour douleurs '. 

Bas en peau de chien. 

Basiotribes.. • • 

Balances pise-be.be.. ■ 

Bandages pour enfants. ..... 
Bandes a pansements ...... 

Bandes pour varices. 

Bandes himostatiques. 

Barils en-verre. 

Bassins artificiels. 

Bassins pour pansements. 

Bassins pour injections. 

Bassins pour voies urinaires . . . 
Bassins pour gynecologic .. ... 

Bec-de-lievre.. 

Bees Bunsen. .. ... 

Bequilles... 

Bidets. 

Biberons. 

•Bistouris fermants. • 

Bistouris fixes.- 

Bistouris pour fistule ...... 

Boites a bistouris. . . . . . . . 
\Boites en mital pour instruments. 
Boites pour eau sterilisee .... 

Boites pour pansements. 

Boites a dissection ....... 

Boites a autopsie . ....... 


283 

99 

99 

204 

25 

143 

9 


15 

18 

268 

269 

269 

176 

177 

270 
242 
269 
110 
.249 
173 
251 
153 
197 
146 
115 

15 

285 

154. 

178 
31 

226 
171 
227 
254 
248 
. 251 
•8 
10 
















































































312 


G. CREUZAN 


. Boites a embaumement . . . 
'.Boites trousses de poche. . . 
Boites de chirurgie o.culaire . 

Boites de secours. 

Boites de verres d’essai . . 
Boites a tracheotomie. ... 

'• Splits de sein. 

.Boutons de Murphy. . . . . 

• Bougies urethrales. 

- Bougies mdtalliques. 

... Bougies de Hegar. 

Bouilloires pour.dnstruments . 

. Brancards .. 

■ Bras artificiels. 

Brasses i "eagles. 

. Brise-pierre.. . 

Brasses a friction. 

Burins a resection. 


Caisses de secours pour usines. ..... 
'Caisses de fchirurgiemoiip voyage's au long 

v^aniile? : 4-ti3c^otomie . ‘. 

Canules’a ’sinus. 

Canules a lavements. 

Canules pour. lavages intestiiiaux. 

Cariules pour injections chaud is. 

f.Gailules pour oreilles . .. 

.Canules pour le nez. 

Canules retro-nasales. 

Cannes. 

Cadres pour malades. 

Capsules. en 'dmail.. 

Cardiographes . .. 

Cataracte .. 

Cerceaux . . 

Cauteres thermiques. 

.Cautferes eleetriques. 

Ceintures de grossesse .. 

Ceintures pour rein flottant. 

•Ceintures pfaiodiques. 

Ceintures hypogastriques. 

Ceintures onibilickles .. 

Cephalotribes. ... 

Chirurgie. du rein.. . 


11 

37 

224 

263 

216 

•119 

180 

186 

194 

195 
155. 
252 

1 73 
230 
245 
203 
82 
235 


264 

264 

119 

125 


152 

132 

123 

123 

285 

63 

12 

28 

243 

217 

283 

75 

59 

173 

273 

245 

272 

270 

176 

207 


Chirurgie^de l’estomac........ 

• ^Chirurgie de l’intestin. 

Chirurgie herniaire . . . . . . 
.'Chirurgie odseuse, ... . . . 

Chirurgie oculaire. 

Chirurgie. dentaire. 

Chloroformisation. . •... 

Chlorure de methyle f .. 

Chauffage- . ... . ^. . . .. 

Cisailles. 

Clefs a dents. 

Clinique rnedicale. .. 

' Conipas d’accouchenient . . . . . . 

'iCdmpresseurs d’artferes. 

■ Compresses dponges.. 

Compresses a pansements 

| Corsets plitrfis. 

I Corsets pour scoliose ....... 

i Corsets pour mal de Pott. 

, Corsets pour grossesse . . . . . 

Corps flbreux.. 

Gotons antiseptiques. 

I Cotons stdrilisds.. 

; Cotons absorbants. ... . . ... . .. 

i Cotons cardes. 

| Comets acoustiques . . . . ... 

! Cornets a chloroforme.. 

: Coussins en caoutchouc. 

: Coussi'ns-bidets pour incontinence . . 

i Gouveuses. 

; Coxalgie.. . 

' Couteau-macheur. 

1 Couteaux a amputation. 

jCrachoirs . . . . . . . . . ; ■. . • 

j Craniectomie.. . 

j Craniometres. 

j Curettes; utfaines. 

j Curettes de'Volkmann. ...... 

} Curettes pour lupus . ...... . ' 

fCystoscopes.. 

f Crins de Florence.. 

D 


| Daviers jtour dents . . . 
jDavierspour resections . 
| Dents (instruments a) . . 
j Ddplacements de l’ut^rus. 
j Dermatologie. 


186 

186 

212 

231 

213 

134 


15 

232 

134 

25 

173 

111 

241 

241 

290 

287 

286 

173 

160 

239 

240 
'240 

239 

133 

SO. 

267 

68 

177 

283 

113 

227 

261 

238' 

173 

157 

236 v 

133 

191 

105’ 


134 

232 

134 

168 

133 





























































































G. CREUZAN 


313 


Disinfection. 

Deviation de la taillc .. 
Deviation du tibia. . . 
Deviation du genou . . 
Dilatatcurs du rectum . 
Dilatateurs de l’uterus .. 
Disques fixateurs .- . . 

Diphteric. 

Douches generates . . 
Douches oculaires. . . 

' Douches vaginales. ■. . 

Drainage. 

Drains sterilises. . . . 
Drainage de l’uterus. . 
Drainage des ententes . 
Drap impermeable. . . 
Dvnamometres.... 


E 


257 

287 

292 

292 

210 

155 

102 

120 

277 

224 

151 

101 

101 

102 

loi- 

iso 

27 


F 

i Fauteuils roulants.. 70, 

Fauteuils pour malades . . ... . . . 

Fauteuils gardes-robes .. 

Fauteuils-porfoirs.. 

Fils a-sutures.. ./. . . .. 

Filtres divers..' . 

Filiere antiseptique.. 

Filiere Charriere ; 

Fistule vdsico-vaginale:.. 

Fistule .it l’anus. . 

Flacons a chloroforme. . 

Formolateurs.... . .- 

Fosses nasales ... ........ 

Fractures (appareils a) . ........ 

Franklinisation. 

-Frictions. . . . . -. . . .- . .... . 
Fumigations. 


71 
69 
69 

72 
105 

24 
188 
' 191 
170 
210 
80 
175. 
257 
122 
281 
55 
280 
86 


Eau. sterilisee.. 297 

. Ecarteurs du vagin. 148 

Ecarteurs de Farabeuf. 110 

Eelairage electrique. 58 

Electrodes. 52 

Electricitd mddicale. 43 

filestrolyse. 53 

Embaumements. 11 

Embryotomes. 176 

Enema. 181 

Entdrotomes. 211 

Enregistreurs cliniques. 30 

Epingles a pansements. 215 

Eponges (compresses). 211 

Erig'nt hdlicoide. 168 

Esthesiometres. 28 

Estomac. 186 

' Etuves pour bactdriologie. •. 19 

Etuves pour stdrilisation. 253 

Etuvcs Soulard. 16 

Etuves a eau bouillante. 252 

.vEtiives a vapeur. 255 

•Evacuation de la vessie. 195 

Extension continue. 284 

Explorateurs du coeur. 29 

Explorateurs de l’urethre. 194 

Explorateurs de la vessie. 194 

Extraction des balles. 237 


G 


j Galvano-cauteres.. 59 

i-Galvanometres. 51 

Gants a frictions. 280. 

; Gastro-enterostomie. 186 

Genouilldres dlastiques. 268 

Genouilldres en peau de chien .. .... 269 

| Gouttieres de Bonnet. 281 

Goiittieres pour bras. 281 

Gouttieres pour jambes .. 281 

! Gouges a resection. 235 

Gutta-percha.: . 239 

Gymnastique medicale. 273 

Gynecologie. 144 

H 

Hamac a bains. 66 

Hematologie. 27 

Hemorroi'des. 210 

Hdmostase. 106 

} Hernies etrangldes. 211 

Hydrocele. 10.0 

Hydrothdrapie. 275 

Hysterometres. 149 

Hystdrectomie abdominale.-164 

| Hystdrectomie vaginale . . .. 160 



























































































314 


CREUZAN 


I 

Injecteurs urdthraux. 

Injecteurs. vaginaux. 

Injecteurs vdsicaux. 

Injecteurs/viderbouteille-. 

Injecteurs auriculaires .. 

Injections chaudes... . 

Inhalateurs d’oxygene. 

Insufflateurs de poudres. 

Intubation du larynx.. .. 

Intestins (operations sur les).. 

(fifstruments pour trousses. 

Instruments pour nettoyer les dents. . . 

Instillateurs. 

Iridectomie. 

Irrigateurs Eguisier. 

.Irrigations nasales. 

Irrigations auriculaires. 

L 

Lamelles de microscope. 

Laminaria. 

Lampes dlectriques. 

Lampes a ddsinfection..; 

Lancettes. 

Lanieres pour frictions. 

Laparotomie. 

Lavages de l’urethre et de la vessie. . . . 

Lavages de l’estomac. 

Lavages vaginaux . .. 

Lavages intra-utdrins. 

Lavages Intestinaux. 

Lavements medicamenteux. 

Ligatures d’arteres. 

Linges a pansement. ,. 

Lits mdcaniques. 

Lithotritie. 

Locations . .. 

Location des lits mecaniques. 

Lumiere electrique. 

Luxations. 

M 

Mai de Pott. 

Maillets a rdsection. 

. Masticateurs. 


Mandrills de Guy on. 193 

Mannequins d’accouchements. 173 

Mandrins de Hdgar. 135 

Marmites pour bouillon concentre .... 113 

Matelas a eau. 66 

Metrorragie. 160 

Micrographie. 11 

Microscopes. 24 

Microtomes.7 

Minerves. 285 

Miroirs a dents. 143 

Miroirs laryngiens. 128 

Miroirs (boites de). 127 

Miroirs frontaux. 127 

l - N ' 

Nephrectomie. 305 

Necessaire pour sages-femmes. 42 

o 

CEsophage. ,113 

Ophtalmologie. 213 

Ophtalmoscopes. 213 

Optometres. 215 

Oreilles . 131 

Orthopedie. 285 

Osteotomie. 235 

Ostdoclasie. 236 

Ouvre-bouche. 112 

Oxygene. 86 


P 


Palatoplastie. 116 

Pansements antiseptiques. 239 

Pansements sterilises. 240 

Pansements des accouchees. 180 

Pansements vaginaux. 149 

Paralysie infantile. 292 

Pastilles paraformiques. 258 

Paupidres. 222 

Pelvimetres. 173 

Pdrineorraphie. 176 

Pessaires. 169 

Pesage des nouveau-nds. 177 

Perforateurs des os. 237 

Pharynx. 122 

Phonendoscope.. 26 


198 

181 

199 

151 

132 

152 

86 

245 

119 

186 

31 

141 

193 

217 

97 

123 

132 

7 

242 

59 

257 

82 

280 

164 

198 

114 

151 

158 

98 

98 

127 

110 

239 

63 

203 

296 

67 

58 

274 

286 

235. 

113 



















































































G. CREUZAN 


313 


Phymosis. 

Photophores dlectriques. 

Physiologie. 

Pied-bot. 

Piles dlcctriqucs .. 

Pinces himostatiques. 

Pinces tire-langue. 

Pinces porte-aiguillcs. 

Pinces a griffes. 

Pinces a dissdquer. 

^Pinces pour hystSrectomie. 

Pinces de Museux. 

Pinces a col . 

Piles a courants induits. 

Piles a courants continus. 

Plateaux cn verre. 

Plateaux en dmail. 

Plateaux en porcclaine. 

Poclies a glace. 

Poires 4 lavements. 

Poires a injections. 

Poires de Politzer. 

Polypes uterins. 

Polypes des fosses nasales. 

Porte-jambe pour examens. 

Portoirs. 

Prolapsus des organes gdnitaux. .... 

Prostatectomie. 

Proth6se . 

Pulverisateurs laryngiens. 

Pulvdrisateurs pour le nez. 

Pulverisateurs oculaires. 

Pulverisateurs Richardon . ... r ... . 

■ Pulverisateurs pour pansements et disinfection. 

R 

Rasoirs pour coupes. 

Rayons X . 

Refrigeration. 

Regime lacte. 

Rheostats. 

Rein (chirurgie du). 

Rein mobile. 

Renverseurs de courant. 

Resection. 

Resection des cdtes'-. 

Revulsion. 

Rugines pour staphylorraphie. 

Rugines pour resection. 


211 S 

58 


11 

202 

43 

106 

80 

105 

32 

32 

163 

161 

157 

45 

47 

230 

251 

251 

81 

267 

132 

160 

122 

146 

73 

171 

206 

229 

85 

124 

88 

83 

84 


10 

56 

81 

114 

51 
207 
273 

52 
231 
236 

81 

117 

233 


Sachets a pansenrent. 

Scalpels. 

Scarificateurs a lames divergentes .... 

Scies a amputation. 

Scies a autopsies.. 

Scoliose. 

Seringues de Pravaz. 

Seringues a_ piston de verre. 

Seringues^ piston mdtallique. 

Seringues de Roux . . . '. 

Seringues pour serum. 

Seringues pour serum artificiel. 

Seringues pour l’urethre. 

Seringues pour instillation.90, 

Seringues a hydrocele. 

Seringues d’Anel. 

Seringues v&icales.. 

Seringues pour enfants. 

Seringues pour anatomie. 

Seringues pour les dents.. . 

Seringues e'n caoutchouc durci. 

Serre-fines . . . ... . . . . . . ... 

Sdrothdrapie de la dipthdrie. 

Sero-injecteur. .. 

Serviettes stdrilisies. 

Sinus de la face. 

Sondes en gomme. 

Sondes prostatiques . ... 

Sondes de Pezzer.. 

Sondes de Ndlaton.i . . 

Sondes oesophagiennes.. 

Sondes pour gavage. 

Sondes pour lavage de l’estomac .... 

Sondes d’ltard.. 

Sondes exploratrices.. 

Sommiers pour gateux. 

Soie sterilis£e ... . 

Spdcultims vaginaux .. 

Spiculums pour l’anus. .. 

Spdculums pour bains. 

Speculums pour les oreilles.. .. 

Speculums pour le nez. 

Spiromfetres.. . - 

Spermatorree.. . 

Sphygmographes.. 

Sphygmomanometre.. . 

Staphylorraphie. 

Stdrilisateurs pour le lait.. 


246 

11 

81 

228 

” 89 

93 

96 

91 

92 

97 
96 

193 

95 

94 

96 

98 
11 

141 

96 

106 

120 

95 
180 
125 
196 

196 
203 

197 

113 

114 
114 
131 
193 

68 

105 

147 

210 

153 

131 

122 

28 

207 

28 

116 

178 






























































































316 


G. CREUZAN 


Sterilisation des sondes. 

Sterilisateu'rs a eau bbuillant.: . . . 
Sterilisateurs a vapeur ...... 

Stethoscopes.. 

. Strabisme .. 

Support pour sondes et bougies . . 

Suspensoirs . . .. 

Sutures des parties molles .... 

Sutures osseuses. 

Symphyseotomie .. 


T 


Tables (pour'examens. 

Tables a-operations. 

Tables pour instruments. 

Taille hypogastrique.. 

Taille pbrineale. 

Tarlatane .. 

Tenotomes. ... 

■ ■ Thebmo-cauteres (voirCauteres thermiques) 

Tiges potte-coton. 

. ,Tire-lait. . ..-. 

Tissus'impermeables. 

Tirerbouchon pour fibromes. 

: Thermometres ... • 

Tracheotomie. 

Trepanation. 

Trocarts a hydrocele. 

Trocarts a ovariotomie. 

, Trdcarts a drainage. 

Trocarts de Dieulafoy. 

Trousses pour le P. ’C. N. . ...... 

Trousses a dissection .. 

Trousses d’hbpital ‘.. • • 

Trousses eh metal. 


187 

252 

255 

25 

221 

!89 

208 

103 

237. 

•171 


144 

164 
225 
205 
205 
291 
143.: 

75 

122 

180 

245 

468 

25 

119 

238 

400 

165 

401 
99 

6 

’ 8 
34 
: 37 


Trousses d'accouchement: 

' Trousses sterilisables. . . 
Trousses de sage-femme . 
Tubes pour les sondes . . 
Tubes de Faucher. . . . 

: Tubes. a drainage . . . . 

; Tumeurs de la vessie . . 

u 

: Urethrotomie externe . . 
jUrethrotomie interne . . 
Urethroscopes ..... 

Urinoirs.; . 

Urinaux. 

■Ureometres ...... 


v 

Vaccinateurs . .. 

Vaporisateurs. .. 

Valves abdominales. 

Valves vaginales. ..... 

Ventouses ... ■ 

Veutouses teniporales . ... 

Vessies a glace.. 

Vegetations adeno'ides : . . 

Verres d’essai. 

Vide-bouteilles. 

Vitrines pour instruments . 

Voies.urinaires. 

Voies lacrymales. 

Y 

Yeux (instruments pour les) 


483 
36 ! 
41 
189 
114 
102 
206 


201 

201. 

192 

208 

209 

31 


82 

466 

■448;' 

84 

223 

81 

124 

216 

481 

246 

487 

221 


213 











































































BORDEAUX 

IMPRIMERIE ; DEM ACHY; PHClJ 6k O 
rS-20 — Rue Gouvion — 1S-20 



















